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Objetivos del frabajo
Probablemente Lucrecia Borgia, hija del Papa Alejandro VI, en el siglos XVI fue,
al regir los destinos de la Iglesia Romana y la promoción eclesiástica de su familia con
unas dosis de arsénico vertidas en el vino del próximo cesado (a perpetuidad), la que
decidió el trágico destino de este elemento, y aunque muchas cosas han cambiado desde
Lucrecia Borgia, no ha cambiado la visión que se tiene del mismo. No hay duda de que
en una encuesta popular, el arsénico, el cianuro y la estricnina (estos últimos
popularizados por Agatha Cristie), serán los tres venenos que alcanzarían los primeros
puestos de la lista de los posibles.
Sin embargo, el conocimiento que se tiene del arsénico en los ambientes
científicos, ha cambiado extraordinariamente en las últimas décadas. Uno de los primeros
cambios importantes es que actualmente se cuestiona su posible esencialidad para los
organismos vivos y el hombre. De ser elemento esencial, al igual que el resto de ellos,
participaría en alguno de los complicados procesos bioquímicos que ocurren en el interior
de las células vivas; sin embargo se duda que pueda ratificarse su esencialidad ya que
es en dosis tan pequeñas que prácticamente en todos los alimentos se encuentran las
cantidades necesarias de la toma diaria.
Otro cambio importante en el conocimiento del arsénico, son las transformaciones
a diferentes especies químicas que experimenta en el medio ambiente. Las más conocidas
son las transformaciones biológicas a través de los organismos vivos y del 5AM (5-
adenosilmetionina), sustancia segregada por las bacterias que produce la transformación
del arsénico inorgánico a formas orgánicas del mismo. Así, a través del 5AM, que posee
en su estructura un grupo metilo, se median las especies inorgánicas del As, obedeciendo
probablemente a un mecanismo de destoxificación. Las metilaciones sucesivas a través
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del SAM conducen a formas mono- (monometil As) di- (dimetilarsénico) y trimetiladas
(trimetilarsina, óxido de trimetilarsonio), y a compuestos como la arsenobetaina y la
arsenocolina, presentes fundamentalmente en los organismos marinos. Sin embargo, no
son estos los únicos derivados orgánicos que se originan por reacción con el 8AM, ya que
su resto orgánico también puede reaccionar con el arsénico inorgánico para formar
diferentes compuestos de cadena larga y complicada que son conocidos genéricamente
como “arseno azúcares”, presentes en la plantas marinas, fundamentalmente en las algas,
que sirven de alimento a los peces y al hombre.
Pero estas transformaciones químicas que experímenta el arsénico, no serían muy
importantes si no fuera por la diferente toxicidad que presentan las distintas especies;
así, mientras que el arsenito y el arseniato son extraordinariamente tóxicos, la toxicidad
de los compuestos orgánicos formados a partir de ellos va disminuyendo a medida que
aumenta el grado de metilación, siendo la arsenobetaina, la arsenocolina y se cree que
ios arseno azúcares, las especies menos tóxicas. El NORI, compuesto de algas típico de
la alimentación japonesa, posee una concentración de arsénico, en forma de arseno
azúcares, de 50 ppm, lo que produciría consecuencias fatales si esa concentración se
debiera a cualquiera de las especies inorgánicas del elemento. Por otro lado puede
decirse que la dosis normal de AsB en peces sería letal si se encontrara en forma de
As(ll1).
Estos ejemplos ponen de manifiesto la necesidad de conocer no sólo la
concentración total de As presente, sino también la especie química en que se encuentra.
El desarrollo de métodos analíticos para conocer las concentraciones reales de las
distintas especies que aparecen en las muestras ambientales, presenta grandes dificultades
debido a que dichas especies no poseen en su mayoría procedimientos específicos para
determinarlas. ¡lace ya muchos años Gutzeit y colaboradores propusieron la generación
de arsina como procedimiento para controlar las concentraciones de arsénico inorgánico
en los tejidos biológicos. Hoy en día, la generación de arsina unida a una técnica
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de detección elemental, sigue siendo el mejor método para determinar el arsénico
cuando se encuentra en bajas concentraciones, como es el caso de las muestras
medioambientales.
Con estas bases, el objetivo del trabajo de investigación contenido en esta
Memoria ha sido establecer métodos analíticos que permitan, mediante el acoplamiento
de la técnica de generación de hidruros con la absorción atómica, determinar las seis
especies de arsénico sobre las que se está realizando una investigación más exhaustiva
en la actualidad. Dichas especies son As(III), As(V), monometilarsónico (MMA),
dimetilarsénico (DMA), arsenobetaina (AsB) y arsenocolina (AsC). Las muestras objeto
de estudio han sido,por un lado, de tipo medioambiental, habiéndose utilizado diversas
matrices: aguas dulces, agua de mar, sedimentos, etc, y, por otro, algunas muestras
biológicas, fundamentalmente de orina.
El trabajo desarrollado puede resumirse esquemáticamente de la manera
siguiente:
1) Cuando se aborda el problema de la especiación con una técnica elemental
como es la generación de hidruros - absorción atómica, el primer inconveniente que
aparece se debe, fundamentalmente, a la necesidad de separar las distintas especies antes
de realizar la determinación individualizada. Por otra parte, la AsB y AsC no generan
el correspondiente hidruro y el resto de las especies lo generan pero con muy diferente
eficiencia. Con estas premisas se ha abordado el desarrollo en línea del procedimiento
analítico por acoplamiento de técnicas instrumentales incorporando una técnica de
separación de especies, como la cromatografía líquida de alta eficacia (l-IPLC) y una
etapa intermedia de termoxidación de las especies orgánicas (no formadoras de hidruros>
a sus formas orgánicas, previas a la técnica de generación de hidruros. Así mismo, se han
evaluado las prestaciones de diferentes columnas cromatográficas, en función de los
parámetros fisicoquímicos que influyen en la separación. Todos estos estudios han dado
lugar a tres publicaciones (López A.(1993), López A,(1994), López A.(1995)).
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2) El procedimiento desarrollados por HPLC - OXIDACION MICROONDAS -
GENERACION HIDRUROS - ABSORCION ATOMICA (HPLC-MW-HG-AAS), se ha
utilizado para la especiación de As en diversas muestras medioambientales. Por otro
lado, su aplicación en muestras de orina de individuos expuestos a las distintas especies
de As, a través de la alimentación ha permitido conocer la evolución de dichas especies
en el organismo y distinguir entre las formas tóxicas y no tóxicas del As, así como
abordar el problema de la estabilidad de las especies orgánicas del As en aguas y orina.
Dando lugar a una publicación (López A. (1995)>.
3) Finalmente, se han tratado de desarrollar métodos de preconcentración de las
distintas especies mediante el empleo de cartuchos de intercambio aniónico y técnicas
de “clean up” con el fin de mejorar los límites de detección y poder realizar la
determinación de las concentraciones a los niveles en que se encuentran en determinadas
muestras reales. Dando lugar a una publicación (López A.(1995)).
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Compuestos inorgánicos y organometálicos
—
Co Ni Ge As
—
Se Br
Rh Sn Sb Te1
TI Ph
Figura 1.- Elementos que pueden ser metilados y/o alquilados (Thayer, 1993).
1.1.- LOS COMPUESTOS ORGANOMETÁLICOS EN EL MEDIO AMBIENTE
Las especies organometálicas pueden encontrarse en el medio ambiente bien a
partir de los metales presentes o bien porque se introduzcan mediante procesos
industriales o agrícolas (Craig, 1986a). A lo largo de los últimos años, se ha desarrollado
considerablemente la producción y utilización de estos derivados, lo que conlíeva un
aumento en los depósitos antropogénicos. Las especies así introducidas en el medio
ambiente no conservan necesariamente su forma química inicial, produciéndose
alquilaciones o, en ciertos casos, etapas de degradación sucesivas que conducen a
diferentes especies inorgánicas. Los productos de descomposición pueden reacionar con
los metales, presentes ya en sus formas inorgánicas, formando nuevas especies
organometálicas. Las nuevas especies son el resultado de reacciones de metilación o
alquilación químicas o biológicas. La Figura 1 muestra los elementos que pueden ser
metilados yio alquilados (Thayer, 1993).
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Compuestos inorgánicos y organornetálicos
La formación y degradación de las especies organometálicas en el medio ambiente
son procesos que tienen un papel importante en la movilización y el transporte de los
metales a través de los diferentes compartimentos del ecosistema terrestre (Thayer,
1989).. Además, la formación natural de estas especies a partir de precursores inorgánicos
conduce, generalmente, a especies más tóxicas. En efecto, la mayor parte de los
compuestos organometálicos estables en medio natural son extremadamente tóxicos.
Aunque en general las formas organometálicas son más tóxicas que las formas
inorgánicas, esto no es así para el arsénico, antimonio y selenio.
La fuerte toxicidad de los compuestos orgatiometálicos se debe, esencialmente,
a que su solubilidad en los tejidos lipídicos es mayor que la de los iones metálicos y a
su capacidad para atravesar las membranas biológicas, lo que conduce a un tiempo de
residencia mayor en los organismos y a mecanismos de bioconcentración. Estos
fenómenos de bioacurnulación se suceden a lo largo de toda la cadena alimenticia y
pueden conducir a unos niveles de contaminación muy importantes. Así, la proporción
de las formas alquiladas en relación con los contenidos totales de los metales no es muy
importante en las agitas naturales, pero, por el contrario, aumenta rápidamente a través
de los diferentes eslabones de la cadena alimenticia. La Tabla ¡ muestra la abundancia
relativa de las formas organometálicas en el medio ambiente acuáticopara los elementos
mercurio, estaño, plomo y arsénico,
La identificación y cuantificación correctas de las especies organometálicas en el
medio ambiente tienen una gran importancia, ya que permiten demostrar las diferentes
transformaciones (degradación, alquilación) de estos compuestos, comprender mejo; el
transporte de estas especies a través de los compartimentos del ecosistema terrestre y
mejorar el conocimiento (le los ciclos bioquímicos de los elementos. En los últimos años
ha sido posible estudiar el comportamiento de las especies organometálicas en el
ecosistema terrestre, gracias a la evolución de las técnicas analíticas.
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Tabla 1.- Abundancia relativa de formas organamotélicas en el modio ambiente acuática (Pinol y
col. 1990). Mc = metilo, FM = etilo, Bu = butilo y IStMo = etil-metil.
Muestra Concentración
Total
% formas
alquiladas
Formas
quimicas
Mercurio
Agua (ng/mí)
do
mar
Sedimentos (ng/g)
naturales
polucionados
Organismos (ng/g)
pescados(río)
pescados(mar)
0.013
0.01-0.03
200-400
1000-20000
360-1000
10-15000
1
10
0
1-3
70-95
60-90
Me
Me
Me
Me
Me
Estaño
Agua (ng/L)
lago
estuario
mar
Sedimentos (ng/g)
naturales
polucionados
Organismos (ng/g)
algas
pescados(mar)
ostras (contant)
0.009
0.130-0.385
0.004
830-1235
7700-25000
250-550
86-260
3700
53
16-100
60
65-75
3-50
20-30
3-6
97
Mc
Me,Bu
Me
Me
Me,Bu
Me,Bu
Me
Bu
Plomo
Aire (ng/mL)
Agua (ng/mL>
lluvia
lixiviación
Organismos (ng/g)
pescados
130-280
8
0.3-22
cl
<1
10-90
Et,EtMe,Me
Et,EtMe,Me
Et,EtMe,Et
Et
Arsénico
Agua (ixg/mL)
lago
mar
Organismos (ng/g)
algas
fitoplacton
60
1.7-1.9
33000-57600
2000-3400
16
7-16
1-18
22-37
Me
Mc
Mc
Mc
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Actualmente no existe reglamentación para los valores límite de concentración de
los compuestos organometálicos en el medio ambiente. Sin embargo, está claramente
indicado en ciertas directrices europeas que estas especies deben ser convenientemente
controladas para la protección del medio ambiente marino o la verificación de la calidad
de las aguas potables. Los compuestos organoestánnicos y organomercúricos, así como
una lista de otros metales y metaloides y sus derivados orgánicos (Zn, Cu, Ni, Cr, Pb, Se,
As, Sb, Mo, Ea, B, Y. Co...), están explícitamente mencionados en las directrices
76/464/EEC ‘Pollution caused by certain dangerous substances discharged into the
aquatic enviroment” y 8a/68/EEC “Protection of ground water against pollution caused
by certain dangerous substances”.
1.1.1.- Formación de compuestos organometálicos.
La detección de formas organometálicas que no son compuestos antropogénicos
ni productos de su degradación en medios naturales, ha demostrado que la formación de
compuestos organometálicos es posible en el medio ambiente por vía química o
biológica, esencialmente a partir de precursores inorgánicos (Ridley y col., 1977).
La reacción más simple y rápida que conduce a la formación de compuestos
organometálicos es la metilación. Sin embargo, para ciertos metales la formación de
compuestos organometálicos en el medio ambiente no proviene de dicha reacción, sino
de reacciones que ponen en juego grupos orgánicos más complejos. Así, ciertos metales
como el selenio y el arsénico pueden ser metilados y/o formar especies organometálicas
de pesos moleculares más elevados en función de las condiciones químicas y biológicas
del medio,
La formación de compuestos organometálicos en el medio ambiente se produce,
generalmente, por la adición sobre un metal de un grupo orgánico (CFI3), que reacciona
bajo forma radical, aniónica o catiónica en función del agente metilante que suministra
el grupo metilo. Los mecanismos de formación de dichas especies dependen de la forma
lo
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química del grupo orgánico considerado, del grado de oxidación inicial en el que se
encuentra el metal y de la forma final que resulta de la reacción.
1.1.11- La metilación
Los mecanismos de metilación han sido estudiados por numerosos autores para
distintos elementos (Craig, 1986a; Rapsomanikis y Weber, 1986). Este fenómeno es
particularmente importante en el medio marino y en los estuarios, donde las formas
metiladas del estaño pueden alcanzar del 60 al 90% de la masa total de estaño presente
en la fase disuelta.
Las reacciones de metilación no conducen únicamente a compuestos
monometilados, sino también a especies di, tri o tetrametiladas, algunas de las cuales son
especies volátiles que pueden pasar a la atmósfera. El mercurio y el estaño pueden
formar así, por metilaciones sucesivas, dimetilmercurio y tetrametilestaño
respectivamente. Las reacciones de metilación tienen lugar en diferentes compartimentos
del medio ambiente (agua, sedimentos o tejidos biológicos). La cinética de formación de
compuestos metilados y la naturaleza de los compuestos formados dependen de
numerosos factores, como son la concentración de los metales en el medio considerado
(Xun y col., 1987), la cantidad de materia orgánica (Jackson, 1988), la temperatura
(Callister y Winfrey, 1986), la naturaleza de los microorganismos presentes y la cantidad
de sulfuro (Compeau y Bartha, 1985). Los fenómenos naturales de metilación no
conciernen únicamente a los metales en formas inorgánicas, sino que igualmente pueden
producirse con especies ya alquiladas.
Principales agentes metilantes
Existen numerosos agentes metilantes naturales, si bien no todos están todavía
bien identificados. Los agentes metilantes más conocidos actualmente son:
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a) Metilcobalainina
La metilcobalamina es una metilcoenzima de la vitamina B12 encontrada en los
animales y las bacterias. El enlace metilo-Co en la metilcobalamina es estable pero
permite la transferencia del grupo metilo a ciertas especies metálicas.
De todos los agentes biometilantes, la metilcobalamina es única, en el sentido de
que es capaz de transferir un grupo metilo en tres grados de oxidación: como carbanión
(CHfl, como carbocatión (CI-I3~> y como radical metilo (CH3). Entre estas
posibilidades, los mecanismos de transferencia por carbanión o radical metilo son
predominantes. La metilcobalamina es un agente metilante muy conocido para la
metilación del mercurio por sustitución directa. En La Figura 2 se representa la molécula
metilcobalamina.
08,011
Figura 2.- Molécula de metilcobalamina
CONH,
1cfi2
CH ‘Cl-’?
,CH~
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b) S-adenosihnetionina
La 5-adenosilmetionina (5AM) es tiria forma activaicla die la inetionina (ltlC
transfiere un grupo metilo en forma de carbocatión (CH3t). La ewecie que la recibe
debe ser nucleófila, es decir, poseer un par de electrones disponibles. La estructura de
este agente metilante está representada en la Figura 3.
N 112
o
II
1IOCCI-ICH2CH2 —
N132
II ci’
o.
e HNCC A
¡ 1
011 01-1
Figura 3.- Estructura de la molécula S-adeuosilmetionina.
La biometilación del arsénico en trimetilarsina proviene dic un intermediario de
la 5-adenosilmetionina. Este mecanismo propuesto por primera vez por Challenger en
1945 está ahora bien establecido para el arsénico y el selenio, donde la biometilación
conlíeva una desintoxicación, formando compuestos menos tóxicos que las formas
inorgánicas.
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e) Otros agentes metí/antes.
La metilación en el medio ambiente puede producirse igualmente a partir de otros
agentes metilantes tales como el yoduro de metilo (Craig, 1986a), los productos
de la degradación de los ácidos húmicos y fúlvicos (Nagase y col., 1982) y el
3-(dimetilsulfonio) propionato (Reed, 1983). Otros agentes metilantes posibles son los
metales metilados que pueden transferir sus grupos metilos a otros metales en forma
inorgánica. Este último mecanismo es conocido como transmetilación.
Mecanismos de mediación
Los mecanismos de metilación dependen esencialmente del estado de oxidación
en el que se encuentra el metal considerado, pero también del agente metilante que
suministra el grupo metilo.
Según Ridley y col. (1977), los diferentes mecanismos de metilación dependen de
los potenciales estándar de oxidoreducción (E0) de los pares redox considerados
(Tabla 11).
Los elementos para los que los valores de E0 son superiores a + 0.8V, reaccionan
en su estado de oxidación más elevado con un carbanión para dar el metal metilado sin
modificación de su estado de oxidación inicial (sustitución directa). Estos elementos son
aquellos en los que el estado de oxidación más bajo no se oxida fácilmente. Los
elementos que se oxidan más fácilmente son metilados por vía radical o por transferencia
de un carbanión, con una oxidación concomitante del metal.
:14
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Tabla II: Potenciales estándar de oxidoreduccián y mecanismos de metilacián (Ridlcy y col.,1977).
Sistema redox E0 (V> Mecanismo
Pb(IV) ¡ Pb(II) + 1,46
Sustitución directa
de un grupo metilo
(CH;)
+ 1,26
+ 1,15
I-fg(II) ¡ Flg(0) +0,854
+0,678
Metilación por (CH
3
t)
ó (CH
3.) con oxidación
<leí metal
As(V) 1 As(Ill)
en medio ácido
+0,662
Sn(IV) / Sn(II) ÷0,154
Pb(II) / Pb(O) -0,13
Ge (IV) / Ge(II) -0,13
Sn(II) / Sn(O) -0,14
Cr(III) / Cr(II) -0,41
As(V) / As(III)
en medio básico
-0,67
a) Sustitución directa
Para los metales que en su estado de oxidación más e]evado no dispongan de un
par de electrones disponibles, el grupo metilo es transferido al metal en forma de
carbanión (CFI;>. El carbanión metilo proviene generalmente del agente metílante
biológico, la metilcobalamina, pero puede también provenir die otras especies
organometálicas presentes en el medio, por ejemplo (CiH3)1Sn~ o (CH3)3Pbt(transmetilación). En este caso no hay cambio del estado de oxidación del metal.
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Para el ión mercúrico, en disolución acuosa en presencia de metilcobalamina, la
reacción puede escribirse de la siguiente forma:
CH3CoB12 + + H20 >. CH3Hg~ + H2OCoB,2~ (E 1)
ib) Adición radical
Los elementos que tienen un electrón libre y que pueden ser oxidados a un grado
de oxidación estable pueden sufrir una metilación por una transferencia del radical
metilo. Se conocen varias posibilidades de ataque por vía radical. La metilcobalamina
puede perder en ciertas condiciones un grupo metilo en forma de radical CH3 después
de la ruptura homolítica del enlace Co-C. Este radical metilo se transfiere rápidamente
al metal.
En el caso del estaño, por ejemplo , el mecanismo puede ser esquematizado de
la siguiente forma (Fanchiang y Wood, 1981):
CH3CoB12 + Sn(II) —~ CH3Sn(III) + Coll,2~ (E 2)
CH3Sn(III). 02 > CH3Sn(IV) (aeróbica) (fl3)
CH3Sn(III). + H2OCoB12~ >. CH3Sn(IV) + H20 + CoB12. (E 4)
c) Adición oxidante
Los metales de potencial de oxidación bajo pueden sufrir este tercer tipo de
metilación si el agente metilante es capaz de oxidar el metal. Este mecanismo está
relacionado con los procesos anteriores. Así, un elemento inorgánico fácilmente oxidable
es transformado, por un proceso de adición oxidante, en una especie metilada con un
grado de oxidación dos unidades mayor. En el caso del estaño esquematizado a
continuación, el estaño (II) es oxidado a estaño (IV) y metilado simultáneamente.
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CH3I + Sn(lI)(acact ~ CI-l3Sn(IV)(acachl (E 5)
(acac enlace bidentado acetilacetona, CH3COCH-COCH3)
d) Adición del carbocatión CH3t
Este mecanismo se llama a menudo el mecanismo de Challenger, ya que este
autor fue el primero en formularlo (Challenger, 1945). La adición directa de un
carbocatión metilo (CH
3~) sobre un metal de grado de oxidación bajo proporciona el
metal metilado con un grado de oxidación dos unidades mayor. Los cationes metilo
pueden provenir de diferentes fuentes, como la 5-adenosilmetionina. La transferencia de
carbocatión para los procesos enzimáticos de la metilación del arsénico es bien conocida
(Challenger, 1978):
CI-13
t + As(IIJ)(OI-I)
3 >. CI-I3As(OH%t
CH
3As(OI-I)3~ >. CI-I3As(V)O(OHL + 1-1~ (E 7>
e) Transmetilación
Para ciertos elementos en determinadas condiciones, la metilación puede
producirse por mecanismos abióticos de transmetilación (Chau y col., 1987). Este
mecanismo es posible para diferentes metales, pero se conoce sobre todo para el
mercurio. El grupo metilo que se transfiere al metal inorgánico proviene de una especie
organometálica metilada presente en el medio:
(CH3tSn~ + Hg?~ ~ (CH3)2Sn2t + CH3Hg~ Ok 8)
(CH3)3Pb~ + Hg2~ >. (CHO2Pb2t + CH3I-Igt (E 9)
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1.1.2.- La transformación de los compuestos organometálicos
Los compuestos organometálicos presentes en el medio ambiente, ya sean de
origen antropogénico o resultado de reacciones de alquilación naturales, están en
permanente evolución.
Las modificaciones que sx.ifren los compuestos organometálicos en el medio
ambiente dependen de numerosos factores, entre los que cabe destacar la concentración
de azufre y oxígeno, el pH, la salinidad, la temperatura y la intensidad de las radiaciones
13V. Las transformaciones químicas de los compuestos organometálicos más interesantes
en el medio ambiente conciernen esencialmente a los grupos orgánicos enlazados al
metal. Estas transformaciones se acompañan de un aumento (metilación) o una
disminución (degradación) del número de enlaces metal-carbono.
Existe tina competencia permanente entre las diferentes reacciones químicas
posibles de los organometálicos presentes en base a su cinética. Estas cinéticas no se
conocen todavía bien y resulta difícil cuantificar las diferentes transformaciones de las
formas químicas de los metales y la distribución de las formas organometálicas en los
diferentes compartimientos del ecosistema terrestre. Las transformaciones químicas de
los metales controlan muy estrechamente su toxicidad y su cinética de transferencia en
los medlios naturales.
1.1.3.- Principales compuestos organometálicos. Toxicidad y aplicaciones
Debido a que la toxicidad de los compuestos organometálicos es altamente
dependiente de la especie química de que se trate, es importante conocer sus diferentes
fuentes antropogénícas y estudiar la influencia que tienen en el medio ambiente.
Además, aunque en muchos casos la forma inorgánica del elemento es inocua, en otros
casos ocurre lo contrario, siendo las especies inorgánicas las más tóxicas, como por
ejemplo el arsénico, Por todo esto, es importante conocer los compuestos de los
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elementos capaces de formar organometálicos estables en el medio ambiente y cómo
pueden éstos modificar el ciclo biogeoquimico de dichos metales en la biosfera.
LL3X- Los compuestos del estaño
La presencia de compuestos organoestánnicos en el medio ambiente debe
controlarse cuidadosamente, dado su gran uso industrial y multitud de aplicaciones. Los
grados de oxidación que se encuentran generalmente en el medio ambiente son II y IV.
Los compuestos orgánicos del estaño poseen las siguientes estructuras: R4Sn, R3SnX,
R2SnX2, RSnX3, en las cuales R puede ser alifático (metilo, etilo, butilo, octilo,...) o
aromático (fenilo), y X, grupo aniónico, es generalmente un fluoruro, óxido, hidróxido,
carboxilato o tioxalato, Los compuestos más interesantes son principalmente los di o
trisustituidos.
La toxicidad de los compuestos organoestánnicos aumenta proporcionalmente con
el número de grupos alquilados ligados al átomo de estaño (Blunden y col, 1985) y
depende del tamaño del grupo alquilado:
R3SnX R,Sn> R2SnX2 > RSnX3 > SnX4
El estaño en forma inorgánica (mineral o sales) presenta numerosas propiedades
y su empleo se sitúa, esencialmente, en los sectores industriales. Las aplicaciones de las
formas del estaño orgánico son variadas: catalizadores, agentes estabulizantes
(particularmente para los polímeros y el PVC), agentes biocidas y fungicidas para la
agricultura, pinturas o protección de la madera (Blunden y Chapman, 1986).
A causa de sus múltiples usos, los organoestánnicos tienen numerosas posibilidades
de entrar en el medio ambiente. En el aire, su introducción procede fundamentalmente
de tratamientos biocidas, de la incineración de restos de materiales tratados o
estabijizados por organoestánnicos, o de la pulverización de organoestánnicos sobre
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vidrio a alta temperatura para producir películas de SnC2. En el suelo, la presencia de
organoestánnicos proviene de las utilizaciones agrícolas, de la conservación de la madera
y del enterramiento de residuos. En el agua, se vierten compuestos organoestánnicos por
las pinturas antisuciedad de los barcos, el lavado de los suelos y de los materiales en
PVC. Son bien conocidos los problemas causados por la presencia del tributilestafio
empleado como aditivo en la pintura de los barcos, en la extinción de moluscos bivalvos
tales como ostras, almejas y otros organismos marinos.
Se ha estudiado la metilación del estaño en el medio ambiente ya que se han
detectado compuestos metilados de estaño en aguas no contaminadas (Maguire y col.,
1986; Donard y col., 1986; Rapsomanikis y col., 1987). El estaño inorgánico en sus
diferentes grados de oxidación puede metilarse en el medio ambiente. Las especies
formadas no son necesariamente las mismas en función del grado de oxidación de la
especie de partida y de las condiciones. Igualmente, parece posible que especies ya
alquiladas sean metiladas en el medio ambiente, habiendose detectado especies mixtas
metiladas y butiladas (Maguire, 1984>.
Varios autores han demostrado que el Sn(If) y el Sn(IV) pueden transformarse
en los sedimentos en derivados metilados, tales como el tetrametilestaño (Guard y col.,
1981; Chau y col., 1981; 1-lalIas y col,, 1982; Rapsomanikis y col., 1987).
Los mecanismos de metilación del estaño pueden producirse por adición oxidante
de un grupo CH3~, ataque nucleófilo por CH3- o por un ataque radical por CH3 .El
Sn(II) o el Sn(IV> pueden reaccionar con el yoduro de metilo (CH3I) en medio acuoso
para dar diferentes compuestos (Chau y col,, 1981>. La biometilación de Sn(II) puede
llevarse a cabo por una capa de bacterias puras obtenidas en condiciones naturales
(Ashby y Craig (1987)). También pueden metilarse tanto el Sn(ll) como el Sn(IV> por
procesos de transmetilación en presencia de <CH3)3Pb
t, para dar compuestos
monometilados (Chau y col., 1987>.
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Los mecanismos de metilación del estaño son bastante conocidos, pero es muy
difícil evaluar la cinética de estas reacciones. Además, las especies metiladas formadas
se pueden recombinar entre ellas o con otros metales o bien desmetilarse de nuevo.
1.1.3.2.- Los compuestos de mercurio
Los compuestos organomercuriales son los organometálicos más estudiados ya que
han sido el origen de varias catástrofes ecológicas importantes.
La toxicidad de los compuestos monoalquilados de mercurio de cadenas cortas,
y particularmente del metilmercurio, es muy importante por su fuerte tendencia a la
bioacumulación y su débil capacidad de ser degradados. El enlace mercurio-metilo es
muy estable en la mayor parte de los organismos y sus propiedades de liposubilidad le
permiten atravesar las membranas celulares y la barrera sanguínea del cerebro. Además,
pueden unirse a enlaces biológicos que conducen a tiempos de vida media de estas
especies en el hombre mucho más largos (60-70 días) que para las especies inorgánicas
(3-4 días) (Craig,1986b). El metilmercurio ataca particularmente las funciones motrices
del sistema nervioso.
Los usos más importantes del mercurio inorgánico se sitúan en los sectores
industriales de fabricación de baterías eléctricas, pinturas y síntesis orgánicas. Las formas
organometálicas del mercurio (qH5HgX, CH3I-IgX, C6H5HgX) se utilizan en el
tratamiento de granos de cereales, fungicidas, bactericidas o catalizadores en la
producción de productos químicos. Otras formas más complejas de compuestos
organomercuriales están contenidas en productos farmacéuticos y medicamentos, ya que
poseen características interesantes fundamentalmente como biocidas (Craig, 1986b).
La biometilación del mercurio da lugar a la formación de monometil-Hg cuya
toxicidad se demostró dramáticamente en Minamata (Japón) causando la muerte de más
de un centenar de personas (Kudo y Miyahara, 1991).
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En la bibliografía pueden encontrarse numerosos estudios acerca de este proceso
de biometilación, La conversión de mercurio inorgánico en metilmercurio fue descrita
por primera vez por Jensen y Jernelov (1969). La metilación del mercurio se produce
tanto en medio aeróbico (Masson y Fitzgerald, 1990) como anaeróbico, pero los mejores
rendimientos parecen producirse en zonas oxidantes anaeróbicas, donde se encuentran
una gran variedad de microorganismos. En condiciones mas bien ácidas y neutras se
forma el metilmercurio, mientras que el dimetilmercurio se genera en condiciones más
básicas (Craig, 1986b). Numerosas moléculas formadas en procesos biológicos, que
pueden ceder grupos metilo al mercurio, están disponibles en medio acuoso. La
metilcobalamina es la más conocida de estas moléculas. Su reacción con Hg(II) en medio
acuoso se presentó en la Ecuación 1, El metilmercuirio formado puede ser metilado de
nuevo por la metilcobalamina para dar dimetilmercurio, pero esta última etapa es mucho
más lenta que la formación de metilmercurio (Tanzer y col. 1974). Por otro lado, el
dimetilmercurio puede aparecer después de la reacción del metilmercurio por
dismutación en presencia de un ión sulfuro (Parris y col. 1977). El dimetilmercurio así
formado es volátil y puede por tanto, pasar a la atmósfera,
La transferencia de un carbanión al mercurio inorgánico puede igualmente
producirse en zonas contaminadas por procesos de transmetilación de otros metales
metilados. Igualmente, se ha propuesto una metilación de mercurio por bacterias sulfato
reducidas que son los organismos principales de la biometilación en sedimentos
(Compeau y Bartha, 1985).
1.13.3.- Los compuestos de plomo
De todos los organoplúmbicos, las formas trialquiladas son las más neurotóxicas
para los mamíferos (Grand¿lean y Nielsen, 1979) y se sabe que las formas tetraalquiladas
se degradan rápidamente en especies trialquiladas después de la ingestión. En la
Tabla III se presentan las dosis letales de los distintos compuestos orgánicos de plomo
para las ratas (Qrandjean y Nielsen, 1979).
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Tabla III.- Dosis letales (DL50) de los compuestos plúmbicos para las ratas (Grandieafl y Nielsen,
1979).
Compuestos DL50 (mg Pb /Kg)
Tetraetilplomo 15
Trietilplomo 20
Tetranietilplomo 80
Trimetilplomo <36
Los primeros compuestos organoplúmbicos se prepararon en el siglo XIX por
reacción del hidruro de etilo con plomo metálico (Lówig, 1853 y Cahours, 1853). Los
diversos estudios sobre la química de estos compuestos han llevado al descubrimiento de
las eficaces propiedades antidetonantes del tetraetilplomo (Midgley y Boyd, 1992), Los
aditivos antidetonantes de plomo son derivados tetraalquilados, incluyendo el
tetraetilpiomo, el tetrametilplomo y sus tres derivados mixtos (Radojevie, 1989).
Aproximadamente el 98% de este plomo se convierte en plomo inorgánico durante la
combustión de la gasolina y el resto se emite sin modificación al medio ambiente (I-Iewitt
y Rashed, 1988). Una vez en la atmósfera, el tetraalquilplomo se descompone
fotolíticamente y produce especies tri- di- y monoalquiladas de plomo.
El empleo de compuestos íetraalquilados de plomo para otras aplicaciones,
industriales o comerciales, que no sea como aditivo de la gasolina, ha sido severamente
restringido por consideraciones de salud pública y para la protección del medio ambiente.
Sin embargo, estos compuestos se han utilizado como agentes alquilantes en la
fabricación de fungicidas mercúricos. Se propusieron igualmente para la conservación de
madera y algodón, pesticidas, aditivos de lubricantes, agentes antisuciedad y catalizadores
(Shapiro FI. y Frey, 1968). El trifenilplomo se utilizó en baja proporción en las pinturas
antisuciedad en medio marino. La producción de tetraalquilplomo se consideró
responsable de la aparición de elevadas concentraciones de alquilplomo en ciertos
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medios acuáticos (Wong y col., 1989>. Además, estos compuestos y sus productos de
descomposición pueden contaminar el agua después de acumularse en los sedimentos.
Si su tiempo de vida media es lo suficientemente largo puede haber incluso
bioacuinulación en la fauna y flora acuáticas.
La presencia de algunas especies organoplúmbicas en el medio ambiente acuático
hace pensar que se producen transformaciones químicas y biológicas de los alquilplomo
de origen antropogénico (hidrólisis, fotólisis, dialquilación biológica, metilación) después
de la entrada de estos compuestos en el medio natural. Se ha demostrado un claro
predominio en el medio ambiente de las formas trialquiladas que proviene de su gran
solubilidad en agua y su baja volatilidad (Hewitt y Rashed, 1988). Sin embargo, no
existen actualmente pruebas suficientes que permitan afirmar que se produce la
metilación de plomo en el medio ambiente.
Chau y col. (1987) demostraron que las especies metiladas dle plomo pueden dar
lugar a la formación de derivados medIados de Sn(II) y Sn(IV> por transmetilación, pero
que el Pb(IV) no puede aceptar un grupo metilo a partir de As, Sn o l-Ig. Walton y col.
(1988) demostraron igualmente que las sales de plomo(II) pueden ser metiladas por
sedimentos biológicos activos.
1.1.3.4.- Los compuestos de selenio
El interés por los compuestos del selenio es más reciente que para las otras
especies organometálicas citadas anteriormente.
Al igual que ocurre para el arsénico, las formas inorgánicas de selenio son las más
tóxicas, y en especial en su grado de oxidación (IV). Para las especies orgánicas, el ión
triinetilselenonio ((CH3)3Se~) es el que presenta la toxicidad más elevada, Sin embargo,
el selenio es un elemento esencial para numerosas especies animales, incluido el hombre.
Este elemento es un componente de la glutananiida peroxidasa, que es necesaria para
el metabolismo y la reacción de H202 y de lípidos peroxidados en la células.
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Los organoselénicos sintetizados son utilizados por sus propiedades terapéuticas,
antiinflamatorias y antibióticas y en quimioterapia. Sus aplicaciones industriales se sitúan
en el campo de los polímeros como materiales semiconductores o fotoeléctricos (Chau,
1986).
Los compuestos orgánicos del selenio que se forman principalmente en medios
vivientes, tales como los derivados proteínicos, no tienen aún aplicación comercial o
médica significativa.
La biometilación del selenio ha adquirido un interés creciente en los últimos años.
Las especies que resultan de la metilación del selenio son principalmente el
dimetilselenio ((CH3)25e), el dimetildiselenio ((CHO2Se2) y el trimetilselenonio
((CH3)3Se~). Se han propuesto numerosos mecanismos de formación de derivados
metilados de selenio (Chau, 1986), ya que es posible que la metilación de este elemento
sea un proceso de desintoxicación, dado que las especies inorgánicas son más tóxicas que
la mayor parte de los compuestos organoselénicos. Además, se han descrito varios
mecanismos de metilación de selenio inorgánico (Se(liV)) por microorganismos
(Challenger (1951); Reamer y Zoler (1980)).
La formación de selenometionina, selenocisteina u otras especies organoselétilcas
tiene lugar en las plantas, pero pueden producirse transformaciones después de la
ingestión de estas especies por los animales. La forma dominante del selenio en los
tejidos de los mamíferos es la selenocisteina, que resulta de una conversión de la
selenometionina. Numerosos estudios muestran que los diferentes compuestos del selenio
se metabolizan por dos caminos principales: reducción seguida de metilación o
incorporación directa en las proteínas formando directamente ácido amino selénico
(Ganther, 1986).
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14.3.5.- Los compuestos de teluro
El teluro presenta un comportamiento químico parecido al del selenio y se podría
esperar que sus efectos biológicos fueran similares a los de éste. Sin embargo, no se
conoce que sea esencial para los organismos vivos (Karlson y Frankenbergen, 1993).
Se dispone de poca información sobre la presencia de compuestos alquilados de
teluro en el medio ambiente, pero parece posible que su devenir sea el mismo que el del
selenio (Wood, 1974). En cuanto a los umbrales de toxicidad de los compuestos orgánicos
de teluro, son poco conocidos y contrariamente al selenio, la alquilación del teluro no
disminuye su toxicidad.
La metilación de teluro se ha estudiado menos que la de selenio. Sin embargo,
parece que el teluro puede ser metilado por procesos de transmetilación en presencia de
dimetilselenitiro ((CI-13)2Se) antes que por procesos directos de metilación biológica
(Fleming y Alexander, 1972). Por otro lado, bacterias y microorganismos capaces de
mellar al selenio, pueden producir, en ausencia del mismo, (CH3XTe, (CI-13)Te2 y otro
compuesto aún no identificado (Chasteen y col., 1990).
1.1.3.6.- Los compuestos de germanio
Se han identificado tres compuestos de germanio en aguas naturales (germanio
inorgánico, monometilgermanio (MMGe) y dimetilgermanio (DMGe)). Las especies
medIadas representan el 70% de la cantidad total conocida de germanio en agua de mar,
y están rel)artidas uniformemente a través de todos los océanos. Las especies trimetiladas
(TMGe), que se producen en los sedlimentos, no se han detectado en aguas dulces o
marinas. Estos compuestos son menos estables y pueden ser desmetilados en
dimetilgermanio o pueden entrar en la atmósfera (Lewis y Mayer, 1993).
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Parece que el metilgermanio se produce en los continentes y pasa a convertirse
en germanio inorgánico en medios ambientales anóxicos (Lewis y col. 1989). La
posibilidad de metilar el germanio no parece depender únicamente del tipo de bacterias
presentes en el medio, sino que mas bien se rige por una interacción compleja entre la
población bacteriana y varios parámetros físico-químicos tales como el pH, la salinidad,
la fuerza iónica, etc. Todos estos factores complican la localización de la producción
activa de compuestos metilados de germanio en el medio ambiente, pero las condiciones
necesarias se reúnen en zonas contaminadas (Lewis y Mayer, 1993).
1.1.3.7.- Los compuestos de antimonio
El comportamiento químico del antimonio es parecido al del arsénico; sin
embargo, este elemento ha sido menos estudiado y el comportamiento de los compuestos
alquilados de antimonio en el medio ambiente es mucho menos conocido que el del
arsénico. Las especies que generalmente se encuentran en el medio ambiente son las dos
formas inorgánicas (Sb(III) y Sb(V)), y los ácidos mono- y dimetilantimónico
(CH3SbO(OHt y (CH3tSbO(OH)). En ciertos casos, las cuatro especies citadas
anteriormente pueden estar presentes en la misma muestra (Andreae, 1983). En las aguas
naturales la proporción de antimonio inorgánico es más importante que la de las formas
orgánicas y está principalmente como Sb(V) (Andreae y col., 1981).
Al igual que el arsénico, los compuestos orgánicos del antimonio son menos
tóxicos que sus homólogos inorgánicos y la metilación puede servir como proceso de
desintoxicación para los organismos marinos.
Aunque la alquilación biológica del antimonio en las algas ha sido descrita por
varios autores, la fuente de especies metiladas del antimonio no se conoce
verdaderamente. Se han realizado pocas experiencias en laboratorio dirigidas a estudiar
los procesos de metilación del antimonio en comparación con las que se han realizado
para el arsénico. Sin embargo un trabajo dirigido por Barnard (1947) demostró la
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producción de formas volátiles del antimonio a partir de cultivos de “penicillium
notatum’.
Se han determinado compuestos metilados de antimonio en agua de mar y es
posible, basándose en el comportamiento del arsénico, que estén también presentes en
las algas, invertebrados marinos y peces. Sin embargo, no hay indicación de que se
produzca la alquilación del antimonio orgánico en los mamíferos. Por otro lado,
contrariamente al arsénico trivalente, el antimonio no es metilado en vivo. Estudios
sobre el comportamiento del Sb(III) y Sb(V) en animales de laboratorio han demostrado
que después de la absorción, todo el antimonio se elimina en forma inorgánica (Vahter
y Marafante, 1993).
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1.2.-LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS DELARSÉNICO EN
EL MEDIO AMBIENTE
El arsénico es un importante agente tóxico del medio ambiente en el que entra
a partir de varias fuentes antropogénicas. Desde un punto de vista biológico y
toxicológico, es necesario conocer la distribución de las especies químicas del arsénico,
ya que sus propiedades tóxicas varían ampliamente en función de dicha forma química.
Muchos organismos, incluido el hombre, transforman químicamente el arsénico
inorgánico. Los ácidos metilarsónico (MM.A), dimetilarsénico (DMA) y fenilarsónico,
varios ésteres orgánicos de los oxiácidos de arsénico y las alquilarsinas volátiles son
algunos de los productos conocidos de estas transformaciones biológicas. Es obvio que
no es posible una valoración exacta del desarrollo toxicológico del arsénico sin el
conocimiento de las concentraciones, formas químicas e interacciones de las distintas
especies moleculares implicadas en la carga total de arsénico en el medio ambiente.
1.2.1.- Compuestos de arsénico
Los estados de valencia normal del arsénico son III y y, como en el ItAs, MF3
y AsF5, mientras que el número de coordinación para el arsénico cubre el rango de
3 (AsF3), 4 (As(CI-I3)4~), 5 (AsF5) y 6 (AsF¿). El estado de oxidación del arsénico en sus
compuestos, como para cualquier elemento, depende de un modelo de distribución de
carga en los enlaces. El modo usual de estimación de esta distribución de carga es a
través de la electronegatividad relativa de los átomos interesados. Según los valores de
electronegatividad de cada elemento el enlace As-X está polarizado As~~ - - - X~ cuando
X=C,OyS.
Dentro de los compuestos de arsénico, en función del estado de oxidación con
que participe este elemento, se pueden distinguir tres grupos:
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1.21.1.- Combinaciones del arsénico en estado de oxidación (-III)
El compuesto más importante de arsénico en estado de oxidación (-III), desde el
punto de vista analítico, es la arsina, ItAs. Sus puntos de fusión y ebullición son de -117
y -550C, respectivamente. La arsina es un agente reductor fuerte, incluso frente a
numerosos agentes oxidantes débiles. Otros compuestos conocidos que contienen
arsénico en estado de oxidación (-III) son Na
3As, Ca3As2, Zn3As2, AlAs. En la naturaleza
pueden encontrarse diversos arseniuros o sulifoarseniuros como la niquelina (AsNi), el
mispíquel (SAsFe), etc.
1.2.1.2.- Combinaciones del arsénico en estado de oxidación (III)
Con este estado de oxidación se forma el trióxido As2O3, los arsenitos y el catión
AsO~ (frecuentemente formulado como As3~), todos ellos de gran interés analítico y
toxicológico. En disolución acuosa puede existir como catión, hidróxido, oxi-ión negativo
e ión negativo sulfarsenito,
El As(III) tiene una especial tendencia a formar compuestos con ciertos radicales
orgánicos. Tienen interés analítico los derivados del ácido arsenioso, entre los que
podemos encontrar compuestos de trialquilarsénico y ésteres de ácidos arseniosos.
También son importantes el cacodilo (CH
3)2=As-As==(CH3)2 y el óxido de cacodilo
(CH3)2==As-OAs=(CH3)2.
1.2.1.3.- Combinaciones del arsénico en estado de oxidación (V)
El más conocido es el pentóxido de arsénico, As2O5, cuya toxicidad es menor que
la del As2O3. Además, el efecto tóxico del ácido arsénico disminuye notablemente
cuando se sustituyen los grupos OH por radicales orgánicos que pueden conferir a la
molécula resultante interesantes propiedades farmacológicas. Entre estos compuestos
tenemos la arsenobetaina (AsB), la arsenocolina (AsC), el ácido metilarsónico (MMA),
ácido dimetilarsénico (DMA) y el ácido tetrametilarsénico (TMA).
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1.2.2.- Especies más importantes en el medio ambiente
Las especies más importantes de arsénico identificadas, fundamentalmente en
muestras medioambientales de origen marino, son: arsenito, arseniato, MMA, DMA,
AsB y AsC. Los parámetros físicos y químicos de estas especies se muestran en la Tabla
Iv.
Tabla IV.- Fórmulas y parámetros físicos y químicos de las especies de arsénico más importantes
en muestras medioambientates.
a Handbook of Chemistry aud Physics
b Kortu y col. (1%1)
e Hansen y col. (1992)
Nombre Formula Otilmica Cies de disociación A Reí.
Arsenilo As — o~ 9.2 197 a
0• 2.3
Arseniato O—As—O’ 6.9
11.4
a
MMA
0-13
HO—As—OH
2,6
82
b
CH3
DMA
HO—As—CH3 1.28
62
194 C
Arsenobelnina
CH3
CH3 — 1? — cn2coo 2,18 <190 C
CH3
Arsenocolina CH3 — — CH2CH2OH, Br’
(y3
Desconocido 199
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Los ácidos arsenioso, arsénico, MMA y DMA son compuestos capaces de formar
el hidruro correspondiente mediante reacción con un reductor fuerte (NaBI-14) en medio
ácido. Tanto el ácido arsenioso como el ácido arsénico dan lugar al mismo hidruro, la
arsina (H3As). El MMA y DMA forman monometilarsina, CH3-AsH2, y dimetilarsina
(CH3h-AsI-I, respectivamente. Los puntos de ebullición de los hidruros respectivos se
muestran en la Tabla 1’. La arsenobetaina y arsenocolina no forman hidruros.
rabia y.- Caracleristicas de las distintas formas dc hidruros de arsénico.
Compuesto Hidruro Punto de ebullición (
0C)
HAsO
2 H3As -55
H3AsO4 FI3As -55
CH3AsO(Ol-I)2 CH3AsR2 2
(CH3)2AsO(OH) (CH3)2AsH 35.6
1.2.3.- Formación natural de los compuestos orgánicos del arsénico
Las transformaciones químicas y biológicas que este elemento puede sufrir en el
medio natural son reacciones de oxidación, reducción y metilación, que modifican el
comportamiento de las diferentes especies consideradas. La metilación del arsénico no
sólo puede producirse en las aguas dulces sino también en medio marino, pudiendo
generar especies mono, <ji o trimetiladas. Las especies inorgánicas de arsénico (arsenito,
y arseniato) se transforman en especies metiladas principalmente Bajo la acción de la
S-adenosilmetionina (SAM) segregada por mohos y bacterias, El mecanismo propuesto
por Challenger (1945) para la metilación del arsénico por acción de la 5AM comprende
diferentes etapas de oxidación y reducción que pueden ser esquematizadas de la
siguiente forma:
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2C O’~ CH1’ FI
H,As’O¿ =s.....¿ ASÉIIO(OHW SJ¿ CHv-AS’0
o-
arseniato reducción arsenito rnettltición ácido ~ononietilarséxúco
Cl-’,
2e o
2 0” CIII 1-U
S2~ CH,~As”’=O ~ CH,-As’~’O
anión monometilarénico ácido dinictilarsénico
CH
1
2& o~ CI-{1 CH1 1-1 CI-b-—’AS’ .=O
CI~lcASl’LO &-.¿ CH,
anión dimetilarsénico óxido trimetilarsónico
CH’
0’
As’’’—CH,
CH3
trimetilarsénico
Los compuestos organoarsenicales formados en el medio ambiente son
esencialmente compuestos metilados, pero existen igualmente numerosas especies con
grupos orgánicos mucho más complejos. La producción de estas especies más complejas
puede ser el resultado de la acción de la S-adenosilmetioiiina (8AM) que es capaz de
transferir a los metales otros grupos distintos a los radicales metilo.
La biometilación del arsénico puede ser producida por numerosos organismos y
la naturaleza de los compuestos obtenidos y las proporciones respectivas son muy
variables. En los organismos terrestres, la biometilación del arsénico conduce a su
eliminación por volatización (como metilarsina, (CH3)AsFI2, dimetilarsina (CH3)2AsI-I o
trimetilarsina (CH3)3As) o por excreción (como ácido monometilarsénico
(CH3)AsO(OH)2 o ácido dimetilarsénico (CH3)2AsO(OH)). Sin embargo, los organismos
marinos eliminan el arsénico bajo formas de especies solubles (azúcares o lípidos)
(Thayer, 1993).
Las posibles transformaciones de este elemento en medio marino se presentan en
la Figura 4. La primera etapa es la metilación del arsénico por el mecanismo Challenger
descrito anteriormente. Esta etapa conduce a una serie de arsenoazúcares (Kortu y col.,
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1961) tras la adenosilación oxidante por acción de la 5AM, seguida de una
glucoxidación. Estos arsenoazácares están presentes en concentraciones muy importantes
en las algas (Edmonds y Francesconi, 1987). La siguiente etapa es una degradación
anaeróbica (le los arsenoazúcares para formar dimetilarsinoetanol (1-lansen y col., 1992).
Finalmente, la arsenobetaina puede ser sintetizada por dos vías diferentes, a través de
procesos de oxidación y metilación del dimetilarsinoetanol (Cullen y Reimer, 1989).
1
ci’,
O = As— CII, CII, Oil
ci’,
‘o
SEDIMIgN’J’OS
Figura 4.- Formación de distintos compuestos orgánicos del As en modios marinos (Edmonds y
Francescoal, 1987).
1: Arseniato; 2: arsenito; 3: MMA; 4: dihidróxido do monometilarsénico;
5: DMA; 6: monohidróxido de dimetilarsánico; 7, 8: nucleáxidos;
9: arsenoazúcar; 10: dimetilarsinoetanol; 11: Acido dimetilarsinoacético;
12: arsenocolina; 13: arsenobetaina.
r
1) OS CO¡It
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CII,
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1.2.4.- Fuentes de introducción y aplicaciones del arsénico en el medio ambiente
La historia química de los compuestos orgánicos de arsénico se remonta a 1760,
cuando Cadet y Gassicourt destilaron una mezcla de anhídrido arsenioso y acetato de
potasio. Obtuvieron un líquido pesado, inflamable al aire y de olor muy desagradable.
Este líquido se conoce ahora con el nombre de “Licor humeante de Cadet”. Este
producto ha sido estudiado por un gran número de eminentes químicos (Berzelius,
Dumas, Bunsen y Bayer), y el elemento principal de esta mezcla ha sido identificado
como oxido de bis-dimetilarsénico [(CH3)2As]20.El trabajo de Cadet representa, en
efecto, la primera síntesis de compuestos organometálicos en laboratorio. La química de
los compuestos organoarsenicales tuvo de nuevo interés en el siglo XIX en Inglaterra
y Alemania. Numerosas personas se envenenaron a causa de la presencia de arsénico
en el yeso que recubría los muros y en los papeles pintados donde los colorantes eran
a base de pigmentos de arsénico. El compuesto tóxico fue identificado por Challenger
como trimetilarsina ((CH3)3As) (Challenger, 1945). Este químico es considerado como
el pionero de la química de los organometálicos en el medio ambiente y de la metilación
de los metales por los microorganismos. Los estudios de Ehrlich acerca de las
propiedades farmacológicas de los compuestos organoarsenicales han conducido al
descubrimiento de una molécula arsenical que llegó a ser un medicamento eficaz contra
la sífilis y otras enfermedades infecciosas.
Los compuestos de arsénico son frecuentemente utilizados, de ahí su
omnipresencia en el ambiente. Por la acción antropogénica se introducen 124 mil
toneladas por año de arsénico al medio ambiente procedente de las minas, las industrias
y la combustión de carburantes fósiles. Por medios naturales (volcanes y deriva de
continentes) se introducen 2800 toneladas por año. Las fuentes más importantes de
partículas en suspensión de arsénico son las fundiciones de metales (principalmente de
níquel-cobre), combustión de carbón, volcanes y empleo de pesticidas. Las principales
fuentes de arsénico en el medio ambiente proceden de su empleo en:
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Usos industriales:
- Producción de aceros industriales.
- Fabricación de pinturas, vidrio, esmaltes, cosmética y cerámica.
- Industria textil y de curtido.
- Manufactura de fuegos artificiales.
- Fabricación de semiconductores, circuitos integrados, diodos,
detectores de infrarrojos y tecnología láser.
Usos agrícolas y áreas relacionadas:
- Herbicidas, fungicidas, alguicidas.
- Insecticidas.
- Fosfatos.
- Conservantes de la madera.
- Desecantes para la recogida mecánica del algodón.
Suplementación mineral de los piensos:
- Utilización de ácido arsenílico en la alimentación de cerdos y
aves de corral para promover su crecimiento.
Usos farmacéuticos y terapéuticos:
- Utilizados en el tratamiento de:
- Enfermedades parasitarias.
- Anemia, por la influencia en el metabolismo del zinc y el manganeso.
- Artritis, reumatismo, asma, infecciones del tripanosoma,
tuberculosis y diabetes.
- Tratamiento de la sífilis.
- Estimuladores de la producción de hemoglobina.
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12.5.- Aspectos tóxicos y biológicos
Los elementos metálicos juegan un papel primordial en el organismo humano. Por
lo tanto, las concentraciones de los elementos metálicos se deben mantener entre límites
muy estrechos, variables de uno a otro elemento, pero siempre a niveles de trazas (Mg/g)
ti
o ultratrazas (ng/g), por lo que reciben la denominación genérica de ‘elementos traza
Existen elementos que en defecto son causantes de diversas enfermedades, mientras que
en exceso producen efectos tóxicos.
Los efectos tóxicos del arsénico son ampliamente conocidos. Hoy en día se sabe
que su toxicidad depende en gran medida del estado de oxidación en que se encuentre
y del radical al que esté unido.
Las especies inorgánicas de arsénico son las más tóxicas siendo la toxicidad de los
compuestos, por orden decreciente, la siguiente:
As(III) > As(V) > MMA > DMA > Arsenocolina > Arsenobetaina
Las formas inorgánicas son las que se retienen preferentemente en los
organismos, y son las más tóxicas. Esto justifica la necesidad de controlar la cantidad de
arsénico aportado en la dieta alimenticia, así como el gran interés existente en la
determinación de las distintas especies de arsénico.
El LD50 (dosis letal para el 50% de la población) en ratas para las distintas
especies de arsénico se muestran en la Tabla VI (Kaise y Fukui, 1992>.
Las principales vías de acceso del arsénico al organismo humano son la piel, el
sistema respiratorio y el digestivo, debido a su presencia en la atmósfera por las
emisiones industriales o por la contaminación de las aguas y de los alimentos.
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Tabla VI.- Dosis letales de especies de arsénico para ratas.
Compuesto Fórmula LD50 (g Kg’)
Trióxido de Arsénico As2O3 (32.4 - 37.7) x
Ácido Metilarsénico (CH3>H2O3As 1.7 - 1.9
Ácido Dimetilarsénico (CH3)2HO2As 1.0 - 1.3
Óxido Trimetilarsina (CH3)3AsO 9.4 - 11.5
Arsenobetaina (CH3)3CH2CO2As > 10
Arsenocolina <CH3)3(CH2)2OHAs~ 5.8 - 7.2
Yoduro de Tetrametilarsénico (CH3)4A? 0.8 - 1.0
Las especies de arsénico son fácilmente absorbidas en el tracto intestinal, La
cantidad total absorbida depende de la especie química de que se trate y de la totalidad
de arsénico en la dieta, Una vez absorbido, se distribuye en todos los órganos y tejidos
como un complejo proteínico. Los arseniatos tienden a ser rápidamente excretados por
los riñones y no se acumulan, pero los arsenitos se unen a las proteínas tisulares y se
concentran en los leucocitos, acumulándose finalmente en el pelo, uñas y piel.
En cuanto a la contaminación de los alimentos, los arseniatos y los compuestos
organoarsenicales son los que aparecen con mayor frecuencia y en concentraciones más
altas. Sin embargo, el compuesto más tóxico del arsénico, la arsina, tiene muy poca
relevancia.
El arsénico puede llegar a la cadena alimenticia del hombre a través de su
contenido en los suelos, ya que puede ser absorbido por las plantas. Dicha absorción
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depende no sólo de la concentración del elemento en el suelo, sino también de la
naturaleza de dicho suelo y de la especie de arsénico de que se trate.
Se sabe que los productos derivados de la pesca pueden contener cantidades
elevadas de arsénico. Recientemente se ha demostrado que la mayor parte del arsénico
detectado en pescados y mariscos se encuentra en forma organoarsenical,
fundamentalmente como arsenobetaina o arsenoazúcares. Estas especies no incrementan
los niveles de arsénico inorgánico en orina en la especie humana, y son rápidamente
excretadas. De esto se desprende, en general, que elevados niveles de arsénico en este
tipo de alimentos no son necesariamente peligrosos para la salud.
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11.1.- INTRODUCCIÓN
La determinación de la forma molecular en la cual un elemento está presente en
el medio ambiente ha sido un requerimiento básico en muchas investigaciones químicas.
Esta información es particularmente crucial debido a que el comportamiento
medioambiental de los metales(toxicidad, biodisponibilidad, bioacumulación y transporte
geoquimico) a menudo depende críticamente de su forma fisicoquímica. Por lo tanto, la
determinación de la cantidad total de metales no es suficiente, siendo necesario,
actualmente, identificar y cuantificar las diferentes formas químicas de los elementos.
Esto implica que el análisis debe conducir al conocimiento de los distintos grados de
oxidación de los metales presentes bajo las formas inorgánicas, pero también al de las
especies organometálicas, permitiendo comprender mejor la evolución de los metales en
el medio ambiente.
De forma general, en la determinación analítica se efetúan tres tipos de
operaciones:
- Extracción del medio de las especies en estudio;
- Separación de las mismas;
- Detección y determinación de cada una de ellas.
MÉTODOS ANALÍTICOS PARA LA ESPECIACIÓN
DE COMPUESTOS ORGANOMETÁLICOS
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11.2.- Extracción y derivatización
El análisis de especies orgánicas e inorgánicas de metales se lleva a cabo
principalmente en tres tipos de matrices que pueden contener estos organornetálicos
- Agua dulce o de mar.
- Medios biológicos: pescados, moluscos, vegetales, etc.
- Sedimentos cuya naturaleza puede ser muy diversa.
Las cantidades de estos compuestos que se encuentran generalmente en estos
medios raramente están en concentraciones de los mg Ji’, si no más a menudo en la de
los ng 1<’; pero también a bajas concentraciones sus efectos ecotoxicológicos pueden
manifestarse.
Si la muestra es acuosa, ciertas técnicas pueden permitir un análisis sin más
pretratamiento que una acidificación. En el caso de material biológico o sedimentos, la
extracción es una fase crucial ya que nunca se está seguro de haber extraído los analitos
completamente o de no haber destruido las especies químicas investigadas. Los tejidos
biológicos tras la liofilización deben ser triturados y homogeneizados antes de proceder
a dicha extracción, Salvo en el caso de un análisis directo en el agua, los
organometálicos se extraen con un disolvente. Se utilizan diferentes disolventes, pero los
más corrientes son el cloruro de metileno, el agua, el metanol, el cloroformo, el tolueno
o el ácido acético, que parece particularmente eficaz en la extracción de tetrabutilestafio
(Desauziers y col., 1989). Las recuperaciones para estos extractantes, calculadas sobre
muestras preparadas artificialmente, varían según los autores del 90 al 105% (pero en
ciertos casos puede ser mucho menor).
La extracción presenta la ventaja de permitir, además, una preconcentración. Por
ejemplo, MMA y DMA se pueden extraer en forma de triyoduros con algunos
disolventes orgánicos (Vasui y col., 1978). Los extractos así obtenidos muy a menudo no
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se pueden utilizar directamente, ya sea porque no son lo suficientemente volátiles o
porque no son adecuados para el método cromatográfico empleado, siendo necesario
una derivatización previa de la muestra.
Los métodos de derivatización más empleados, debido a su gran eficacia, son:
- Transformación en hidruros por reacción con borohidruro sódico en medio ácido
según la reacción:
i- NaBH4 ~ R~MeI-k.~
(x = estado de oxidaxión del metal y R = resto orgánico)
Este procedimiento se ha aplicado con éxito a As, Sb, Bi, Sn, Pb, Se, Te, Ge y
a algunos de sus compuestos organometálicos, ya que son capaces de formar
hidruros covalentes.
- Alquilación por NaBR4, que consiste en la adición de grupos alquilo a un mono,
di o trialquilmetal para formar con-ipuestos tetralquil sustituidos, que son más
volátiles que los anteriores, La etilación, por NaBEt4, de los metilpiomos ha sido
descrita por Rapsomanikis y col. (1986), obteniendo derivados de la fórmula
general R4Pb, que son suficientemente volátiles. El mecanismo de alquilación
para CH3Hg~ es:
3CH3Hg~ + NaB(QH5)4 + éNaOI-I ~. CI-I3HgC2J-15 + B(C21-14, + Na
4
- Reacción de Grignard, obtención de productos totalmente alquilados que
pueden dar lugar a una mejor separaración. Se emplea como reactivo el n-propil,
n-butil o n-pentil magnesio. El mecanismo para el trinaetilplomo es:
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(CH3)3Pb~ + (C3H7)MgCI >. (CFI3)3(C3H7)Pb + MgCl~
Cai y col. (1993) han realizado un estudio comparativo entre la generación de
hidruros y la etilación para compuestos orgánicos de estaño.
11.3.- Separación y determinación de las diferentes formas: métodos químicos y
técnicas acopladas
Hasta hace pocos años, las investigaciones en este campo se centraban
fundamentalmente en la determinación diferencial de las especies mediante un control
de la química involucrada en el proceso. Los principales procedimientos involucrados en
la separación de las especies eran: extracción liquido-líquido o sólido-líquido, formación
de complejos, generación selectiva del hidruro, etc..
En la bibliografía pueden encontrarse numerosos trabajos con este enfoque. Por
ejemplo:
- Se han estudiado algunos métodos de generación selectiva del hidruro para la
especiación de Sb(Il11) y Sb<V) (De la Calle Guntinas y col.,1992a). El control del
pH permite la reducción selectiva del Sb(llI) al hidruro correspondiente en
presencia de Sb(V), la posterior reducción de Sb(V) a Sb(III) en presencia de Kl
permite la determinación total de Sb. El Sb(V) se determina por diferencia entre
el contenido total y el Sb(llJ) (De la Calle Guntinas y col. 1992b).
- Sakamoto y col, (1992) describieron un proceso de extracción químico selectivo
para la determinación diferencial de Hg orgánico, HgO y HgS en sedimentos
mediante CVAAS, Jian y McLeod (1992) han desarrollado un procedimiento FI-
CVAFS que incluye la separación de Hg inorgánico y CH3Hg
t en columna.
Rezende y col. (1993) extraen selectivamente el metilmercurio del pescado con
CHCí
3, quedando el Hg inorgánico en la fase acuosa. Ambas fases se analizan por
separado empleando CVAAS.
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- Chikuma y col. (1992) preparan una resma que retiene selectivamente Se(IV)
y posteriormente inyectan la resma en forma de suspensión en la cámara de
grafito para el análisis.
Una quelatación selectiva del Cr(IlI) seguida de su extracción con disolventes
permite la determinación, por un lado, del Cr total y por otro, del Cr(IIJ), utilizando la
técnica de ETA-ÁAS (Becerio-González y col. 1993). Por otro lado, la preconcentración
por electrodeposición del Cromo sobre una plataforma L’vov junto con el control del
potencial de electrólisis permite determinar independientemente el Cr(VI) y Cr(III) por
ETA-AAS (Vidal y col., 1992). Cai y col. (1993) preparan compuestos organoestánnicos
volátiles por etilación. Estas especies volátiles son atrapadas en una trampa fría, rellena
con material cromatográfico, y posteriormente se liberan térmicamente para el análisis
por AAS con célula de cuarzo. Por otro lado, Yoshimura y col. (1993a) estudian nuevas
aplicaciones del carbono para favorecer la disociación de varios compuestos de un
mismo metal con una extensión diferente para cada uno de ellos. El método se ha
aplicado a la especiación de estaño (Yoshimura y col. 1993b), donde se analiza por
FAAS con y sin la adición de carbono.
Aunque la determinación de las distintas especies de un elemento se viene
abordando por procedimientos químicos desde hace más de 20 años, el verdadero
desarrollo de la especiación se ha conseguido con el acoplamiento de técnicas
instrumentales. Durante la última década se han desarrollado múltiples sistemas
analíticos formados por múltiples composiciones instrumentales. Los más utilizados
combinan el poder de separación de la cromatografía (CG, HPLC) o de la electroforesis
capilar con la selectividad y sensibilidad de la espectroscopia atómica, tanto en emisión
como en absorción ó fluorescencia.
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11.3.1.- Cromatografía de Gases
Para lograr separaciones eficaces, la técnica de cromatografía de gases requiere
que las especies a determinar sean volátiles y térmicamente estables a la temperatura
programada para el análisis, Generalmente, los metales, no metales y algunos
compuestos organometálicos son poco volátiles y, con frecuencia, es necesario formar
previamente derivados volátiles de los analitos, siendo la formación de hidruros y la
alquilación los dos métodos más utilizados con este fiii (Chau y Wong, 1986).
Los detectores más comúnmente utilizados en cromatografía de gases, tales como
el de captura electrónica, conductividad térmica, etc., no son totalmente satisfactorios
en la detenninación de las especies de metales, ya que no son detectores específicos, No
obstante, aunque el detector de captura electrónica no tiene la suficiente selectividad
como para hacer identificaciones específicas, ha sido aplicado a la determinación de
compuestos organometálicos de Pb (Forsyth y Marshall, 1983), Hg (Filippelli, 1987), Se
(Uchida y col., 1980) y As (Daughtrey y col., 1975; Andreae, 1977). Pero estas
aplicaciones están estrictamente limitadas al análisis de muestras limpias’ debido a su
escasa selectividad. Cuando sensibilidad y selectividad son requisitos imprescindibles, la
elección está limitada a unos pocos detectores, siendo los detectores atómicos los que
ofrecen, en principio, la mejor opción desde el punto de vista analítico.
El acoplamiento GC - A..AS se utilizó por primera vez, empleando la llama como
sistema atomizador, para la determinación de compuestos de alquilplomo en gasolinas
(Kolb y col,, 1966), y más tarde en la especiación de metilplorno y otros compuestos de
alqulíplomo en estudios medioambientales (Chau y col., 1983). La interfase utilizada es
extraordinariamente simple y barata. Consiste en un tubo corto caliente, por el que el
efluente pasa desde la columna cromatográfica hacia el nebulizador. No obstante, el
análisis de la mayoría de las muestras reales no puede realizarse mediante este
acoplamiento debido a la escasa sensibilidad obtenida, resultado del corto tiempo de
residencia de los átomos en la llama, la dilución por el gas combustible y la temperatura
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de la llama. La capacidad de detectar estos compuestos aumentó extraordinariamente
cuando se empleó como sistema de atomización un tubo de cerámica (Ebdon y col.,
1982), un tubo de sílice calentado en la llama o eléctricamente (Chau y col,, 1976) o un
horno de grafito (Radziuk y col., 1979). Sin embargo, siguen siendo las células de sílice,
calentadas eléctricamente o en la llama del espectrómetro de absorción atómica, los
atomizadores por excelencia en este tipo de acoplamiento. Estos atomizadores se han
empleado en la determinación de compuestos de alquilplomo (Chau y col,, 1976;
Chakraborti y col., 1984; Radojecvic y col., 1986), metilselenito (Chau y col., 1975; Van
Loon, 1979; Jiang y col., 1982), butilestaño (Chau y col., 1982; Maguire y Tkacz, 1983;
Donard y Weber, 1985), metilantimonio (Andreae y col., 1981) y metilgermanio
(Andreae y Froelich, 1981). No obstante, cuando se trabaja con células de sílice,
generalmente es necesario introducir hidrógeno con el fin de intensificar la atomización
de muchos organometálicos, como por ejemplo para compuestos de alquilploino,
alquilestaño y metilseleniuros.
En el acoplamiento GC-AES, el primer detector utilizado fue el fotómetro de
llama (FPD), que ha dado buenos resultados en el análisis de compuestos orgánicos de
estaño (Waldock y col., 1989; Tolosa y col., 1991). La espectroscopia de emisión atómica
(AES) no es una técnica tan selectiva como la absorción atómica, pero las distintas
fuentes de plasma, plasma inducido por microondas (MIP), plasma acoplado
inductivamente (ICP) y plasma de corriente directa (DCP), poseen temperaturas de
excitación muy altas, produciendo líneas de emisión muy intensas, lo que conlíeva bajos
limites de detección, Durante los últimos años ha habido un auge de la espectroscopia
de emisión atómica con plasína en la determinación de especies de metales. A pesar de
ser el JCP el más utilizado en química analítica, no es una fuente adecuada para la
detección acoplada a cromatografía de gases. La razón esencial es la poca sensibilidad
resultante, debido a que se produce una gran dilución del efluente cromatográfico con
los gases del plasma (Hill y col., 1993). No obstante, este acoplamiento se ha aplicado
a la determinación de compuestos de alquilplomo por Jbrahim y col en 1985. Se obtuvo
un mayor éxito empleando el DCP, con el cual se han obtenido límites de detección para
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metales en el intervalo de sub-pg (Krull y col., 1989). De todos los plasmas, el MIP es
el que ha proporcionado lafuente de excitación más adecuada para el acoplamiento con
el cromatógrafo de gases (Lobinski y Adams, 1993; Uden, 1991). Se ha utilizado en la
determinación cJe plomo como tetraalquilplomo en petróleo (Estes y col., 1982), en la
determinación cte mercurio corno dimetil y dietil derivados (Wasik y Schwartz, 1980).
La espectrometría de fluorescencia atómica (AFS), en teoría, parece ser una
técnica de detección muy apropiada en combinación con la cromatografía de gases, ya
que posee una selectividad similar a la AAS además de la capacidad multielemental del
ABS y gran simplicidad en el diseño de la interfase, pero, en la práctica, las aplicaciones
a la especiación son escasas y no reflejan esas características potencialmente atractivas.
La razón es la falta de rendimiento y estabilidad de las fuentes continuas de luz que se
requieren para un análisis simultaneo multielemental. Fuentes de radiación de líneas,
tales como lámparas <le descarga sin electrodo (EDL), son una alternativa pero su
intensidad, la cual determina la sensibilidad, suele ser demasiado baja en comparación
con las características de detección obtenidas empleando AAS o AES. El acoplamiento
GC$AS se ha utilizado poco en los estudios de especiación desde que Van Loon (1979)
y Radziuk y col. (1979) lo emplearan en la especiación de los compuestos de
alquilplomo.
La espectrometría de masas (le iones moleculares es una técnica de detección muy
usada en cromatografía de gases para compuestos orgánicos, pero rara vez ha sido
utilizada en el análisis de organornetálicos. Por otra parte, la espectrometría de masas
de iones atórnicos permanece aún en sus inicios como detector acoplado a la
cromatografía de gases.
El ICP-MS es tina buena técnica de producción de iones atómicos que
posteriormente se detectan con un analizador cuadrupolo. En el acoplamiento ICP-MS
se obtiene una ganancia de dos ordenes de magnitud en términos de sensibilidad
respecto al obtenido con ICP-AES (Hill y col,, 1993). Sin embargo, en el caso del MIP-
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MS no se produce apenas ninguna mejora con respecto al MIP-AES (Suyani y col.,
1989c). La información sobre las aplicaciones del acoplamiento GC-MIP-MS al análisis
de organometálicos es escasa debido al alto coste del equipo y su mantenimiento.
El uso del láser para intensificar la producción de iones ha comenzado a ser
popular. La ionización electrónica amplificada por láser (LEI) combinada con la
espectrometria de masas de tiempo de vuelo se ha aplicado al análisis de
organoestánnicos obteniendo una gran sensibilidad (Colby y col., 1990).
11.3.2.- Cromatografía de Líquidos
Para muchos compuestos oganometálicos cuyos puntos de ebullición no son lo
suficientemente bajos como para utilizar cromatografía de gases, la cromatografía líquida
de alta resolución se convierte en la elección más adecuada. Las técnicas
cromatográficas en fase líquida son interesantes ya que eliminan a menudo la etapa de
derivatización de las distintas especies metálicas (necesaria en cromatografía de gases
por ser compuestos no volátiles). Esto no solamente reduce el tiempo de preparación
de la muestra sino que también reduce las posibles pérdidas durante el proceso de
derivatización. Además, hay más parámetros con posibilidad de ser variados; tanto la
fase móvil como la fase estacionaria pueden modificarse simultáneamente para lograr
una mejor separación. Existe una gran diversidad de fases estacionarias, lo que origina
diferentes tipos de cromatografía (permeabilidad, geles, adsorción, cambio iónico, fase
normal y fase reversa) que permiten la separación de iones, especies volátiles,
organometálicos con alto peso molecular y especies biológicas complejas. La técnica
tiene, en conjunto, mayor versatilidad que la cromatografía de gases. Sin embargo, la
interfase utilizada entre el cromatógrafo y el detector es mucho más delicada.
En la separación de analitos de especies metálicas u organometálicas, la
cromatografía de intercambio iónico es la forma más común y más ampliamente
utilizada de la cromatografía líquida, debido a su capacidad para separar especies de
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iones libres. La técnica de fase reversa se utiliza también con frecuencia empleando un
agente formador de pares jónicos, lo que se conoce como fase reversa modificada.
Los detectores utilizados comúnmente en cromatografía de líquidos carecen de
la sensibilidad y selectividad necesaria para la determinación de las formas químicas de
los metales en muestras medioambientales. La espectrometría atómica es, actualmente,
el sistema de detección más aplicado corno detector especifico, unido a un cromatógrafo
de líquidos, para la determinación de muchos compuestos organometálicos.
Como ya se ha comentado, la espectroscopia de absorción atómica (AAS) brinda
la posibilidad de una detección selectiva para gran variedad de metales. La
espectroscopia de absorción atómica con llama fue el primer candidato para el
acoplamiento con la cromatografía líquida. Generalmente, la velocidad de flujo en
cromatografía líquida es de (15 - 4 mL min~’, que es compatible con la velocidad de flujo
del nebulizador del espectrómetro de absorción atómica, por lo que es posible el
acoplamiento de las dos técnicas directamente usando un tubo como interfase. Sin
embargo, la mayor dificultad está en el equilibrio de flujos debido a que la velocidad
óptima de flujo del 1-IPLC es la que proporciona una buena separación, mientras que
la velocidad de nebulización óptima es aquella en la que se obtiene mayor sensibilidad
usando una solución patrón. En general, las velocidades de flujo de nebulización son
mucho mayores que las del HPLC. Para superar estos problemas de descompensación
de flujos se puede introducir a la salida de la columna cromatográfica un canal adicional
de disolvente (Yoza y Obashi, 1973), pero con este procedimiento se produce una
importante disminución de la sensibilidad, debido a que se produce una gran dilución
de la muestra. Se han diseñado otras interfases para el acoplamiento HPLC-AAS (Siavin
y Schmidt, 1979; Ebdon y col. 1985; Gustavsson y Nygren, 1987), pero se han efectuado
pocas aplicaciones al análisis de compuestos oganometálicos debido a que la sensibilidad
sigue siendo inadecuada para el análisis medioambiental.
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Puesto que la eficiencia de transporte del analito en los nebulizadores
convencionales de FAAS es del 5 al 10% (Alkemade y Herrmann, 1979), se pueden
obtener mejoras significativas, aumentando la eficiencia del sistema nebulizador,
mediante el empleo del nebulizador diseñado originalmente para ICP (Gustavsson y
Nygren, 1987) como interfase nebulizadora en el FAAS. Esto se traduce en ana
eficiencia de transporte del analito de casi un 100% como resultado de las mejores
características de flujo y de una desolvatación eficiente (Nygren y col., 1989). El diseño
incluye tina zona de calentamiento, una conexión de gas auxiliar y una entrada cónica
para el aerosol. Parte del gas oxidante se usa como gas nebulizador y el resto se añade
al flujo del gas auxiliar. Con este diseño, la señal del detector es 10 veces mejor que la
obtenida usando un nebulizador convencional. Los recientes desarrollos en interf ase
directa HPLC-FAAS incluyen un microatomizador de microespray, calentado en una
llama, donde el efluyente de HPLC se evapora instantáneamente a un aerosol antes de
entrar al horno (Blais y Marshall, 1989a). Con este sistema de nebulización los límites
de detección para cuatro compuestos iónicos de alqujíplomo se mejoran
significativamente y están en el margen de 1 a 2 ng.
Muchos grupos de investigación utilizan la espectroscopia de absorción atómica
con cámara de grafito debido a sus excelentes límites de detección. Algunas de las
principales dificultades del acoplamiento HPLC- GFAAS, se encuentran en la
incompatibilidad de las operaciones. Mientras que la cromatografía opera de forma
continua, el horno de grafito trabaja de forma discreta, por ello se han ideado diferentes
interfases entre estos dos instrumentos. El ejemplo más típico es emplear un
muestreador automático para la recogida del efluyente a la salida del cromatógrafo y
posteriormente su introducción en el horno; sin embargo, esta técnica genera señales
pulsadas y su suma da la cantidad de analito presente. La exactitud de la determinación
depende del número de pulsos medidos. Este método ha demostrado ser apropiado para
la especiación de compuestos de estaño (Brinckman y col., 1977; Vickrey y col., 1980),
de plomo (Koizumi y col., 1979; Vickrey y col., 1979) y de arsénico (Brinckman y col.,
1980). Los límites de detección en las aplicaciones citadas están en el rango dc 0.5-100
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ng como organornetálicos. Nygren y col. (1988) propusieron una mejora en la interfase
HPLC-GFAAS que consiste en la utilización de un tubo de acero inoxidable calentado
a 200 0C, donde el efluente es volatilizado a un aerosol que es directamente introducido
en un tubo cíe grafito vitrificado. El disolvente y las disoluciones tampones del eluyente
causan algunos problemas, debido a que generan hollín y degradación de la línea base.
Esta técnica fue aplicada a la determinación de especies de di- y tributilestaño. A pesar
de obtener una total mejora en la sensibilidad de la GFAAS, el acoplamiento HPLC-
GFAAS no es deseable debido a la natural discontinuidad del GFAAS y a que no suele
operar bien con tina gran variedad de disolventes que se utilizan normalmente en l-IPLC.
Otra interfase muy empleada en HPLC-AAS consiste en utilizar la técnica de
generación de hidníros post-columna, lo que proporciona una señal continua. Las
especies alquilmetal, después de la separación por HPLC, se convierten en los
correspondientes hidruros, los cuales son aislados de los reactivos en un separador de
fases gas-líquido e introducidos por medio de un flujo de gas inerte, en la célula de
cuarzo calentada, bien por la llama o bien eléctricamente, en un espectrómetro de
absorción atómica. La unidad de generación de hidruros no solamente convierte los
analitos a formas volátiles, sino que también los aísla de la muestra, minimizando las
interferencias. Para superar el problema de detectar todas las especies de los metales,
y no solamente las especies capaces de formar hidruros volátiles, Ebdon y col.
introducen un reactor de fotólisis Uy en línea entre el HPLC y el generador de hidruros
(Hill y Ebdon, 1985; Hill y col., 1986; Ebdon y col., 1988; Ebdon y Hill, 1989), donde
las especies orgánicas se destruyen a su forma inorgánica, a partir de la cual se forma
el hidruro correspondiente. Se puede obtener un límite de detección de 2 ng para
tetrabutilestaño utilizando esta combinación post-columna UV-fotólisis-I-IG. Otra técnica
empleada por Blais y col. (1989b) consiste en la etil derivatización post-columna
empleando tetraetilborato sódico. Esta técnica está limitada a aquellos compuestos
organometálicos que pueden convertirse en sus correspondientes etil derivados.
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Blais y col. (1990) han diseñado un sistema de derivatización a la forma de
hidruros de modo que el efluente de la columna cromatográfica se nebulíza por
termoespray dentro del tubo de sílice y se piroliza en una llama metanol-oxígeno. Los
analitos se derivatizan a la forma de los hidruros en presencia de un gran exceso de
hidrógeno.
Los compuestos de Mercurio procedentes del HPLC son convertidos a vapor de
Hg0 por calentamiento (Holak, 1982) o por reducción química con cloruro de Sn(II)
(Munaf y col., 1990> y el vapor generado pasa a una célula de vidrio alineada en la
trayectoria de la radiación de un AAS. Se obtiene un límite de detección de 0.1 ng de
Hg por reducción química con cloruro de Sn(ll), mientras que con la conversión por
calor se alcanza un límite de detección de 0.6 ng. Por otro lado, Sarzanini y col. (1992)
separaron y determinaron compuestos orgánicos e inorgánicos de mercurio mediante un
sistema en línea HPLC-CVAAS.
En general, la sensibilidad se exalta cuando se emplean detectores atómicos de
emisión, tales como los plasmas DCP, MIP y ICP. El acoplamiento no presenta
problemas cuando se emplean disoluciones acuosas como eluyentes cromatogréficos. Por
el contrario, con disolventes orgánicos la estabilidad del plasma se altera frecuentemente
con los nebulizadores convencionales.
El acoplamiento del MIP de baja potencia al HPLC está limitado por la velocidad
de flujo empleada en HPLC, ya que extingue el plasma. Las nuevas columnas capilares.
con flujos de aL mirí’ pueden ser una solución a este problema pero entonces, la
pequeña capacidad de muestra que admite la columna limita la aplicación al análisis de
trazas.
El DCP parece ser una propuesta ventajosa al acoplarlo con HPLC, dando lugar
a un plasma más estable, especialmente con la introducción de eluyentes mixtos
orgánicos/acuosos. La estabilidad del plasma es superior a la obtenida con el plasma
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ICP (Krull, 1983). Sin embargo, con interfase DCP directa, existe el problema de límites
de detección altos, en el rango de 100 pg L’, así que la aplicabilidad al medio ambiente
está limitada.
El ICP fue el primer plasma desarrollado en los años 60 y ahora es la fuente
espectroquimica más usada en general (Uden, 1989). Cuando se emplea el acoplamiento
HPLC-ICP-AES se alcanzan limites de detección altos, debido a la ineficiente conversión
de los efluentes cromatográficos en aerosoles y su transporte al plasma. En general, solo
el 1 - 5% de la muestra alcanza la antorcha del plasma. Una observación frecuente ha
sido la escasa tolerancia del ICP para las fases móviles usadas comúnmente en HPLC,
particularmente en las técnicas de separación de cromatografía líquida de pares jónicos
o de exclusión por tamaños. Los métodos propuestos para superar estos problemas están
directamente relacionados con el perfeccionamiento de la velocidad de nebulización y
de la transmisión del analito al plasma. Se han utilizado diferentes tipos de
nebulizadores como interfases HPLC-ICP para mejorar la velocidad de nebu.lización,
siendo los más usados los siguientes:
- Nebulizador concéntrico; recomendado para la mayoría de las disoluciones, pero
tiende a obstruirse, especialmente, con flujos bajos de gas, para los cuales el
transporte es poco eficiente.
- Nebulizador de flujo cruzado; similar al nebulizador concéntrico.
- Nebulizador de frita de vidrio (‘glass-frit”); es capaz de nebulizar disolventes
orgánicos comúnmente usados en I-IPLC de fase reversa. Sin embargo, los
disolventes de elevada tensión superficial generan una espuma que afecta a la
eficiencia de nebulización (Ibrahim y col., 1985).
- Nebulizador por termoespray; produce un 100% de eficiencia en la producción
de aerosol con flujos de alrededor de 1 mL mUy’ y ofrece condiciones óptimas
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para la interfase HPLC-ICP (Denton y col,, 1990).
- Nebulizador de reja dual de platino; recomendado para muestras con un alto
contenido en sales.
El nebulizador concéntrico y el de flujo cruzado se usan comúnmente en sistemas
acoplados de HPLC-ICP. Si bien, actualmente están siendo reemplazados por el
nebulizador de introducción directa (DIN), nebulizadores termoespray y ultrasónicos que
ofrecen grandes mejoras para la introducción de la muestra. Así, el acoplamiento HPLC-
ICP-AES ha sido aplicado a la determinación de orgaoestánnicos (Koropchalc y Winn,
1987; Suyani y col., 1989a). De cualquier manera los límites de detección obtenidos son
altos, oscilando entre 200 y 1770 ng, lo que limita las aplicaciones medioambientales de
este sistema.
Como en FAAS, la continua generación de hidruros en línea después de la
separación I-IPLC puede ser usada como interfase para el ICP-AES (Ebdon y col., 1988;
Bushee y col., 1984; Rauret y col., 1991; Colon y Barry, 1991). El uso de un separador
gas-líquido evita la entrada de la fase móvil y los reactivos de la generación de hidmros
al nebulizador, dando como resultado una señal del blanco muy pequeña. Con este
sistema Colon y Barry (1991) han obtenido límites de detección del orden de unos pocos
nanogramos.
La cromatografía líquida, empleada comúnmente para separarcompuestos iónicos,
polares y no polares, así como iones complejos y especies neutras, es la técnica más
utilizada para la especiación elemental con detección ICP-MS. Sin embargo, no está
exenta todavía de problemas de difícil resolución, tales como compatibilizar los
eluyentes cromatográficos con el sistema detector y el diseño de inteifases apropiadas
entre ambos módulos (Carey y col., 1993). La interfase con la que actualmente se trabaja
es una línea de transferencia que va desde la salida de la columna cromatográfica al
nebulizador del JCP-MS. Esta línea está fabricada generalmente de un material inerte,
tal como el teflón. Es muy importante emplear la longitud del tubo lo más corta posible
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y optimizar el diámetro interno del mismo, a fin de minimizar el recorrido fuera de la
columna y por tanto el ensanchamiento de los picos producidos por la línea de
transferencia. Los caudales de muestra típicos en cromatografía (0.5-2 mL/mm) pueden
emplearse en el plasma con nebulizadores convencionales; sin embargo, estos
nebulizadores presentan algunos inconvenientes entre los que se encuentra la baja
eficiencia del transporte del analito hacia el plasma. Es siempre deseable, por tanto, una
mayor eficiencia de transporte de la muestra, ya que se traduce en una mejora en los
límites de detección. El empleo de los nebulizadores ultrasónicos o los de inyección
directa, minimizan el ensanchamiento de los picos y aumenta en un 100% la eficiencia
del transporte con flujos de fase móvil de aproximadamente 0.5 mL mm’. (Montaser,
1992; Shum y col., 1992).
Shum y col. (1992) utilizaron un nebulizador de inyección directa (DIN) como
interfase entre el cromatógrafo de líquidos y el ICP-MS. Esta interfase inyecta toda la
muestra en el ICP y tiene un volumen máximo de 0.5 aL. Los límites de detección
absolutos obtenidos están en el rango de 8 - 10 pg, pero los límites de detección relativos
son, sin embargo, bastante altos debido al pequeño volumen de inyección de muestra de
los analitos.
La generación de vapor frío de mercurio también se ha empleado como interfase
entre HPLC y el ICP-MS para la determinación de metilmercurio en tejidos de pescado
(Bushee, 1988), produciendo un límite de detección 10 veces mejor que en el análisis
directo HPLC-ICP/MS, con una desviación estándar relativa del 6%.
Como ya se ha mencionado previamente, otro problema adicional lo constituyen
las fases móviles de la cromatografía líquida. Estas fases consisten, generalmente, en una
mezcla de disolventes orgánicos, disoluciones salinas tamponadas, y/o reactivos
formadores de pares iónicos. Los disolventes orgánicos puedendisminuir las prestaciones
del ICP-MS ya que, frecuentemente, producen inestabilidad en el plasma y deriva
instrumental por formación de depósitos carbonosos en los conos muestreadores y en la
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antorcha, pudiendo llegar incluso a bloquear el sistema. El empleo de una cámara de
nebulización enfriada con agua y el aumento de la energía de radiofrecuencia, puede
ayudar a disminuir la inestabilidad del mismo (Suyani y col. 1989c). La adición de
oxígeno (1-3%) en el nebulizador ayuda a minimizar los depósitos carbonosos. Sin
embargo, esta medida disminuye los tiempos de vida de los conos.
Las fases móviles que contienen elevada concentración de sales disueltas pueden
causar derivas en las señales, un espectro de masas complejo, fundamentalmente por
encima de m/z = 80, e interferencias isobáricas; además, la deposición de sales en el
nebulizador y en los conos muestreadores puede bloquear la entrada de muestra
(Heitkemper y col., 1989). La nebulización de ácido nítrico al 2% entre las inyecciones
en el cromatógrafo, reduce alguno de los problemas producidos por las sales y aumenta,
por tanto, el tiempo útil de la experimentación.
En general, cualquier método de cromatografía líquida acoplado a un ICP-MS
requiere una cuidadosa selección de los parámetros instrumentales, tanto del
cromatógrafo como del plasma, a fin de tener una separación adecuada, manteniendo
en condiciones óptimas las prestaciones del detector.
La determinación de organoestánnicos ha sido realizada por I-IPLC - ICP-MS
(Suyani y col., 1989a y 1989b; Shum y col., 1992), usando pares jónicos (IP), cambio
aniónico (IB) y cromatografía líquida micelar (MLC). El modo de separación MLC
proporciona los mejores límites de detección (27 pg para tetrabutilestaño en
comparación con 400 pg obtenidos cuando se emplea IP e IB). No obtante, sólo se
obtuvo una buena separación de los compuestos alquilestánnicos para los de pequeñas
cadenas alquilicas.
La cromatografía de fluidos supercriticos (SFC) también ha sido acoplada
satisfactoriamente al ICP-MS (Shen y col., 1991). Este acoplamiento posee un alto
potencial para la determinación de especies organometálicas a concentraciones
inedioambientales. Se ha obtenido una buena separación para compuestos
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tetralquilestánnicos, con unos límites de detección de 0.034 y 0.047 pg para
tetrabutilestaño y tetrafenilestaño respectivamente, utilizando un volumen de inyección
de 10 nL.
La especiación de organometálicos puede, finalmente, abordarse también por
combinación del I-IPLC con algunas otras técnicas de detección, tales como
espectrometría de absorción ultravioleta (Uy), ionización activada por láser (LEí> y
espectrometría de fluorescencia atómica excitada por láser (LEAFS) (Walton y col.,
1991; Bvans y McKee, 1987; Hempel y col,, 1992; Epler y col., 1988; Wilken, 1992). Sin
embargo, la sensibilidad más alta puede obtenerse usando la detección LEí. Esta elevada
sensibilidad proviene de su gran capacidad para ionizar cualquier átomo irradiado por
el láser y a la excelente eficiencia de detección. Esta técnica ha sido aplicada a la
determinación de alquilestafio (Epler y col., 1988). Finalmente, el acoplamiento del
HPLC al LEAFS permite alcanzar excelentes límites de detección en la determinación
<le compuestos trialquilestánnicos.
El HPLC puede también acoplarse a detectores electroquímicos, su acoplamiento
a la detección electroquímica amperométrica en reducción ha proporcionado buenas
sensibilidades para nueve compuestos organomercúricos.
Debido a los niveles tan bajos de concentración de las especies de metales en las
muestras inedioambientales, se han desarrollado, en los últimos años, métodos en los que
se incluye una etapa de preconcentración previa. Esta fase puede realizarse
independientemente de la determinación analítica o instrumental. Los límites de
detección alcanzados con estos métodos son del orden de picogramos para detectores
de espetrometría atómica. La eficiencia en la etapa de preconcentración es
extremadamente importante, ya que rige directamente la sensibilidad que se puede
alcanzar en las muestras naturales. Otra de las ventajas de los métodos de
preconcentración es que aislan al analito de la matriz, lo que evita posibles
interferencias en la determinación.
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11.2.- MÉTODOS ANALÍTICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS
ESPECIES DE ARSÉNICO
El arsénico ha sido, desde la antigúedad, un elemento ampliamente estudiado
debido a sus propiedades tóxicas. Actualmente, se sabe que el grado de toxicidad
depende de la especie o forma química bajo la que se encuentre, de ahí que haya sido
y sea uno de los elementos más estudiados y sobre el que se centra un notable número
de trabajos de investigación. Desde hace aproximadamente diez años, las investigaciones
sobre el arsénico se han orientado no sólo hacia la mejora de las características
analíticas en su determinación, empleando cada vez técnicas más sensibles y selectivas,
sino también hacia la determinación de la especie química, mediante la combinación de
varios métodos y/o técnicas analíticas, Hasta la actualidad se han utilizado,
fundamentalmente, dos vías para la determinación de los distintos compuestos de
arsénico. La primera está basada en las diferencias observadas en la eficiencia de
generación del hidruro correspondiente, a partir de las distintas especies de arsénico,
mientras que la segunda se basa en el empleo de técnicas acopladas.
11.2.1.- Métodos para la determinación diferencial de las especies de arsénico sin
acoplamiento de técnicas instrumentales
El control de la química involucrada en el proceso, muchas veces permite la
especiación con la técnica de HG-AAS. La eficiencia en la reducción de las distintas
especies inorgánicas de arsénico depende, enormemente, del pH, así, mientras a pUs
muy ácidos pueden reducirse cuantitativamente ambas formas inorgánicas del As al
hidruro correspondiente, a pH superior a 4 solamente el As(llI) se reduce
completamente. El mecanismo de reducción del As(V) se cree que comprende dos pasos:
Primero reducción a As(III) y posterior reducción a la arsina.
As(V) + 2 BH¿ + 6H20 —~ As(III) + 2 B(OH)3 + 7 U2 1’
As(I1I) + 3 BH¿ + 9 I-I~O —>. H3Ast + 3 B(OH)3 + 9 U)
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Sin embargo, la reducción preliminar de As(V) a As(III) no ocurre a valores de
pH superiores a uno. Por tanto, con un control cuidadoso de la acidez de la disolución
es posible, en una muestra que contenga las dos especies, inhibir la reducción de As(V)
a As(III) y así, producir la arsina a partir de (As(III)) o a partir de ambos estados de
oxidación (López y col,, 1992).
Los organoarsenicales, ácido monometilarsénico (MMA) y ácido dimetilarsénico
(DMA), pueden asimismo generar las correspondientes arsinas a los pHs óptimos. Así,
Anderson y col (1986) determinan las formas inorgánicas y metiladas del arsénico por
reducción selectiva al hidruro correspondiente en distintos medios ácidos, seguidos por
detección por AAS o ICP-AES. Un problema de la especiación por reducción selectiva
es que, en la mayoría de los casos, los calibrados univariantes no son adecuados, debido
a la distinta eficiencia en la generación del hidruro a partir de cada especie. Por el
contrario, si se utiliza una calibración multivariante es posible el procesamiento de datos
para la reducción selectiva, permitiendo la determinación simultanea de las diferentes
especies en muestras complejas. La calibración multivariante RS (inverse least squares)
ha sido empleada por Torralba y col., (1994) para la determinación de As(V), As(III),
MMA y DMA, usando un sistema de generación de hidruros en continuo y AAS.
El atrapamiento criogénico de las especies también se utiliza como método de
especiación basado en las distintas propiedades físicas de las especies. Las funciones de
éste atrapamiento son la de actuar como preconcentrador cuando se enfría con nitrógeno
líquido, y como una columna cromatográfica cuando la trampa cromatográfica se
calienta gradualmente. Los distintos hidruros se eluyen secuencialmente en orden
creciente de su punto de ebullición. Los límites de detección alcanzados dependen del
volumen de muestra y del sistema utilizado para la detección. Generalmente son del
orden de ng LI
El primer método aplicado que utilizó una combinación de éste tipo fue
construido por Braman y col. (1977) para la determinación tanto de las especies de
arsénico inorgánico como de los compuestos metilados (MMA y DMA). Posteriormente,
66
Antecedentes BibliográJicos
se han realizado varias modificaciones de este sistema, incluyendo la semiautomatización
(Feldman, 1979), alcanzándose mejores límites de detección y mayor reproducibilidad.
La metodología del atrapamiento criogénico fue extendida significativamente por
Andreae (1982, 1983), quien lo acopló a la AAS equipada con una cubeta de sílice. Con
este sistema se ha realizado la especiación de arsénico y antimonio en aguas naturales.
En el trabajo de Howard y Arbab-Zabar (1981) se ofrece una alternativa para la
especiación de arsénico, en la que el sistema de atrapamiento criogénico se acopló entre
el sistema de generación de hidruros y el AAS. Como la interacción de los hidruros con
el material de empaquetado (bolas de vidrio) es débil, es posible eluirlos todos en 1
minuto sin que sea necesario calentar. Con este sistema se ha realizado la separación de
arsina, nionometilarsina y dimetilarsina. Sin embargo, la reproducibilidad depende de
las fluctuaciones de la temperatura ambiente. Cuando se combina la generación de
hidruros con el atrapamiento criogénico pueden surgir una serie de problemas, que
provienen de la contrapresión y la obstrucción de la trampafría con el agua transportada
desde el generador de hidruros. La condensación de agua puede evitarse realizando una
etapa de secado después de generar el hidruro, mediante desecantes, agentes químicos
o métodos físicos, del tipo de un tubo en U sumergido en un baño de hielo. Sin
embargo, este método está limitado a la determinación de especies organometálicas con
baja temperatura de ebullición (metilo, etilo, propilo y butilo) y sólo ofrece un bajo nivel
de separación.
Por último, también se ha descrito un método, basado en la diferente volatilidad
de los cloruros de As(III) y As(V), para la determinación selectiva de ambas especies.
Mediante una atomización a 1 1000C se elimina totalmente el As(III), mientras que el
As(’V) es retenido cuantitativamente para su posterior atomización (Chen y col., 1993).
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11.2.2.- Determinación de especies de arsénico por acoplamiento de técnicas
instrumentales
Se han desarrolladovarios métodos que utilizan técnicas instrumentales acopladas
para la especiación de los compuestos de arsénico. Estos acoplamientos constan,
básicamente, de una técnica de separación combinada con un sistema de detección. Así,
para la separación de las especies de arsénico se han utilizado, principalmente, las
siguientes técnicas:
- Cromatografía de gases
- Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)
- Electroforesis capilar.
11.2.2.1.- Cromatografía de gases
Se han descrito pocos métodos para la determinación de las especies de arsénico
empleando la cromatografía de gases como técnica de separación. Esto es debido,
principalmente, a la escasez de métodos de derivatización de arsénico, siendo los más
utilizados:
- formación de complejos arsenicales con ditiocarbamato (Daughtrey y col., 1975).
- empleo de derivados trimetilsilil (Henry y Thorpe, 1978).
- formación de lododimetilarsina a partir de DMA (Soderquist y col., 1974).
- complejación con 2,3-dimercaptopropanol (Fukui y col., 1983).
- formación de metiltioglicolatos de arsénico (Dix y col., 1987).
- generación de hidruros o etilación (Howard y Comber, 1992; Van Elteren,
1991).
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Sin embargo, ninguno de estos métodos, excepto el de generación de hidruros, ha
frecido resultados satisfactorios, debido a la escasa estabilidad de los derivados o a su
degradación en la columna. Por otro lado, en la derivatización mediante generación de
hidruros es necesario que el acoplamiento al cromatógrafo de gases se haga vía
atrapamiento criogénico, debido a la gran volatilidad de sus derivados.
La cromatografía de gases se ha acoplado a distintas técnicas atómicas, pero no
han sido muy utilizadas para la especiación de los compuestos de arsénico. El
acoplamiento GC-AAS se ha utilizado únicamente para la separación de los
metiltioglicolatos de monometilarsénico y dimetilarsénico (Ebdon, 1988). El
acoplamiento HG-CI’-GC-AAS se ha aplicado a la determinación de arsénico inorgánico
(As(III) y As(V)), monometilarsénico y dimetilarsénico, alcanzándose límites de
detección comprendidos entre 0.2 y 0.5 ng.
11.2.2.2.- Cromatografía de líquidos.
El acoplamiento HPLC-AAS ha sido empleado, con varios diseños de interfases,
para la determinación de las especies de arsénico (Woolson y Aharonson, 1981; Hansen
y col., 1992; Larsen y Hansen, 1992). Excepto la generación de hidruros, las interfases
utilizadas no han proporcionado buenos límites de detección, por lo que no pueden ser
aplicadas al análisis de muestras medioambientales. La generación de hidruros, como
interfase entre el HTPLC y la AAS, ha sido utilizada por numerosos autores para la
determinación de las especies de arsénico (Maitani y col., 1987; Ebdon y col., 1988;
Chana y Smith, 1987; Hakala y Pyy, 1992; Mtirer y col., 1992), sin embargo, en principio,
sólo puede utilizarse para la determinación de especies que sean capaces de formar
hidruros volátiles. Para poder determinar también las especies no formadoras de
hidruros, tales como la arsenobetaina y la arsenocolina, algunos autores han incorporado
una etapa de digestión de la muestra en línea, previa a la generación de hidruros. Dicha
digestión puede tener lugar mediante una fotooxidación (Atallahy Kalman, 1991; Cullen
y Dodd, 1988; Rubio y col., 1993a, 1993b) o una oxidación en horno microondas (Le y
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col., 1992, 1994). Otros autores han descrito un método termoquimico de generación de
hidruros basado en una nebulización termoespray seguida por una pirólisis del analito
y, por último, generación del hidruro mediante un exceso de hidrógeno. Esta interfase
en línea se ha aplicado con éxito a la especiación de compuestos de arsénico, incluyendo
AsB, AsC y sales de tetrametilarsénico (Blais y col., 1990, 1991; Momplaisir y col., 1991,
1994; Huyghues-Despointes y col., 1991).
Por otro lado, la ETA-AAS, principalmente con horno de grafito (GFAAS),
ofrece la ventaja de su gran sensibilidad para pequeños tamaños de ¡nuestra, aunque las
etapas de secado y calcinación, previas a la atomización, hacen muy difícil acoplar el
cromatógrafo directamente al horno. Generalmente, se trabaja con muestreo en
discontinuo, introduciendo en el horno de grafito las distintas fracciones recogidas a la
salida de la columna. Este acoplamiento se ha aplicado a la determinación de las
especies de arsénico en organismos marinos y sedimentos (Maher, 1981; Woolson y col.,
1982; Cullen y Dodd, 1989).
Asimismo, el I-IPLC ha sido acoplado en un gran número de trabajos al ICP-AES
(Rubio y col,, 1993c; La Freniere y col., 1987; Low y col, 1986; Spall y col., 1986; Monta
y col., 1981; Anderson y col., 1986). Monta y col. (1981) han utilizado este acoplamiento
para separar y determinar arsenito, arseniato, MMA, DMA y arsenobetaina en algas
marinas. Low y col. (1986) llevaron a cabo la especiación de estos cinco compuestos en
muestras de orina, Se ha comprobado, que el empleo de un sistema continuo de
generación de hidruros tras la separación cromatográfica, introduce grandes mejoras de
sensibilidad en el sistema HPLC-ICP-AES (Rauret y col,, 1991; Rubio y col., 1992;). Los
límites de detección para cinco compuestos de arsénico, empleando distintas interfases
entre el I-IPLC y el ICP, se muestran en la Tabla VIL
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Tabla VII.- Límites de detección de cinco compuestos de arsénico obtenidos por un sistema HPLC-
ICP-AES.t Límite de detección obtenido por inyección en flujo utilizando la fase móvil
del sistema cromatográfico. 1> Estimado
As’11 As” MMA DMA PhAs Ref.
HPLC-ICP-AES
convencional
nebulizador
960 480 4000
390 126
50’ 60’
57
Bushee y col,
(1984)
60
SOa
SpaIl y col,
So a (1986)
HPLC-DIN-lCP-AES
HPLC-USN-ICP-AES
HPLC-TS-ICP-AES
HPLC-HG-ICP-AES
HPLC-HG-ICP-AES
19.6
Roychowhdhury y
Koropchak (1990)11.2
6 9
234 3.4
31>
La Freniere y col.
(1987)
31. 24 Wang y Jiang
(1991)
3 4
110 10
3
21
Roychowhdhury y
Koropchak (1990>
Colon y l3arry
(1991)
Bushee y col.
(1984)
Blais y Marshall
(1989b)
Rauret y coL
(1991)
El acoplamiento HPLC-ICP-MS está ampliamente recomendado para
elementos y sus compuestos a nivel traza, ya que el ICP-MS es una técnica que
proporciona bajos niveles de detección (sub-nanogramos para la mayoría de los
elementos) y detección multi-elemeníal. Los bajos niveles de arsénico encontrados en
51 128 140 112
0.3 0.9 0.4 2.1
los
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la orina con este acoplamiento, junto con el amplio rango de toxicidad exhibido por sus
especies individuales, hacen que la especiación de arsénico en orina por I-IPLC-ICP-MS
sea de considerable interés (Heitkemper y col., 1989; Sheppard y col., 1992; Larsen y
col., 1993; Shibata y Monta, 1989) . La generación de hidruros también se ha empleado
en este acoplamiento, disminuyendo los límites de detección (Le y col., 1994).
En la Tabla VHf se muestra un resumen de los métodos desarrollados para la
especiación de arsénico en diferentes muestras, ordenados según la técnica de detección
empleada. Como se puede observar, los métodos de separación por HPLC más
comúnmente usados para la especiación de arsénico, debido a la naturaleza iónica de
las especies, son: los de cambio aniónico, los de cambio catiónico, y la cromatografía de
pares jónicos en fase reversa, donde se utiliza un reactivo de pares jónicos.
En la búsqueda de la separación cromatográfica de las especies de arsénico se han
usado distintas columnas de cambio aniónico y una variedad de fases móviles: fosfato,
carbonato, acetato y ácido sulfúrico, en varias concentraciones y pI-I. Los mejores
resultados se obtuvieron empleando tampón fosfato como fase móvil. Algunos autores
indican que a bajas concentraciones de la fase móvil (2-10 mM/l) se produce una buena
separación de las especies de arsénico, pero las últimas especies eluidas, MMA y
especialmente el As(V), presentan picos anchos debido a los largos tiempos de retención,
lo que origina un incremento en los límites de detección. Utilizando una fase móvil más
concentrada, se obtienen tiempos de retención más cortos y mejoran los límites de
detección para el MMA y As(V>. Estas columnas presentan una buena separación del
arsenito, MMA, DMA y arseniato, mientras que los compuestos cuaternarios (AsB, AsC,
TMA), debido a su naturaleza catiónica, eluyen juntos en el volumen muerto. En la
separación de estas especies, el pH es selectivo en base a los pK, de los compuestos
aniónicos, siendo posible la separación del As(IIJ) y de la AsB a pl-1 básico, donde el
arsenito está en forma aniónica. Varios autores coinciden en que la mejor separación
de las especies cuaternarias, arsenito, DMA, MMA y arseniato, se obtiene a pH 6.0 con
tampón fosfato.
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Para la separación cromatográfica por el método de pares iónicos, los distintos
autores optan, en la mayoría de los trabajos, por la utilización del ión tetrabutilamonio
como agente formador de pares-iónicos. Beanchemin y col. (1989) emplean como agente
formador de pares-iónicos hidróxido de tetrabutilamonio 5 mM y como fase móvil
agua/metanol a pH 7.0, siendo el tiempo de análisis de 10.10 minutos.
Según Larsen y col. (1992), la cromatografía de cambio aniónico proporciona una
mejor separación de los aniones de arsénico comparada con la cromatografía de pares
iónicos; hecho que atribuyen a que la retención de las especies de arsénico es sensible
a los cambios de pH, la naturaleza del tampón y su concentración. Sin embargo,
Beauchemin y col. (1989) resaltan que el método de pares iónicos proporciona mejores
resoluciones que el de cambio aniónico.
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REACTIVOS Y MATERIAL
La realización del presente trabajo se ha llevado a cabo con reactivos de pureza
para análisis y agua desionizada obtenida con un sistema MiHi-Q (Millipore).
- Compuestos de arsénico:
Arsenito sádico (Carlo Erba), arseniato disódico (Merck), monometilarseniato
disódico (Carlo Erba), dimetilarseniato de sodio (Sigma), arsenobetaina (Programa de
Ensayos, Medidas y Pruebas (M&T)), arsenocolina (M&T).
- Reactivos para HPLC:
Ácido fosfórico (Carlo Erba), fosfato trisádico (Merck), fosfato de
tetrabutilamonio (Carlo Erba), metanol (Carlo Erba).
- Reactivos para la oxidación:
Persulfato potásico (Merck), hidróxido sódico (Merck), grafito en polvo (Ultra F
purity, Dicoex)
- Reactivos para la generación de hidruros:
Ácido clorhidrico (Carlo Erba), borohidruro sádico (Aldrich), hidróxido sádico
(Merck), Argán C-50 (Carburos Metálicos), cetileno C-26 (Carburos Metálicos).
- Reactivos para la preconcentración:
Ácido fosfórico (Carlo Erba), fosfato trisódico (Merck>, ácido chorhídrico (Garlo
Erba), hidróxido sádico (Merck), agua oxigenada (Faimter, S.A.), nitrato sódico (Merck),
sulfato disódico (Merck), cloruro sádico (Merck).
- Reactivos para el pretratamiento de la muestra “clean-up”
Etanol (Carlo Erba), acetona (Carlo Erba), hielo seco.
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111.1.- PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES
Todas las disoluciones utilizidas en la realización experimental de esta memoria
se prepararon como se explica a continuación, con agtia de calidad Milli-Q, se
almacenaron en botellas de polietileno y se conservaron en el frigorífico.
- Disoluciones patrón de As(III), As(V), DMA y MMA: se prepararon mediante
pesada directa de 0.1734, 0.4165, 0.0547 y 0.0543 de NaAsO2, Na2HAsO4.7H20,
CH3AsO(ONa)26í-12o y (CHj2AsO2Na.3í-I2o, respectivamente, y se enrasó a 100 ml con
agua desionizada, para obtener en cada una de ellas una concentración final de 1000 mg
LP en arsénico. Estas soluciones fueron guardadas a 4
0C en botes aislados de la luz. Las
disoluciones patrón de menor concentración se obtuvieron diariamente, a partir de las
anteriores, mediante la adecuada dilución con agua.
- Disoluciones patrón de AsB y AsC: se prepararon diariamente a partir de las
disoluciones de referencia, proporcionadas por el Programa de Ensayos, Medidas y
Pruebas (M&T), de 366.4 y 306.4 mg L~’ de arsénico respectivamente, por dilución
conveniente.
- Disoluciones de fosfato: se prepararon disoluciones de 0.5 a 40 mmol L-’
disolviendo las cantidades adecuadas de Na
3PO4 en agua desionizada. ElpI-I fue ajustado
con ácido fosfórico. Las disoluciones resultantes se filtraron a través de un filtro de
membrana de nylon de 0.45 pm y se desgasificaron antes de usarlas.
- Disoluciones de ácido fosfórico: se prepararon disoluciones de 05 a 40 mmol
L” disolviendo las cantidades adecuadas de H3P04 en agua desionizada.
- Disoluciones de fosfato de tetrabufilamonio (TBAP): se prepararon disoluciones
de 1.5 a 15 mmol L’, pesando una cantidad adecuada de TBAP, y se enrasaron con agua
desionizada. El pH fue ajustado con fosfato. Las disoluciones resultantes se filtraron a
través de un filtro de membrana de nylon de 0.45 pm.
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- Disolución de persulfato potásico (K2S208) 1 a 5% (M/V) estabilizada con
hidróxido sódico (NaOH) 0.5 a 5%: las disoluciones se prepararon disolviendo la
cantidad adecuada de NaOH en 250 mL de agua, se añade la cantidad adecuada de
K2S208 y se enrasa a 500 miL.
- Disolución de borohidruro sádico (NaBH4) al 3% (M/V) estabilizada con 1%
de hidróxido sádico (NaOH): se disuelven 10 g de NaOH en agua y se añade 30 g de
NaBH4. La disolución se filtra y se enrasa a 1000 mL con agua desionizada.
111.2.- MATERIAL
- Material volumétrico de vidrio de calidad contrastada y recipientes de
polietileno y teflán para almacenar disoluciones y muestras.
- pI-1-metro de precisión Metrohm ES1O
- Micropipetas “Brand’ de volumen variable y fijo.
- Sistema de purificación de agua MiIli-Q “Milliporet
- Congelador “Zanussi” (*****).
- Frigorifivo “Corbero”
- Balanza analítica ‘Precisa” con sensibilidad 0.01 mg.
- Célula de atomización de cuarzo “Aplitec”.
- Soporte para la célula de cuarzo diseñado en el laboratorio de Química
Analítica de la Universidad complutense de Madrid
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INSTRUMENTACIÓN
La separación y detección de las especies de arsénico se realizó con la siguiente
instrumentación:
- módulo de separación:
* bomba de alta presión Waters 590 para cromatografía líquida de alta resolución.
* válvula de inyección de seis vías Reodyne tipo 50 con un bucle de 100 ~l.
* columnas: IC-PAK A (50 * 4.5 mm i.d., 10 pm)
Hamilton PRP-X 100 (250 * 4.1 mm i.d., 10 ym)
Spherisorb 5 ODS1 (150 * 4.6 mm i.d., 5 ym)
* Cartuchos aniónicos IC-OI-I (Supelco)
- módulo de oxidación:
* Placa calefactora ‘?-Selecta”.
* PIorno microondas (Balay, modelo BAHM-III) con una potencia máxima de
700 W (variable en nueve posiciones).
* Tubos rígidos de teflón de 0.5 mm de diámetro interno.
* Tubos flexibles de Tygon (OkO ce m’) “Gilson’.
- módulo de generación de hidruros:
Para la generación de hidruros se utilizo un dispositivo, diseñado en el
departamento de Química Analítica de la Universidad Complutense de Madrid,
que consta de una bomba peristáltica de cuatro canales (Gilson I-1P4), un bucle
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de mezcla y otro de reacción (Teflón, di. 05 mm) y un tubo de vidrio en forma
de U como separador de fases gas-líquido (Philips). Los tubos portadores de las
distintas disoluciones son tubos flexibles de Tygon (0.60 cc m’) ‘Gilson” y las
uniones de todos los tubos del sistema fueron elaborados con teflón en nuestro
laboratorio.
- módulo de detección:
El detector es un espectrómetro de absorción atómica modelo Perkin-Elmer
2380, equipado con una lámpara EDL como fuente de excitación y utilizando una
rendija de 0.7 nm para aislar la longitud de onda de 193.7 nm del espectro del
arsénico. Las señales de absorbancia se registraron en un registrador Perkin-Elmer
Modelo 56, operando a 10 mV.
- módulo de preconcentración
* Estación de vacio Visiprep (Supelco) conectado a una bomba de vacio Barna
(2 9 h-’)
* Cartuchos Accelí Plus QMA (Sep-pak VAC 6 cc de 500 mg) con grupos
funcionales: ~C(O)NH(CH2)3N(CH3)F3Cl’.
- módulo de pretratamiento de las muestras
* Centrifugadora P-Selecta meditronie.
* Rotavapor I-Ieidolph W 2000.
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V.1.- DERIVATIZACIÓN A LA FORMA DE HIDRUROS
Desde l1ace más (le CÍCfl años se conoce, y se ha utilizado, el hecho (le que el
arsénico y otros elementos de los grupos IV, V y VI (leí sistema periódico forman
hidruros covalentes volátiles por reacción con hidrógeno naciente. Sin embargo, esta
técnica sólo ha sido ampliamente utilizada con fines analíticos en los últimos años, como
consecuencia del gran desarrollo de la instrumentación. La principal ventaja cíe la
volatilización de un elemento como hidruro gaseoso radica en que se consiguen,
simultáneamente, la separación de la matriz y el enriquecimiento del analito, lo que
supone una considerable reducción de las interferencias. Además, el método puede ser
fácilmente automatizado y acoplado a sistemas de flujo continuo, como es el caso de la
cromatografía.
No todas las especies cíe arsénico de mayor relevancia son capaces de generar el
hidruro correspondiente. Así, de las seis especies estudiadas en este trabajo, sólo cuatro
de ellas son capaces de formarlo: ácido arsenioso, ácido arsénico, MMA y DMA, Los
dos primeros dan lugar a la formación del mismo hidruro, arsina (ItAs), mientras que
el MMA y DMA generan monometilarsina y dirnetilarsina, respectivamente. La
arsenobetaina y arsenocolina no sufren esta reacción de derivatización y, por tanto, no
dan lugar a la formación de ningún hidruro.
En este trabajo se pretende desarrollar métodos analíticos que permitan la
determinación de cualquiera de estas seis formas químicas de] arsénico que son objeto
de nuestro estudio, mediante la técnica de absorción atómica con generación de hidruros
MÉTODOS ANALÍTICOS PARA LA DETERMINACIÓN
Y SEPARACIÓN DE ESPECIES DE ARSÉNICO
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por FIA. Teniendo encuenta que las especies se separan en un sistema HPLC, las
condiciones impuestas por el sistema cromatográfico, tales como la naturaleza,
concentración y flujo de] eluyente, tienen que estar contempladas en la optimización del
sistema de detección. También hay que contemplar la transformación de las especies del
arsénico que no forman hidruros a otras formas químicas que sean capaces de
generarlos. El hidruro de arsénico a partir de los grados de oxidación (III) o (V) se
genera, normalmente con la misma eficiencia, por reacción con borohidruro sódico al
3% (m/v) en medio ácido clorhídrico 6 mal Ii’ (A. López y col., 1992). Como disolución
portadora del sistema HA se ha utilizado el eluyente más empleado en cromatografía
de cambio aniónico (tampón fosfato 17 mmol L1). El hidruro así formado es
transportado a la célula de atomización del detector por medio de un gas portador
(argón). El esquema del sistema HA utilizado aparece representado en la Figura 5.
Figura 5.- Esquema (¡el sistema HA utilizada para la generación del hidruro de arsénico. Siendo
A: bomba peristáltica; B: válvula de inyección (100 pL); C: bucles dc reacción;
D: separador de fases gas-liquido; E: espectrómetro de absorción atómica.
Por tanto, los parámetros estudiados fueron: (1) velocidad de flujo de argón (gas
portador del hidruro de arsénico), (2) cauda] del portador, (3) caudal de los reactivos,
(4) influencia de la longitud y forma de los bucles de reacción, (5) concentración del
agente reductor (NaBH
4) y (6) acidez del medio (concentración del ácido clorhídrico).
En todos los casos se utilizaron disoluciones independientes de cada compuesto con una
concentración de 200 gg L’ de arsénico.
Muestra
A
Portador
Arc
ED
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Cl) Influencia de la velocidad del flujo de argón
Para realizar este estudio se varió la velocidad del flujo de argán, utilizado para
transportar el hidruro formado a la célula de atomización, en el intervalo de 5-30 mL
min’. Los resultados obtenidos se representan en la Figura 6. En la gráfica se observa
que para todas las especies de arsénico la señal analítica aumenta gradualmente al
aumentar el caudal de argón, observándose un valor máximo cuando dicho caudal es de
10 ml min’. Velocidades de flujo de argón mayores dan lugar a una disminución de la
señal debido a un efecto de dilución del hidruro en el argón.
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Figura 6.- Influencia del caudal de argón sobre la señal analítica de los hidruros de arsénico
formadas a partir de As(llI), As(V), MMA y DMA. Concentración de arsénico:
200 gg L’.
A la vista de los resultados se puede decir que la velocidad del flujo de argán
óptima para transportar los hidruros de arsénico formados a partir de todas las especies
es de 10 mL miii’. Por tanto, éste es el valor escogido para realizar los restantes
estudios.
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(2) Influencia del caudal de la disolución portadora del sistema FÍA.
Se llevó a cabo rn~ estudio de la influencia del caudal del portador sobre la sefial
de absorbancia manteniendo constantes los caudales de los reactivos a 1.6 mL miii’ y
variando el caudal del portador entre 1 y 3 mi min’ (intervalo operativo en I-IPLC). La
disolución portadora utilizada fue tampón fosfato 17 mM a pH =6.0, debido a que será
el eluyente utilizado en la separación de estas especies mediante cromatografía de
cambio aniónico. Los resultados obtenidos se representan en la Figura 7.
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Figura 7.- Influencia del caudal de la disolución portador en la señal analitica do los hidruros de
arsénico formadas a partir de As(III), As(V), MMA y DMA. Concentración de arsénica:
200 pg U’.
Como se puede observar en la Figura 7, la señal aumenta ligeramente al
aumentar el caudal de portador, para todas las especies de arsénico. Se ha escogido un
caudal de 2.0 mL miii’ para llevar a cabo la determinación ya que velocidades de flujo
más altas ocasionan un consumo de reactivo mayor sin obtenerse mejoras significativas
en la sensibilidad.
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(3) Influencia del caudal de los reactivos.
Se llevo a cabo un estudio sobre la influencia del caudal de los reactivos que
intervienen en la reacción de formación de los hidruros. Como ya se ha dicho
anteriormente, estos reactivos son: el borohidruro sódico (NaBH4), que es el agente
reductor, y el ácido clorhídrico, que proporciona el hidrógeno necesario para formar el
hidruro.
Para realizar este estudio se han mantenido constantes el resto de las variables
experimentales en aquellos valores que se consideran como óptimos y se ha variado el
caudal de uno de los reactivos entre 0.2 y 1.9 mL miii’, mientras se mantiene la
velocidad de flujo del otro reactivo en un valor constante de 1.9 mL miii’. Los
resultados obtenidos se representan gráficamente en las Figuras 8 y 9.
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Figura 8.- Influencia del caudal del NaBH4 al 3% en la señal dc absorbancia de los hidruros de
arsénico obtenidos a partir de AsQII), As(V), MMA y DMA. Concentración de arsénico:
200 pg U’.
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Figura 9.- Influencia del caudal del HCI 6 mal U’ en ¡a señal de absorbancia de los hidruros de
arsénico abtenidos a partir de As(IlI), As(V), MMA y DMA. Concentración de arsénica:
200 pg U’.
En ambos casos se observa que la seña] de absorbancia aumenta gradualmente,
para la mayoría de las especies, a medida que se incrementa la velocidad de flujo del
reactivo correspondiente, como era de esperar, ya que al disminuir el tiempo de
residencia de la muestra en el sistema se produce una menor dilución de la misma en
la corriente de portador, aumentando al mismo tiempo la eficiencia del proceso. En el
caso del DMA, la eficiencia ,sin embargo, disminuye ligeramente a medida que aumenta
el caudal de 1-101. Por tanto, con objeto de conseguir la mayor sensibilidad posible,
considerando a todas las especies en su conjunto, se ha escogido como caudal óptimo,
tanto de borohidruro sódico como de ácido clorhídrico, el mayor de los valores
estudiados, es decir, 1,9 mL miii’.
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(4) ¡nfluencia de la longitud y la forma del bucle de reacción.
Se estudiaron distintas longitudes del bucle de reacción sin que se observase
ninguna influencia de este parámetro sobre la sensibilidad, ni sobre la forma de las
señales de absorbancia proporcionadas por los hidruros correspondientes a cada especie
de arsénico. En cuanto a la forma de dicho bucle, se estudiaron dos tipos: lineal y
anudado, sin que se observase tampoco ninguna variación en la señal. En los restantes
estudios se ha utilizado un bucle de reacción de tipo lineal de 20 cm de longitud.
(5) Concentración del agente reductor (NaBHJ.
Para elegir la concentración óptima de borohidruro sódico necesaria para
conseguir una mayor eficiencia en la generación de los hidruros de arsénico formados
a partir de las distintas especies, se estudió la influencia de la concentración de dicho
reactivo en el intervalo entre 1 - 9 % (m/v). El resto de los parámetros o variables
experimentales, que influyen sobre la sensibilidad del método, se han mantenido en
aquellos valores considerados como óptimos y que se han establecido previamente. Los
resultados obtenidos se representa en la Figura 10.
Se observa que, para todas las especies de arsénico estudiadas, el valor de
absorbancia obtenido es máximo cuando se utiliza una concentración de NaBH4 del 3%
(m/v). Por consiguiente, esta es la concentración de agente reductor seleccionada para
llevar a cabo la determinación de estos compuestos empleando este sistema de
generación de hidruros en continuo.
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Figura 10.- Influencia dc la variación de la concentración de NaBH4 en la señal de absorbancia de
los hidruros de arsénico formados a partir de As(III), As(V), MMA y UNÍA.
Concentración dc arsénico: 200 pg L’.
(6) Influencia de la acidez del medio (concentración de HCl).
Al igual que en el apartado anterior, se ha estudiado la influencia de la
concentración de 1-IGl sobre la eficiencia de la reacción de generación de hidruros en
continuo. Para ello, se ha variado la concentración de ácido en el intervalo entre 1 - 6
mol Ji
1. Los resultados obtenidos se representa en la Figura 11.
Como puede apreciarse en la Figura 11, se obtienen señales de absorbancia
prácticamente iguales para el As(III), As(V) y MMA, en todo el intervalo de
concentraciones de HCI estudiado, obteniéndose un valor máximo y constante a partir
de una concentración de ácido de 3 mol LI
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Por otro lado, en el caso del DMA, los valores de absorbancia obtenidos no
siguen la misma tendencia, es decir, no sufren la misma variación al modificar la
concentración de HCI que el resto de las especies estudiadas. Se observa cómo para este
compuesto la señal disminuye a medida que aumenta la concentración de ácido, por lo
que la mayor sensibilidad se consigue utilizando HCI 1 mo] U’. Ante esta situación, la
concentración de 1-Id, a lo largo de nuestras experiencias posteriores, se ha variado
entre 1 y 5 mol LP, dependiendo de los objetivos y del resto de las condiciones
experimentales; así, cuando se necesitó ira sensibilidad alta para el DMA, se llegó a una
situación de compromiso sacrificando la sensibilidad para el resto de las especies. Una
concentración de 1-Id de 1 y 2 mol J<1, prácticamente iguala la eficiencia de generación
para las cuatro especies.
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Figura 11.- Influencia de la concentración de HCI en la sefmal dc absorbancia de los hidruros de
arsénica formado a partir de As(flfl, As(V), MMA y DMA. Concentración dc arsénica:
200 pg U’.
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VA.1.- Conclusiones de la derivatización a la forma de hidruros
En la tabla XIX se muestra un resumen de las mejores condiciones del estudio
de ¡os parámetros que afectan a la generación de hidruros de arsénico.
Tabla XIX.- Resumen de las condiciones experimentales óptimas para la derivatiznción riel As(flI),
As(V), MMA y DMA a ¡a forma de sus hidruros
Velocidad del flujo de Ar
Caudal de la disolución de portador
10 mL miii’
2.0 mL miii’
(Tampón fosfato 17 rnmol L~’ a pH 6fl)
Caudal de NaBH4 1.9 mL miii’
Concentración de NaBH4
Caudal de 1-ICI
3 % (m/v)
1.9 mL miii’
Concentración de HCI
Longitud del bucle de reacción
entre 1 y 5 mol U
1
(dependiendo del objetivo)
20 cm
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‘¿2.- TRANSFORMACIÓN DE ESPECIES DE ARSÉNICO
Como ya se ha comentado en el apartado anterior, tanto los ácidos arsénico y
arsenioso como el MMA y el DMA son capaces de formar los hidruros correspondientes
por reacción con un reductor fuerte (NaBH4) en medio ácido. Sin embargo, la
arsenobetaina (AsB) y arsenocolina (AsC), en estas mismas condiciones, no dan lugar
a la formación de ningún hidruro (Rauret y col., 1991), siendo necesaria una
transformación previa de estos compuestos, normalmente mediante tina oxidación
enérgica, a otras especies capaces de experimentar dicha reacción. Por otro lado, estos
compuestos organoarsenicales (AsB, AsC, etc.) son bastante resistentes a la acción de
los ácidos concentrados, agentes oxidantes y mezclas de ambos, tales como ácido nítrico,
agua oxigenada, etc. (Stringer y Attrepm, 1979). En la bibliografía disponible al principio
de este trabajo, algunos autores (Atallah y Kalman, 1991) empleaban la acción conjtmta
de un oxidante y de radiación ultravioleta, a una longitud de onda de 235 nm, para
transformar las especies no formadoras de hidruros en especies derivatizables. Sin
embargo, el empleo de lámparas ultravioleta para favorecer la oxidación de la materia
orgánica presenta algunos inconvenientes, tales como que la muestra necesita estar
sometida largos períodos de tiempo a la acción de la radiación ultavioleta y el hecho de
que la eficacia de la oxidación es muy dependiente del estado físico de la lámpara. En
este trabajo se ha pretendido desarrollar un sistema (o sistemas) de transformación de
AsB y AsC a especies derivatizables, que obviara las dificultades de las lámparas
ultravioleta. Debido a que es necesario un aporte exterior de energía para que tenga
lugar la transformación de estos compuestos (AsB y AsC> a especies formadoras de
hidruros, en este trabajo se han desarrollado un método de termo-oxidación y otro de
oxidación asistida con microondas.
V.2.1.- Transformación de las especies de arsénico mediante termo-oxidación
Este método consiste en la transformación de las especies orgánicas de arsénico
a As(V) mediante reacción, a elevada temperatura, de dichos compuestos con persulfato
potásico en medio alcalino.
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Las primeras experiencias se realizaron en discontinuo con disoluciones acuosas
dc arsenobetaina y arsenocolina, en (lístintos me<lios oxidantes y temperaturas. Se
observó que, trabajando a una temperatura en torno a los 1000C con disoluciones de
K
2S208 entre el 2 y el 3%, en medio básico, se producían eficiencias de generación del
hidruro, a partir de estas especies, superiores al 70%. Ante las buenas perspectivas de
la transformación de AsB y AsO a formas generadoras de hidruros, se procedió a
optimizar los diferentes parámetros de oxidación en continuo para estas especies, así
como para las especies metiladas del As (MMA y DMA), que en presencia del agente
oxidante pueden descomponerse a As(Y) generando el hidruro de la especie inorgánica
y no de la especie metilada.
Por consiguiente, se diseñó un método en línea que se encuentra representado
esquemáticamente en la Figura 12, donde el portador arrastra a la muestra, inyectada
en el sistema a través de una válvula de seis vías, y se hace reaccionar con persulfato
potásico, en medio básico, en un reactor que se encuentra introducido en un horno de
polvo de grafito a una temperatura de 140
0C. Una vez completada la reacción, se enfría
la mezcla haciéndola pasar por un baño de hielo antes de proceder a la formación de
hidruros.
Figura 12.- Esquema PI - termo-oxidación - HG - AAS> empleado para la transformación y
determinación de los compuestos organometállcos de arsénico
termoreactor
baño hielo
Muestra lo rnum~n
Ar
~l1Po<
2 mI/mw
¡<>8,0, ¡-¡CI
0.6 mí/mm 1.9 mí/mm 1.9 mI/mtn
separador
gas/Uquido
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V2.1t- Optimización de los parámetros experimentales de la termo-oxidación
Los parámetros estudiados fueron: (1) temperatura del horno de grafito, (2)
concentración del reactivo oxidante y (3) caudal del oxidante. La generación de hidruros
se llevó a cabo en las condiciones óptimas establecidas en el Apartado V.1.
(1) Influencia de la temperatura del horno de grafito sobre la eficacia de la
termo-oxidación
Se ha comprobado que la eficiencia de la transformación de AsB y AsO en una
especie capaz de generar el hidruro de arsénico depende, en gran medida, de la
temperatura. Esto es debido a que la reacción de estas especies con persulfato potásico
en medio básico es endotérmica y, por lo tanto, necesita una cierta cantidad de energía
para que ésta tenga lugar. Con el fin (le establecer la temperatura óptima de trabajo, se
estudió la eficiencia de conversión de AsB y AsO (concentración de arsénico 200 gg
para cada especie) en especies generadoras de hidruros con persulfato potásico al 3%
(m/~’) en hidróxido sódico al L5% (m/v), para distintas temperaturas en el horno de
grafito. En la Tabla X se muestra el tanto por ciento de transformación conseguido para
ambas especies, siempre referido a la señal obtenida a partir de As(V), en las mismas
condiciones.
De los datos reflejados en la Tabla X se puede deducir que a lOOt la conversión
de la AsC a una especie formadora de hidruros es completa, mientras que la AsB sólo
se ha transformado en un 74%. Para la transformación total de ambas especies es
necesario utilizar una temperatura en el horno de grafito de 1400C. Por lo tanto, se ha
utilizado este valor para realizar los estudios de optimización de los restantes parámetros
experimentales.
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Tabla Xr Eficiencia de ¡a transformación dc
la temperatura empleando ~
de arsénico 200 gg U’.
MB y AsC ca especies generadoras dc hidruros con
3% (ni/y) en NaQE al 1.5% (m/v). Concentración
(2) Influencia de la concentración de persia!ato potásico en la eficacia de la termo-
oxidación-
Se llevaron a cabo estudios variando la concentración de K2S208 entre el 1 y el
5% (m/v) en soluciones de NaOH en proporción 2:1. Los resultados obtenidos se
representan en la Figura 13.
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Figura 11- Influencia de la concentración de K~S2O8 sobre la señal analitica de los hidruros de
arsénico formados a partir de (A) As(Ifl), As(V) y MMA; (II) AsC; (C) DMA;
(D) MB. Concentración de arsénico: 200 ~g U
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Como se puede observar se obtuvieron conversiones próximas al 100%, para AsIR
y AsO, cuando la concentración de K2S,08 era igual o superior al 3% <m/v). Aunque la
señal obtenida a partir del DIvL4 fué estable a partir del 3%, el valor obtenido es un
20% inferior que para el resto de especies. Se ha escogido como reactivo oxidante, para
llevar a cabo las experiencias restantes, ira mezcla de persulfato potásico al 3 % (m/v)
en presencia de hidróxido sódico al 1.5 % (m/v).
(3) Influencia del caudal del persulfato potásico en medio alcalino sobre la
eficiencia de la termo-oxidación.
Para realizar este estudio se ha variado la velocidad de flujo del reactivo oxidante
en el intervalo comprendido entre 0.2 - 1.6 mL miii’, para una concentración de K,S208
del 3% (m/v). La modificación de este parámetro afecta, de manera directa, al tiempo
de residencia de la mezcla (muestra más reactivo oxidante) en el bucle de reacción, dado
que se mantienen constantes la velocidad de flujo de la disolución portadora ( 2.0 mL
min’) y el volumen del reactor (4.5 m de longitud x 0.5 mm de diámetro interno). En
consecuencia, en este estudio se evalúa la eficiencia de la termo-oxidación en función
del tiempo de residencia de la mezcla de reacción en el horno de grafito, en el intervalo
entre 16 y 24 s.
Los resultados obtenidos se representan en la Figura 14.
A la vista de estos resultados, se puede decir que un tiempo de residencia de
20 s es suficiente para lograr la transformación total de todos los compuestos estudiados.
Sin embargo, y al igual que en el apartado anterior, la señal del DMA es entre un 15 -
20 % menor que la obtenida para el resto de las especies. Estos resultados concuerdan
con los obtenidos por otros autores (Atallah y col., 1991) empleando el método de
fotooxidación descrito anteriormente (Apartado V.2).
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Figura 14.- Eficiencia de la transformación dc las especies de arsénica en función del caudal del
reactivo oxidante (tiempo de residencia en el termoreactor). (A) As(V), As(III) y
MMA; (13) AsE y AsC; (C) DMA. Concentración de arsénico dc 200 j¿g U’
V.2.1.2.- Influencia de la termo-oxidación sobre la eficiencia de generación del
hidruro.
Se ha observado que el proceso intermedio de termo-oxidación cambia la acidez
del medio de generación de hidruros debido a la basicidad del reactivo oxidante, por lo
que se ha procedido a optimizar nuevamente la influencia de este parámetro, empleando
el sistema en línea FI - termo-oxidación - HG - AAS anteriormente desarrollado. Dicho
estudio se llevo a cabo variando la concentración de ácido clorhídrico entre 1 - 6 mol
L’. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla Xl.
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Tabla XL- Influencia de la concentración del HCI sobre la eficiencia de generación del hidruro con
termo-oxidación a partir de As(V), As(fll), MMA, DMA, AsE y AsC, empleando el
sistema FI - Termo-oxidación - HG - AAS. Concentración de arsénico: 200 gg U1.
Concentración de HCI
(mol 12’)
Absorbancia
As(III) As(V) MMA DMA ASB AsO
1 0.078 0.080 0.081 0.082 0.078 0.080
2 0.142 0440
-
0.152
0.144 0.130 0.143 0.141
3 0.151 0.151 0.132 0.149 0.152
4 0.150 0.150 0.151 0.130 0.151 0.451
5 0.152 0451 0.151 0.131 0.152 0.150
6 0.152 0.152 0.150 0.132 0.151 0.150
En la Figura 15 se compara el efecto de esta variable con el observado en ausencia
de termo-oxidación.
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Influencia de la concentración del Ecl sobre la eficiencia de generación de¡ hidruro
sin termo-oxidación a partir de: (A) As(V), AsQH), MMA; (Dl DMA; (C> AsC y AsE;
y con termo-oxidación a partir de: <B) As(V), As(flI), MMA, AsE y AsC; (E) DMA.
Concentración de arsénico: 200 yg U’.
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Por un lado, se puede apreciar que las señales de As(IlI), As(V) y MMA, sin
termo-oxidación (curva 4a), son aproximadamente un 20 % menores que las obtenidas
con termo-oxidación (curva 4b>, lo que puede ser debido al ligero aumento de
temperatura que experimenta la ¡nuestra con relación a la que tenía cuando se trabajaba
en ausencia de termo-oxidación. Las experiencias realizadas sin utilizar un baño de hielo
tras la etapa de termo-oxidación, dieron lugar a resultados poco reproducibles, debido
a que la inevitable condensación de agua en el separador gas-líquido perjudica al
transporte de los hidruros hacia la célula de cuarzo. Sin embargo, aunque la mezcla pase
a través de un baño de hielo antes de reaccionar con el NaI3H4, la caída de temperatura
es suficiente como para evitar este fenómeno, así como la descomposición del
borohidruro, pero no lo suficientemente baja como para completar el enfriamiento. Por
lo tanto, el incremento de la señal puede ser atribuido a que este ligero aumento de
temperatura favorece la reacción de generación de hidruros.
Por otro lado, arsenobetaina y arsenocolina, que no proporcionaban señal en
ausencia de termo-oxidación (curva 4c), dan lugar a señales prácticamente iguales a las
de As(III), As(V) y MMA para cualquier concentración de HCl, cuando se introduce la
etapa intermedia de termo-oxidación (curva 4b), lo que indica la total transformación
de estos compuestos a especies formadoras de hidruros.
Por último, cabe destacar el cambio de comportamiento del DMA. En ausencia
de termo-oxidación se observaba una disminución de la señal de absorbancia
proporcionada por esta especie, a medida que aumentaba la concentración de HCI
(curva 4d). Sin embargo, con termo-oxidación se aprecia una tendencia similar a la
obtenida para las demás especies, si bien su señal es aproximadamente un 15 - 20 %
menor. Esto sugiere que puede haber ocurrido una transformación, al menos parcial, de
DMA en alguna otra especie cuya eficiencia de generación del hidruro es mayor.
A partir de todos estos resultados se ha optado por elegir, como concentración
óptima de BICI para llevar a cabo la reacción de generación de hidruros, un valor de 4
mol 121, ya que ahora no se produce la pérdida de sensibilidad observada para el DMA
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cuando se trabajaba en ausencia de termo-oxidación al aumentar la concentración de
1-101 (ver Figura 7).
Una vez optimizados todos los parámetros experimentales, se ha aplicado el
método a las seis especies de arsénico estudiadas y se han comparado los resultados con
los obtenidos utilizando H20 en lugar del reactivo oxidante. Los resultados se
representan en la Figura 16.
Como se puede observar en la Figura 16, cuando no se utiliza el agente oxidante,
las especies orgánicas AsB y AsO no son capaces de formar los hidruros y, por otro lado,
la eficiencia de generación del hidruro para el DMA es mucho menor. Por lo tanto, se
puede concluir que, el empleo de un reactivo oxidante como etapa previa, da lugar a un
aumento del rendimiento de la reacción de generación de hidruros para todas y cada una
de las especies analizadas.
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Figura 16.- Eficiencia en la generación de hidruros para As(III), As(V), MMA, DMA, AsB y AsC,
(A) con termo-oxidación y (B) sin termo-oxidación. Concentración de As: 200 pg L’.
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V.2.2.- Transformación de especies de arsénico mediante oxidación asistida por
microondas
Aunque el método de la termo-oxidación, desarrollado en el apartado anterior,
ofrece grandes ventajas con respecto a otros métodos ya establecidos, tales como la gran
eficacia en la destrucción de la materia orgánica con bucles de reacción pequeños,
debido a la elevada temperatura en que se puede trabajar, no está exento de algunos
inconvenientes de tipo práctico. Estos inconvenientes son, fundamentalmente, la
manipulación del polvo de grafito y la aparición de puntos preferenciales de alta
temperatura, que si bien pueden favorecer el proceso de la termo-oxidación, también
pueden producir que el reactor se funda dentro del horno. Teniendo en cuenta el gran
potencial analítico que ha mostrado la radiación de microondas para el tratamiento de
muestras, se pensó en la posibilidad de sustit~iir el horno de termo-oxidación por nr
horno de microondas acoplado al sistema. En este apartado se contemplan los estudios
realizados con este nuevo diseño análogo al representado en la Figura 12. La
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V.2.2.1.. Optimización de los parámetros experimentales que afectan a la
oxidación asistida por microondas
Para realizar este estudio se ha utilizado el sistema descrito anteriormente y los
parámetros estudiados han sido: (1) potencia de la radiación de microondas, (2>
concentración del reactivo oxidante y (3) tiempo de residencia de las muestras dentro
del horno.
En todos los casos se ha empleado un microondas de uso doméstico (Balay,
modelo Bahm-III), con un máximo de potencia de 700 W (con ciclos de
encendido/apagado variables en 9 posiciones) y una frecuencia de 2450 MHz. Como
reactor se empleó un tubo de politetrafluoroetileno (PTE7E) introducido en el interior
del microondas a través de las ranuras de ventilación. La salida del reactor, una vez
fuera del horno, se acopla aun baño de hielo y posteriormente, al sistema de generación
de hidruros.
(1) Influencia de la potencia de la radiación de microondas sobre Ja eficacia de la
oxidación.
El estudio de este parámetro se llevó a cabo manteniendo constantes el resto de
condiciones experimentales en los valores considerados como óptimos, tanto para la
termo-oxidación como para la generación de hidruros (apartados V.2.1 y V.1), y
variando la potencia del microondas entre las posiciones 6 y 9. En la Figura 18 se
muestra el tanto por ciento de transformación conseguido a partir de AsB y AsC,
siempre referido a la señal obtenida para el As(V), a cada potencia.
Como se puede observar, sólo se obtuvieron transformaciones próximas al 100%,
para las dos especies, cuando se trabajó a la máxima potencia, es decir, a 700 W
(posición 9). Por lo tanto, se ha utilizado este valor para realizar los estudios de
optimización de los restantes parámetros experimentales.
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Figura 18.- Eficiencia dc la transformación dc: (A) MB, (B) AsC y (C) As(V) en función de la
potencia del microondas, empleando como reactivo oxidante persulfato potásico al 3%
(m/v) en hidróxido sódico al 1.5% (m/v). Concentración de arsénico: 200 pg L’.
(2) Influencia de la concentración del reactivo oxidante en la eficiencia de la
oxidación asistida por microondas (MO) para todas las especies del As.
Se llevaron a cabo estudios variando la concentración de persulifato potásico entre
cli y el 5% (m/v), en presencia de hidróxido sódico en proporción 2:iI (K2S208:NaOH),
manteniendo constantes el resto de las condiciones experimentales. Los resultados
obtenidos se representan en la Figura 19.
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Figura 19.- Influencia de la concentración de persulfato potásico sobre la eficiencia de
transformación de los hidruros de arsénico formados a partir de: (A) As(Ifl), As(V)
ó MMA; (13) AsC; (C) DMA y (D) AsB. Concentración de arsénico: 200 pg 12
Estos (latos muestran que este parámetro afecta a la eficacia de la conversión de
la misma manera que cuando se utiliza el procedimiento de termo-oxidación (Apartado
V.2.L1 <2)). Por consiguiente, se podría deducir que, en ambos sistemas, una
concentración de persulfato potásico del 3% en hidróxido sódico al 1.5% es óptima para
llevar a cabo la determinación de estas seis especies de arsénico. Sin embargo, con
objeto de identificar los productos de descomposición de las especies de arsénico, una
vez efectuada la transformación, se recogió el efluente a la salida del reactor del
microondas y se inyectó en un sistema HPLC-MO-l-lG-AAS para su separación y
determinación.
Este estudio se realizó utilizando tres concentraciones distintas de agente oxidante
(1%, 3% y 5%), e identificando los productos de descomposición de las seis especies de
arsénico objeto de nuestro trabajo. Los resultados se muestran en la Tabla XII y se
representan en la Figura 20.
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Tabla XII.- Porcentaje de compuestos de arsénico que forman la mezcla de reacción tras la etapa
cJe transformación asistida por microondas, partiendo de As(lfl), As(V), MMA, DMA,
Asfl 6 AsC, en función de la concentración de agente oxidante. Concentración de
arsénico: 200 gg ¡A.
Especies
Inyectadas
Concentración
de K2S208
Especies obtenidas
As(III) AsB DMA MMA As(V)
Asc
1% 85 - 14 1 -
3% - - - 2 98
5% 2 - - - 98
As(III)
1% - - - - 100
3% - - - - 100
5% - - - - 100
AsB
1% - 100 - - -
3% 3 - 5 29 63
5% 5 - - - 95
DMA
1% - - 95 5 -
- 33
5% 9 - - - 91
MMA
1% - - - 100 -
3% - - - 29 71
5% 3 - - - 97
As(V)
1% - - - - 100
3% - - - - 100
5% - - - - 100
Nota: No se encontró AsO a partir <le ninguna especie.
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Figura 20.- Porcentaje de compuestos de arsénico que forman la mezcla de reacción tras la etapa
de transformación asistida por microondas de las especies inyectadas, en función de la
concentración de agente oxidante. Concentración de As: 200 pg L-~.
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Como se puede observar, empleando persulfato potásico al 1%, todas las especies
orgánicas permanecen en su forma original, a excepción de la arsenocolina, que se
transforma en su mayor parte en arsenito y parcialmente en DMA. Estos resultados
explican el hábito de las curvas de la Figura 19, en la que se puede apreciar que, a esta
concentración de persulfato, la arsenobetaina no da lugar a la formación del hidruro
(curva 19D) y la eficacia en la conversión de arsenocolina es menor del 100% (curva
1913).
Por otro lado, cuando la concentración de K2S,08 es del 3 %, todas las especies
dan lugar a especies capaces de formar el hidruro pero, aunque la arsenocolina ya se ha
transformado cuantitativamente a arseniato, la arsenobetaina ha pasado en nr 65 % a
arseniato y en un 30% a MMA.
Por lo tanto, es preciso utilizar una concentración de persuilfato potásico al 5 %
para lograr la oxidación total de todas las especies orgánicas estudiadas a As(V). En
consecuencia, esta es la concentración de reactivo oxidante escogida para llevar a cabo
los restantes experimentos.
(3) Influencia del caudal del agente oxidante sobre la eficiencia de la oxidación
asistida por microondas.
Para realizar este estudio se ha variado la velocidad de flujo del reactivo oxidante
en el intervalo comprendido entre 0.2 - t6 mL min
1. Al igual que ocurría en el método
de termo-oxidación, la modificación de este parámetro afecta, de manera directa, al
tiempo de residencia de la mezcla (muestra más reactivo oxidante) en el bucle de
reacción, dado que se mantienen constantes la velocidad de flujo de la disolución
portadora y el volumen del reactor. En consecuencia, en este estudio se evalúa la
eficiencia de la oxidación asistida por microondas en función del tiempo de residencia
de la mezcla de reacción en el horno,
Los resultados obtenidos se representan en la Figura 21.
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Figura 21.- Eficiencia de la transformación de las especies de arsénico en función del, caudal del
reactivo oxidante (tiempo de residencia en el termorcactor). <A) As(V), As(III) y
MMA; (B) AsB; (C) AsC y (D) DMA. Concentración de arsénico de 200 pg 12
Como se puede observar, utilizando la radiación de microondas, es posible
transformar totalmente los compuestos en un tiempo máximo de 13 s, en lugar de los
20 s que eran necesarios cuando se empleaba el método de termo-oxidación. Por
consiguiente, para el mismo caudal de reactivo oxidante que en dicho procedimiento, es
decir, 0.6 mL min1, es posible acortar el bucle de reacción del interior del microondas,
siendo necesario una longitud final del mismo de 3.0 m, en lugar de los 4.5 m originales.
o
A
o
¡ ¡ ¡
8 ¶0 1$
Tiempo de residencia, s
125
Resultadas y discusión
V.3.- SEPARACIÓN DE LAS SEIS ESPECIES DE ARSÉNICO MEDIANTE
HPLC
Si se trata de evaluar cuales son las columnas de HPLC más apropiadas para
separar las especies de arsénico aniónicas y catiónicas en estudio en un solo
cromatograma, se llega a la conclusión de que los métodos más utilizados son, por un
lado, la cromatografía de cambio aniónico y por otro, la cromatografía de pares iónicos.
En el primer caso, la retención de las especies aniónicas en la columna depende de su
carga efectiva al pI-I de trabajo utilizado y las especies orgánicas catiónicas de arsénico,
pueden retenerse ligeramente en una columna aniónica mediante fuerzas de Van der
Waals, o por interacción con el contraión en la resma, pero, si no existe interacción se
eluyen en el volumen muerto.
Por otro lado, si se trabaja con cromatografía de pares iónicos, se utiliza una fase
estacionaria neutra apolar en combinación con una fase móvil que contiene nr reactivo
formador de pares jónicos. Como contraión de las especies aniónicas de arsénico suelen
utilizarse compuestos de amonio cuaternario (Morin y col., 1992; Beauchemin y col.,
1989). Recientemente, se ha propuesto un nuevo método basado en el empleo de
reactivos capaces de formar vesículas, tales como el bromuro de di-dodecil-di-rnetil-
amonio (DDAB) <Liu y col., 1993).
En este trabajo se ha realizado un estudio sistemático de diferentes métodos
cromatográficos: (1) cromatografía de intercambio aniónico y (2) cromatografía de fase
reversa modificada, con el fin de establecer las mejores condiciones para efectuar la
separación de las seis especies de arsénico objeto de estudio. La detección se ha llevado
a cabo acoplando, en línea, la salida de la columna cromatográfica al sistema MO-HO-
ALAS, ya optimizado.
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V.3.1.- Acoplamiento HPLC - MO - HG - AAS
En la Figura 22 se representa esquemáticamente el acoplamiento HPLO - MO -
1-10 - AAS utilizado para la separación y detección de todas las especies de arsénico
estudiadas.
MtiosI,a o ml/mm
A,
Figura 22.- Representación esquematica del sistema HPLC - MO - HG - AAS empleado para la
separación y determinación de las especies de arsénico.
Como se puede observar en dicho esquema, el sistema está compuesto por tres
módulos diferentes que se describen a continuación.
Módulo cromatográfico: la muestra se inyecta en la correspondiente columna
cromatográfica a través de una válvula de inyección de seis vías (Reodyne~ empleando
un bucle de 100 ~L. La separación de las especies se consigue en función de su
interacción con la fase estacionaria, utilizando una fase móvil apropiada. Una vez fuera
de la columna, las distintas especies pasan al módulo de oxidación.
Módulo de oxidación asistida por microondas: mediante una bomba peristáltica
(Gilson) se añade al eluato, que procede de la columna cromatográfica, el reactivo
oxidante, persulfato potásico al 5% (en medio básico), empleando un caudal de 0.6 mL
min’. La mezcla pasa al reactor que está situado en el interior del horno microondas.
Como ya se ha comentado anteriormente, el reactor es de PTFE (3.0 m x 0.5 mm
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y la entrada y salida del mismo del microondas se efectúa a través de los orificios de
ventilación. Durante el ciclo de medida se introdujo un recipiente con agua en el horno
para prevenir posibles sobrecalentamientos de] mismo.
Después de la etapa de oxidación asistida por microondas se hace pasar la
muestra a través de un baño de hielo antes de entrar en el módulo de detección.
Módulo de detección: donde se generan los hidruros gaseosos de los distintos
compuestos de arsénico utilizando las condiciones óptimas establecidas en el apartado
y.], y se detectan mediante AAS a una longitud de onda de 193.7 nm.
V.3.2.- Cromatografía líquida en fase reversa modificada
El estudio de las prestaciones de la cromatografía líquida en fase reversa
modificadase ha llevado a cabo mediante separación isocrática en una columna de sílice
de base octadecil <C18) (Spherisorb 5 ODS1, 5 ~ 150 x 4.6 mm>, usando un reactivo
formador de pares iónicos como fase móvil, con el fin de que las especies iónicas de
arsénico estudiadas formen pares iónicos con dicho reactivo y así, puedan ser retenidas
por la fase de sílice octadecil enlazado.
La concentración de] reactivo formador de pares jónicos, que en este caso es
fosfato de tetrabutilamonio (TBAP), y la naturaleza y composición de la fase móvil (pl-I,
fuerza iónica y polaridad) determinarán la eficacia de la separación cromatográfica. Por
tanto, estos han sido los parámetros optimizados para obtener una mejor separación de
las seis especies de arsénico.
Estudios preliminares de la influencia del caudal de fase móvil, en el intervalo
de 0.5 - 2.0 miL mm”’, sobre la resolución de los cromatogramas de estas seis especies,
mostraron como óptimo un caudal de 1.0 mL min~’, habiéndose utilizado este valor para
realizar los restantes estudios, Esta reducción a la mitad de] caudal del eluyente
cromatográfico nos permite disminuir, en igual medida, la longitud del reactor del
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microondas, por lo que se empleo un reactor de 1.5 m en lugar de los 3 m utilizados
hasta ahora.
La influencia de la polaridad de la fase móvil sobre la separación de las especies
se estudió adicionando pequeñas cantidades de metanol a la disolución que actúa como
portador. Se observó una disminución en la resolución de los cromatogramas a medida
que iba aumentando el porcentaje de metanol, debido a que disminuyen los tiempos de
retención de cada analito. Por consiguiente, la fase móvil seleccionada para llevar a cabo
la separación de estas especies consiste en una disolución acuosa de fosfato de
tetrabutilamonio, en ausencia de metanol.
V.3.2.t- Estudio de la influencia del pH de la fase móvil
Dado que la columna empleada es de base de sílice, se puede trabajar en un
intervalo de pH de 2.0 a 8.0 sin peligro de deterioro de la misma. Así pues, el pl-1 de la
fase móvil, fosfato de tetrabutilamonio (TBAP) 2,5 mM en tampón fosfato, se ha
variado entre 3.0 y 6.5. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 23.
12
lo
8
6
4-
4
2
o
6.5
pH
Figura 23.- Influencia del pH de la fase móvil TBAP 2.5 mmol 12’ en cromatografla líquida en fase
reversa modificada para la separación de As<llI), As(V), MMA, DMA, MB y MC,
para una concentración dc 500 pg 121 de arsénico en cada especie, empleando cl sistema
HPLC-MO-HG-AAS. caudal: 1.0 mL min1.
2,5 3.5 4.5 5.5
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Como se puede observar, los tiempos de retención de las diversas especies
dependen, en gran medida, del pI-l de la disolución portadora. En el intervalo de pl-I de
4.5 a 5.5, las especies tóxicas, As(V), MMA, DMA y As(Ill), pueden separarse de las
especies altamente metiladas y no tóxicas, AsB y AsC, si bien estas dos últimas eluyen
juntas. Sin embargo, el ácido arsenioso (pK,, = 9.2) no se ioniza en todo el intervalo de
pH estudiado, por lo que no queda en absoluto retenido y se eluye en el volumen
muerto.
La ligera retención de AsB y AsC, que presentan un comportamiento catiónico
en todo el intervalo de pH, puede deberse a interacciones con el soporte no polar de las
cadenas de C~, eluyéndose inmediatamente después del As(III), pero con una resolución
suficiente como para permitir, por un lado, la cuantificación de las especies tóxicas
individualmente, y por otro, de las especies no tóxicas conjuntamente.
El ácido arsénico (p1C5 2.3, 6.9 y 11.4) se encuentra en forma aniónica en todo
el intervalo de pH estudiado, por lo que presenta la mayor interacción electrostática con
el TiBA~ y, por tanto, los mayores tiempos de retención.
El orden de ehición de las dos especies metiladas de arsénico, DMA (pK8 1.28
y 6.2) y MMA <PKa = 2,6 y 8.2), se explica a través de la carga efectiva y su interacción
con el contraión.
Con objeto de diferenciar las especies tóxicas y no tóxicas, se ha escogido como
pl-I de trabajo óptimo un valor de 5.2. En estas condiciones se obtiene la mejor
separación posible, observándose cinco señales que corresponden, en este orden, a
As(III), AsE + AsC, DMA, MMA y As(V), no siendo posible mejorar esta separación
a ningún otro valor de pH.
130
Resultados y discusión
V.3.2.2.- Estudio dc la influencia de la concentración del reactivo formador dc
pares jónicos
El estudio de la influencia de la concentración del reactivo formador de pares
lónicos en la separación de las especies de arsénico se realizó variando la concentración
de fosfato de tetrabutilamonio (TBAP) en el intervalo de 1.5 a 15 mmol L~1, en medio
acuoso, a pI-I 5.2. Los resultados experimentales de los tiempos de retención, en función
de la concentración de TBAP, se representan en la Figura 24.
2.5 5.0 -Ls 10.0 12.5 15.0
canc (mM)
Figura 24.- Influencia de la concentración de TBAP, a pH 5.2, en cromatografía líquida en fase
reversa modificada, sobre la separación de los seis compuestos de arsénico, empleando
el sistema HPLC-MO-HG-AAS. Concentración dc arsénico: 500 pg iA en cada especie.
Caudal: 1.0 mL mint.
Se observa que, a medida que aumenta la concentración del reactivo, disminuyen
los tiempos de retención de arseniato, MMA y DMA, de forma que, para
concentraciones de TBAP de 7.5 mmol J<1 o superiores, empiezan a solapar algunas de
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sus señales. Sin embargo, para As(III), que se eluye en el volumen muerto, y para AsC
y AsB, especies que interaccionan débilmente con la fase estacionaria, el tiempo de
retención no se modifica en todo el intervalo de concentraciones estudiado.
A la vista de estos resultados, se ha escogido como concentración óptima
de reactivo formador de pares iónicos para llevar a cabo la separación, un valor de
2.5 mmol 12.
V.32.3.- Conclusiones de la comatografía líquida en fase reversa modificada.
En la Figura 25 se muestra el cromatograma obtenido con una mezcla de las seis
especies de arsénico estudiadas.
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Figura 25.- Cromatograma de una mezcla de seis compuestos de arsénico (500 pg U’ de arsénico
en cada especie) empleando cromatografía en fase reversa modificada-MO-HG-AAS.
Fase móvil: TBAP 2.5 mmcl L’ a PH 5.2. Caudal de fase móvil: 1.0 mL miii’.
— 0.025
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En dicho croniatograma se observan cinco picos en un tiempo máximo de análisis
de, aproximadamente, 8 minutos. Estos picos corresponden, como se indica en la figura,
a As(III), AsB + AsC, DMA, MMA y As(V), aunque se puede apreciar que el pico
correspondiente a As(llI) no llega a recuperar la línea base antes de que aparezca la
señal correspondiente a la mezcla de las especies no tóxicas.
El solapamiento de las señales de AsB y AsC no permite la cuantificación de los
seis compuestos individualmente, pero es posible determinar, por un lado, las especies
no tóxicas conjuntamente, y por otro, cada uno de los compuestos tóxicos por separado.
Esta distinción es importante cuando se trata de realizar la determinación de las especies
de arsénico en muestras biológicas.
Uno de los principales inconvenientes que presenta la cromatografía líquida en
fase reversa modificada es que el agente formador de pares jónicos afecta,
permanentemente, a la selectividad de la columna, lo que a menudo dificulta la
reproducibilidad.
V.3.2.4.- Características analíticas
En las condiciones citadas anteriormente, sehan obtenido calibrados lineales, para
las seis especies, en el intervalo de concentraciones comprendido entre 400-1000 pg
de arsénico. Cada punto del calibrado se ha medido por triplicado y la señal analítica
considerada ha sido la altura de pico. Los valores de la pendiente, ordenada en el origen
y coeficiente de correlación de los calibrados obtenidos para cada especie se recogen en
la Tabla Xlii.
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Tabla XIII.- Parámetros de las curvas de calibrado obtenidas para las seis especies de arsénica
estudiadas, en el intervalo de concentración 400-1000 gg U’ dc arsénico para cada
especie, empleando cromatografía líquida de fase reversa modificada-MO-HG-AAS.
Fase móvil: TJ3AP Z5 mmd U’ a pH 5,2. Caudal: 1.0 mL mit’.
Especie Pendiente, n.A, gg1 L
( x 10~)
Ordenada en el
origen, u.A.
Coeficiente de
correlación
As(lJl) 6.9±0.1 0.037±0.002 0.9995
AsB±AsC 6±1 0.046±0.015 0.994
DMA 4.9±0.6 0.024±0.004 6.9992
MMA 4.7±0.3 0.031±0.002 0.9998
As(V) 4.2±0.4 0.023±0.003 0.9996
Los valores de la desviación estándar relativa (R.S.D.) se han calculado para las
seis especies, a partir de las medidas correspondientes a 10 disoluciones mezcla con un
contenido de arsénico de 600 yg LP en cada especie, empleando la expresión:
R.S.D. = (8 ¡ Cm) x 100
donde Cm es la concentración media de arsénico, calculada a partir de las diez medidas,
y S es la desviación estándar de dichas medidas, expresada en unidades de
concentración.
Corno criterio para establecer los límites de detección (L.D.) de las especies de
arsénico se ha utilizado el sugerido por la TUPAC, empleando la expresión:
L.D. = 3 (Sb 1 m)
donde Sb es el valor de la desviación estándar del blanco (en unidades de absorbancia)
y m es la pendiente del calibrado.
Los resultados obtenidos para cada especie se encuentran recogidos en la
Tabla XIV.
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Tabla XIV.- Características analíticas de la cromatografía líquida de fase reversa modificada-MO-
HG-AAS para la determinación dc las seis especies de arsénico.
Especie tr (mm.) 1 R.S.D.(%) L.D. (pg 12’)
As(III) 2.83 10 97
AsB+AsC 3.70 5 100
DMA 6.50 7 122
MMA 7.17 7 128
As(V) &00 12 143
Los altos valores de los límites de detección y de las desviaciones estándar
relativas obtenidos para todas las especies se atribuyen al eluyente utilizado, ya que
debido a su carácter de tensoactivo, interacciona con el borohidruro sódico, dando lugar
a la formación de espumas en la etapa de generación de hidruros, lo que provoca una
disminución de las señales y de la reproducibilidad. La adición de un antiespumante
(silicona) mejoró la reproducibilidad, pero las señales siguieron siendo bajas, ya que este
agente también causa un impedimento en la reacción de formación del hidruro
correspondiente. Las aplicaciones analíticas con este tipo de cromatografía, vienen dadas
en el capítulo VI.
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Vt3.- Cromatografía de cambio aniónico
Como ya se hizo patente en los antecedentes bibliográficos, existen varios
métodos para la separación de estas seis especies de arsénico utilizando distintas
columnas de cambio aniónico, pero en ninguno de ellos se llega a la resolución total de
las mismas.
En este trabajo se realizaron estudios con dos columnas de cambio aniónico de
base fuerte de:
- resma de polimetacrilato con grupos funcionales de amonio
cuaternario (IC-PAK A); 10 gm, 50 x 4.5 mm i.d.
- cambiador de poli(estireno-divinilbenceno) trimetilamonio (Hamilton PRP-
X100); 10 pm, 250 x 4.1 mm i,d.
En ambos casos se utilizó como fase móvil un tampón fosfato, ya que como se
ha comprobado en la bibliografía, es el eluyente que mejores resultados aporta cuando
se trabaja con este tipo de columnas.
Los parámetros que más influyen en la separación cromatográfica de cambio
aniónico, y que por tanto se han estudiado, han sido el efecto de la concentración del
eluyente y el pH del mismo.
V.3.3. 1.- Columna aniónica IC-PAK A
El estudio del caudal del eluyente, empleando una concentración de fosfato
1 mmol 12’ a pH 6.0 mostró que, para velocidades de flujo mayores de LO mL muy1, los
tiempos de retención de las distintas especies tendían a ser más cortos, empeorando la
resolución, Sin embargo, para velocidades de flujo menores, los tiempos de retención son
excesivamente largos y no se obtiene ninguna mejora significativa en la separación. Por
esta razón, todos los estudios realizados con esta columna se hicieron con un caudal
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constante de 1.0 mL mint Este caudal por otra parte, ofrece condiciones idóneas de
trabajo en los módulos de oxidación y detección.
V.3.3A1- Estudio de la influencia del pH de la fase móvil
El tipo de empaquetamiento de esta columna permite trabajar en un amplio
intervalo de valores de pFI, de 1.0 a 13.0, sin que se produzca un deterioro de la misma,
lo que se traduce en una gran flexibilidad para el estudio de la separación
cromatográfica.
El intervalo de pH de la fase móvil estudiado fue de 3.0 a 11.0, empleando una
concentración de fosfato en la fase móvil de 1.0 mmol 12’. Los resultados de los tiempos
de retención obtenidos al variar el pH, para cada una de las seis especies de arsénico
estudiadas, se muestran en la Figura 26.
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Figura 26.- InfLuencia del pH de la fase móvil (fosfato LO mmot Lj en cromatografía líquida de
cambio aniónico (columna IC-PAK A)-MO-HG-AAS, para la separación de seis
especies de arsénico (200 pg U’ de As en cada especie>. Caudal: 1.0 mL mm”1
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La influencia del pH de la fase móvil sobre el tiempo de retención de cada
analito está directamente relacionada con sus valores de pK,. Como se puede apreciar
en la Figura 26, cuando se trabaja a pl-I ácido la especie catiónica AsC y las neutras
AsB, AsCLIl> y DMA, prácticamente no quedan retenidas y eluyen muy próximas, dando
lugar a un solapamiento de sus señales. Sin embargo, a valores de pH básicos (mayores
de 9.5> el arsenito se encuentra en forma aniónica, por lo que el tiempo de retención
para esta especie empieza a ser algo mayor.
Se puede observar también que, a pH neutro, se separan aparentemente todas las
especies pero, en la práctica, la resolución de los picos no es suficiente como para
permitir la cuantificación.
Por último, cuando el pH es mayor de 10.7 se observa que las señales
correspondientes a As(III) y DMA se separan completamente de las de AsB y AsC que,
por su parte, aparecen completamente solapadas debido a que, a este valor de pl-I, la
AsC deja de estar como catión y se encuentra también en forma neutra. En
consecuencia, utilizando un pH en la fase móvil de 10.7 es posible separar
completamente las especies tóxicas (arsenito, arseniato, DMA y MMA) y, por otro lado,
detectar conjuntamente las no tóxicas (AsB y AsC), de forma análoga al método
cromatográfico desarrollado previamente. Como ya se dijo allí, esta separación desde
el punto de vista medioambiental es muy importante.
V.3.3.1.2.- Estudio de la influencia de la concentración de fosfato
A la vista de los resultados obtenidos en el apartado anterior, se optimizó la
concentración de fosfato en la fase móvil variando dicha concentración entre 0.5 y 10.0
mmol L”’, utilizando un valor de pH de 10,7 y un caudal de fase móvil de 1.0 mL min1.
Los resultados de los tiempos de retención obtenidos, para cada una de las especies de
arsénico en función de este parámetro, se muestran en la Figura 27.
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Figura 27.- Influencia de la concentración de fosfato, a pU 103, sobre la separación de las seis
especies de ars6nico (200 j~g L.! de As en cada especie) empleando cromatografía
flquida de cambio aniónico (columna IC-PAK A)-MO-HG-AAS. Caudal: 1.0 mL miiit
Se observa que, como era de esperar, para bajas concentraciones de fosfato, las
especies presentan mayores tiempos de retención. Sin embargo, al incrementar la
concentración de tampón en el eluyente, se obtienen tinos tiempos <le retención más
bajos, pero con menor resolución, llegando incluso a eluirse simultáneamente cuatro de
las especies estudiadas. Por lo tanto, se eligió una concentración de fosfato de 1.0 mmcl
L.t como eluyente de baja fuerza jónica, con el fin de obtener una mejor resolución.
V23.3.1.3.- Conclusiones de la cromatografía de cambio aniónico con la
columna IC-PAK A.
El cromatograma obtenido empleando como eluyente una disolución acuosa de
tampón fosfato de concentración 1.0 mmol 1>” a pH 10,7, y un caudal de fase móvil de
1.0 mL mm”’, para una mezcla de los seis compuestos, con un contenido de arsénico de
200 ¡tg L’ en cada especie, se muestra en la Figura 28.
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Figura 2&- Cromatograma obtenido a partir de una mezcla dc seis espedes dc arsénico (200 pg
LA de As) empicando cromatografía de cambio aniónico (columna IC-PAK A)-MO-
HG-AAS. Fase móvil: tampón fosfato 1.0 mmoí U’ a pI1 10.7. Caudal de fase móvil:
1.0 mL miui’~
Como se puede observar, es posible separar, en un tiempo de análisis de 8.30
minutos, las cuatro especies tóxicas del arsénico: As(III), DMA, MMA y As(V), de las
no tóxicas (AsB y AsC, cuyos picos solapan), tal como ocurría cuando se trabajaba con
cromatografía líquida de fase reversa modificada, si bien hay que destacar que en la
cromatografía de cambio aniónico la resolución de los picos es mejor y además, se ha
producido una inversión en el orden de elución de los analitos, lo que se debe,
principalmente, a la diferencia entre los valores de pH de trabajo utilizados en ambos
casos.
—0.025
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V.3.3.1.4.- Características analíticas del método.
Se han obtenido calibrados lineales para las seis especies en el intervalo de
concentración comprendido entre 50-200 pg 12’ de arsénico. Al igual que en el método
anterior, cada punto del calibrado es la media de tres determinaciones y las medidas
analíticas se han realizado en altura de pico. Los valores de la pendiente, ordenada en
el origen y coeficiente de correlación de las curvas de calibrado obtenidas para cada
especie se recogen en la Tabla XV.
Tabla XV.- Parámetros de las curvas de calibrado obtenidas para las seis especies de arsénico
estudiadas en el intervalo de concentración de 50 - 250 pg U’ de arsénico, empleando
cromatografía de cambio aniónico (columna IC-PAiK A)-MO-HG~.AAS. Fase móvil:
tampón fosfato 1.0 mmol U’ a pH 10.7. Caudal: 1.0 mL miii”’.
Especie Pendiente, u.A. pg’ L
(x 10~)
Ordenada en el
origen, u.A.
Coeficiente de
correlación
AsB+AsC 6.4±0.2 0.005±0.005 0.99996
DMA 7,3±0.1 0.011±0.006 0.99998
As(III) 3.8±0.4 0.009±0.006 0.9993
MMA 3.8±0.4 0.008±0.006 0.9992
As(V) 3,0±0.4 0.009±0.005 0.9992
El R.S.D. y el L.D. para cada una de las seis especies de arsénico estudiadas, se
han calculado empleando los mismos criterios que en el Apartado V.3.2.4. Los resultados
obtenidos se encuentran recogidos en la Tabla XVI.
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Tabla XVI.- Características analíticas del método para las seis especies de arsénico, mediante
cromatografía de cambio aniónico (columna IC-PAK A)-MO-HG-AAS.
Especie tr (mm.) R.S.D.(%) L.D. (yg U’)
AsB+AsC 1.17 1 9
DMA 1.63 2 8
As(III) 2.25 5 16
MMA 5.17 4 16
As(V) 8.17 5 20
Aunque se pueden determinar las especies tóxicas individualmente y las no tóxicas
conjuntamente, utilizando tanto esta cromatografía como la de fase reversa modificada,
los límites de detección y los valores de desviación estándar relativa obtenidos en este
caso son mejores que cuando se trabaja en cromatografía de fase reversa (ver Tabla
XIV), por lo que es posible determinar estas especies en muestras que contengan niveles
de concentración más bajos.
V.3.3.2.- Columna aniónica 1-Jamilton PRP-X 100
Estudios preliminares del caudal óptimo de la fase móvil, tampón fosfato 17
mmol L1 a pH 6.0, en el intervalo de 0.5 - 3.0 mL min’, mostraron que el caudal óptimo
de trabajo era de 2.0 mL min’. Este valor ha sido utilizado para llevar a cabo el resto
de los estudios, ya que a velocidades de flujo menores los tiempos de retención son muy
elevados y el tiempo de análisis muy largo.
V.3.3.2.1.- Estudio de la influencia del pl-1 de la fase móvil
El intervalo de pI-I de la fase móvil estudiado fue de 3.0 a 11.0, empleando una
concentración de tampón fosfato de 17 mmol 121. Los resultados de los tiempos de
retención medidos para cada una de las especies de arsénico estudiadas, se representan
en la Figw-a 29.
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Figura 29.- Influencia del pH de la fase móvil (tampón fosfato 17 mmol U’) en cromatografía de
cambio aniónico (columna Hamilton PRP-X 100) empleando el sistema HPLC-MO-
HG-AAS, para la separación y detección de seis especies de arsénico (200 pg E’ de
As en cada especie). Caudal: 2.0 mL muy’.
Se observa que, a valores de pH inferiores a 3.5, las especies neutras: AsE, As(III)
y DMA, y la catiónica, AsC, no quedan retenidas en absoluto, por lo que ocurre un
solapamiento de sus señales. MMA y As(V), al estar cargados negativamente, quedan
retenidos, eluyendo a tiempos más elevados que las anteriores especies.
A valores de pI-1 cercanos a 6.0, eluye en primer lugar la AsC (especie catiónica),
y a continuación se observa un pico correspondiente al solapamiento de las especies
As(III) y AsB (especies neutras). Posteriormente, eluyen en este orden, DMA, MMA y
As(V), ya que a ese pH se encuentran en forma de especies aniónicas.
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Por otro lado, a pH superiores a 9.5, la AsC y la AsB eluyen conjuntamente,
saliendo de la columna en primer lugar, debido a que a ese valor de pH, ambas especies
se encuentran en su forma neutra. A continuación se eluyen DMA, As(III), MMA y
As(V), que se encuentran en sus formas aniónicas. Por consiguiente, a pI-I 10.7 se
pueden separar las especies no tóxicas (AsB y AsC) del resto de los compuestos tóxicos,
al igual que ocurre cuando se trabaja con una columna IC-PAK A a ese mismo pH o con
la Spherisorb 5 ODS1 a pH 5.2.
VS.3.2.2.- Estudio <le la influencia de la concentración de fosfato
Se ha realizado el estudio de la influencia de la concentración de fosfato en la
fase móvil, en el intervalo 10 - 22 mmol 1<’, a pI—1 6.0, empleando un caudal de 2.0 mL
miii’. Los resultados de los tiempos de retención obtenidos para cada una de las seis
especies de arsénico, en función de dicha concentración, se muestran en la Figura 30.
Se observa que, para tajas concentraciones de tampón fosfato en la fase n2óvil,
se produce una buena separación de las señales, pero la última especie eluida, As(V),
presenta un gran ensanchamiento de pico debido a su elevado tiempo de retención, a
la vez que se incrementa considerablemente el tiempo de análisis. Al aumentar la
concentración del regulador en el eluyente se obtienen tiempos de retención más bajos
con la misma resolución. Se eligió una disolución de tampón fosfato de concentración
17 mmol L’ como eluyente, con el fin de obtener una separación efectiva en un tiempo
máximo de análisis de 8 minutos.
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Figura 30.- Influencia de la concentración de fosfato en la fase móvil, a pU 6.0, sobre la separación
de las seis especies de arsénico (200 pg U’ de As en cada especie) empleando
cromatografía de cambio aniónico (columna Hamilton PRP-X 100) - MO - HG - AAS.
Caudal de la fase móvil: 2.0 mL miii’.
V.3.3.2.3.- Determinación de las especies de arsénico por HIPLC (columna
1-lamilton PRP-X 100) - termo-oxidación - HG - AAS en base a la
diferente separación cromatográfica a pH 6.0 y 10.7
A la vista de los resultados obtenidos en los estudios de optimización de los
parámetros cromatográficos (caudal, concentración y pH de la disolución eluyente), se
llega a la conclusión de que es posible realizar la determinación de las seis especies de
arsénico estudiadas por medio de la obtención de dos cromatogramas, uno a pH 6.0 y
otro a pI-I 10.7. En la Figura 31 se muestran ambos cromatogramas, cada uno de ellos
correspondiente a una mezcla con un contenido de arsénico de 120 pg L”’ en cada
especie, a dichos valores de pH, empleando una concentración de fosfato en la fase
móvil de 17 mmol L-’ y un caudal de 2.0 mL muY’.
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A pI-rl 6.0 (Figura 31A), se podrían determÁn& individualmente las especies AsC,
DMA, MMA y As(V}, y la concentración total de la mezcla de AsB y As(III), debido
al solapamiento de sus señales. Sin embargo, cuando se registra el cromatograma a pH
10.7 (Figura liB) se pueden detectar por separado As(IIJ), DMA, MMA y As(V),
solapando las señales de AsC y AsE. Por tanto, la concentración de AsB se puede
determinar por diferencia entre la concentración total de AsB y AsC, valor obtenido a
piEl 10.7, y la concentración de AsC obtenida a pl-l 6.0, o bien, por diferencia entre la
concentración total de As(III) y AsB, que se obtiene a pH 6.0 y la concentración de
As(Ill> medida a pI-1 10.7.
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Figura 31.- Cromatograma dc una mezcla de seis especies de arsénica (120 gg 1..’ de As en cada
especie>: A) pH 6.0 y II) pH 10.7, en cromatografía de cambio aniónico (columna
Hamdton PRP-X 100).MO-HG-AAS. Fase móvil: tampón fosfato 17 mmol U’.
Velocidad de flujo dc 2.0 mL miii -
De cualquier manera, al igual que en la cromatografía líquida en fase reversa
modificada y en la cromatografía de cambio aniónico con columna IC-PAK A, a pH
10.7, se pueden determinar individualmente cada una de las especies tóxicas: As(IIJ),
DMA, MMA y As(V>, y por otro lacio, la mezcla de especies no tóxicas, AsE y AsC,
conjuntamente.
AsE 1- As(jII)
DMA
• MMA As(V)
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Características analíticas
Con una fase móvil acuosa de tampón fosfato 17 mmol 12’, a pH 10.7 o a pH 6.0,
y un caudal de 2.0 mL min1, se han obtenido calibrados lineales para las seis especies
en el intervalo de concentración comprendido entre 50-250 pg 121 de arsénico. Al igual
que en los trabajos anteriores, cada punto del calibrado se ha medido por triplicado y
la señal analítica considerada ha sido la altura de pico. Los valores de la pendiente,
ordenada en el origen y coeficiente de correlación de los calibrados obtenidos para cada
especie, empleando el eluyente a pH 10.7 o a pH 6.0, se recogen en la Tabla XVII y
XVIII, respectivamente.
Tabla XVIL-Parámetros de las curvas de calibrado obtenidas para las seis especies de arsónico
estudiadas en ci intervalo de concentración de 50-250 pg U’ de arsénico, empleando
cromatografía de cambio aniónico (columna Hamilton PRP-X 100)-MO-HG-AAS.
Fase móvil: tampón fosfato 17 mmol L’ a pH 10.7. Caudal: 2.0 mL miii ‘.
Especie Pendiente, u,A. yg”’ L
( x 10~)
Ordenada en el
origen, u.A.
Coeficiente de
correlación
AsB+AsC 6,9±02 -0001+0.006 0.9998
DMA 7.1±0.1 0.018±0.003 0.99995
As(llI) 5.2±0.2 0.001±0.003 0.99990
MMA 5.4±0.3 0.010±0.004 0.9996
As(V) 3.2±0.2 0.011±0.003 0,9997
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Tabla XVIII.-Parámetros de las curvas de calibrada obtenidas para las seis especies de arsénico
estudiadas en el intervalo de concentración de 50-250 gg U’ de arsénico empleando
cromatografía de cambio aniónico <columna Hamilton PRP-X 100)-MO-HG-AAS.
Fase móvil: tampón fosfato 17 mmal U’ a pH 6.0. caudal: 2.0 mL min’.
Especie Pendiente, u.A. pg”’ L
x i0~)
Ordenada en el
origen, u.A.
Coeficiente de
correlación
AsC 9.1±0.4 0.006±0.007 0.9990
AsB+As(III) 5.9±0.5 -001 + 001
0.005±0.004
0.9995
DMA 6.3±0.2 0.9993
MMA
As(V)
5.3±0.2
3.5±0.1
0.004±0.003
0.009±0.002
0.9997
0.9998
El RS.D. y el L.D., para cada una de las seis especies de arsénico estudiadas, se
han calculado empleando los criterios descritos en el apartado V.3.2.4. Los resultados
obtenidos en ambos pH se encuentran recogidos en la Tabla XIX y XX.
Tabla XIX- Características analíticas del método para las seis especies de arsénico mediante
cromatografía de cambio aniónico (columna Hamilton PRP-X 100, pH 103)-MO-HG-
AAS. Pase móvil: tampón fosfato 17 mmol L’ a pH 10.7. caudal de la fase móvil:
2.0 mL min’ -
Especie t< (mm.) R.S.D.(%) j L.D. (~g 12’)
AsB+AsC 1.60 2 6
DMA 2.00 5 6
As(III) 2.65 5
5
8
MMA 4.00 7
As(V) 7.50 4 12
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Tabla XX.- Características analíticas del método para las seis especies de arsénico mediante
cromatografía de cambio aniónico (columna Hamilton PRP-X 100, pH 6.0)-MO-HG-
AAS. Pase móvil: tampón fosfato 17 mmol U’ a pH 6.0. Caudal de la fase móvil: 2.0
mL min’.
Especie t. (mm.) R.S.D.(%) L.D. (gg 12’)
AsC 1.45 3 4
AsB±As(III) 120 4 7
DMA 2.40 3 6
MMA 3s50 4 6
As(V) 7.30 5 11
V.3.3.2.4.- Determinación de las especies de arsénico por HIPLC (columna
Hamilton PRP X100) - termo-oxidación - HG - £45 en base al
diferente comportamiento de estas especies en el proceso de la termo-
oxidación en presencia y ausencia del K2S208
El método consiste en la obtención de dos cromatogramas a pH 6.0. La diferencia
entre ambos cromatogramas es el empleo o no del agente oxidante (persulfato potásico
al 5% en NaOI-l al 2.5%) para producir la termo-oxidación de las especies orgánicas de
arsénico en el horno microondas. Como ya se estudió en el Apartado V.2.1, cuando se
emplea el sistema con persulfato potásico al 5%, se obtiene el cromatograma
representado en la Figura 32A. En estas condiciones, se pueden determinar, como ya
se ha visto, las especies AsC, DMA, MMA y As(V) individualmente y mezcla de As(III)
y AsB. Sin embargo, cuando el persulfato potásico es sustituido por agua, se obtiene el
cromatograma representado en la Figura 32B. Como era de esperar, en estas
condiciones las especies AsC y AsB no son formadoras de hidruros y, por tanto, no se
detectan, por lo que se observa una señal que corresponde únicamente a As(IIl), además
de los picos de DMA, MMA y As(V). La concentración de AsB se puede determinar por
diferencia entre la concentración de la mezcla de As(III) y AsB, obtenida trabajando con
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persulfato potásico, y la concentración de As(III), medida en el cromatograma obtenido
sin utilizar el reactivo oxidante.
A
0.155
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8
0155-
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Figura 32.- Cromatograma de una mezcla de las seis especies de arsénico (120 j¿g L’ de As en cada
especie): A) con persulfato potásico y II) sin persulfato potásico, en cromatografía de
cambio aniónico (columna Hamilton PRP-X100) - termo-oxidación - HG - AAS. Fase
móvil: tampón fosfato 17 mmol L’ a pH 6.0. Velocidad de flujo de ZO mL miii’.
Características analíticas del método empleando persulfato potásico
Utilizando como fase móvil una disolución acuosa de tampón fosfato 17 mmol L”’,
a pH 6.0 y un caudal de 2.0 mL min’, y realizando la etapa intermedia de termo-
oxidación con agente oxidante, se han obtenido calibrados lineales para las seis especies
en el intervalo de concentración comprendido entre 50 - 250 ¡¿g 12’ de arsénico. Cada
punto del calibrado ha siclo medido por triplicado y la señal analítica considerada ha sido
la altura de pico. Los valores de la pendiente, ordenada en el origen y coeficiente de
correlación de los calibrados obtenidos para cada especie se recogen en la Tabla XXI.
2
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Tabla XXI.- Parámetros de las curvas de calibrado obtenidas para las seis especies de arsénico
estudiadas en el intervalo de concentración de 50-250 gg U’ de arsénicoen cada
especie, empleando cromatografía de cambio aniónico (columna Hamilton? - termo-
oxidación (con oxidante)-HG-AAS. Fase móvil: tampón fosfato 17 mmol U a pH 6.0.
Caudal: 2.0 mL mm”’.
Especie Pendiente, u.A. yg1 L(x l0~)
Ordenada en el Coeficiente de
origen, u.A. correlación
AsC 9.0±0.2 0.016±0.001 0.9995
As(III) + AsB 6.18±0.07 0.021±0,002 0.9998
DMA 6.5±0.2 0.010±0,002 0,9991
MMA 5.6±0.2 0.012±0.001 0.9990
As(V) 3,43±0.03 0.013±0,001 0.9998
Además, se ha calculado el R.S,D. y el L.D., para cada una de las seis especies
de arsénico estudiadas, tal como se describe en el Apartado V.3.2.4. Los resultados
obtenidos se encuentran recogidos en la Tabla XXII.
Tabla XXII.- Características analíticas del método para las seis especies de arsénico mediante
cromatografía de cambio aniónico (columna Hamilton PRP-X 100) - termo-oxidación
(con oxidante)-HG-AAS. Fase móvil: tampón fosfato 17 mmol E’ a pH 6.0. Caudal
de fase móvil: 2.0 mL mint.
Especie tr (mm.) R.&D.(%) L.D. ~ug 12’)
AsC 1.50 5 4
AsB+As(III) 1.85 3 6
6DMA 2.45 5
MMA 3.70 4 6
As(V) 7.20 6 8
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Características analíticas del método sin termo-oxidación
En las mismas condiciones iniciales, sustituyendo el agente oxidante por agua en
la etapa de termo-oxidación, se han obtenido calibrados lineales para las cuatro especies
de arsénico formadoras de hidruros en el intervalo de concentración comprendido entre
50-250 yg 12’ de arsénico. Cada punto es la media de tres determinaciones y las medidas
se han realizado en altura de pico. Los valores de la pendiente, ordenada en el origen
y coeficiente de correlación de dichos calibrados se recogen en la Tabla XXIII.
Tabla XXIII.- Parámetros de las curvas de calibrado obtenidas para las cuatro especies de arsénica
formadoras de hidruros en el intervalo de concentración de 50-250 pg U’ de
arsénico en cada especie, empleando cromatografía de cambio aniónico (columna
Hamilton PRP-X 100) - termo-oxidación (sin oxidante) - HG - AAS. Fase móvil:
tampón fosfato 17 mmol LA a pH 6.0. Caudal: 2.0 mL mm ~‘.
Especie Pendiente, n.A. yg’ L
x i0~>
Ordenada en el
origen, n.A.
Coeficiente de
correlación
As(llI) 9.93±0.04 0.0013±0.004 0.9998
DMA 3.5±0.4 0.006±0.004 0.992
MI’vIA 6.87±0.07 0.003±0.001 0.99994
As(V) 4.75±0.07 0002±0.001 0.9998
El R.S.D. y el L.D., para cada una de las cuatro especies de arsénico detectadas,
se ha calculado empleando los criterios descritos en el apartado V.3.2.4. Los resultados
obtenidos se encuentran recogidos en la Tabla XXIV.
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Tabla XXIV.- Características analíticas del método para las cuatro especies de arsénico formadores
de hidruros mediante cromatografía dc cambio aniónico (columna hamilton
PRP-X 100) - termo-oxidación (sin oxidante) - HG - AAS. Fase móvil: tampón
fosfato 17 mmol L”1 a pH 6.0. Caudal de fase móvil: 2.0 mL mhf1.
Especie t. (mm.) R.S.D.(%) L.D. (yg 12’)
As(Ill) 1.85 3 3
DMA 2.45 5 9
MMA 3.70 4 4
As(V) 7.20 4 6
V.3.3.2.4.- Determinación de las especies de arsénico por IIPLC (columna
I-{amilton)-MO-HG-AAS en base a la exclusión selectiva de especies
con cartuchos aniónicos (IC-OH) conectados a la válvula <le inyección.
Los cartuchos aniónicos (IC-OH) conectados a la válvula de inyección
cromatográfica, permite.n abordar la determinación diferenciada de las seis especies
objeto de estudio. Para ello, en un mismo paso, se introduce la muestra en el sistema
haciéndola pasar a través de un cartucho aniónico (IC-OI-l), acondicionado previamente
(10 mL de NaOI-I al 10% y lavado con 20 mL de 1-120), colocado a la entrada de la
válvula de inyección ( ver Figura 33). De esta forma, las especies aniónicas As(llI),
DMA, MMA y As(V), quedan retenidas en dicho cartucho y sólo las especies catiónicas
AsC y AsB pasan al inyector, siendo separadas posteriormente en la columna 1-lamilton
PRP-X 100, empleando tampón fosfato 5 minol L’ a pH 6.0 como fase móvil y una
velocidad de flujo de 1.0 mL niin”’, en estas condiciones el crornatograma contiene sólo
las especies AsB y AsC, como dos picos cromatográficos perfectamente resueltos. Por
otro lado, se obtiene un segundo cromatograma eliminando el cartucho aniónico y
sustituyendo el agente oxidante, de la etapa asistida por microondas, por agua. De esta
forma, como ya se vió previamente, sólo se obtienen las señales correspondientes a las
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especies formadoras de hidruros, As(IIl), DMA, MIdA y As(V), con un tiempo máximo
de análisis de 8 minutos. En la Figura 34 se muestran los cromatogramas
correspondientes a una mezcla de 120 ,ug 12’ de arsénico en cada especie, inyectando la
muestra al sistema HPLC-MO-HG-£4s a través de un cartucho aniónico (Figura 34,4)
o sin emplear dicho cartucho y sustituyendo el agente oxidante por agua (Figura 34B).
De esta forma, no es necesario hallar la concentración de ninguna especie por diferencia
entre dos señales obtenidas en distintas condiciones, sino que se determinan las seis
especies por interpolación directa de una sola señal en las curvas de calibrado
correspondientes.
oluosira
sopa rodo,
gas/1 Iqu ído
Figura 31- Representación esquemática del sistema HPLC-MO-HG-AAs, situando un cartucho
aniónico (IC-OH) a la entrada de la válvula de inyección.
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Figura 34.- Cromatograrnas de una mezcla de las seis especies de arsénico (120 pg L”’ de As):
A) inyectando la muestra a través de un cartucho aniónico, fase móvil: tampón fosfato
5 mmol E’ a pH 6.0 y un caudal de 1.0 mL muY’ y B) sin cartucho y sin persulfato
potásico, fase móvil: tampón fosfato 17 mmol U’ a pH 6.0 y un caudal de 2.0 mL mm1,
empleando cromatografía de cambio aniónico (columna Hamilton)-MO-HG-AAS.
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Características analiticas del método con inyección a través del cartucho
En las condiciones ya establecidas, se han obtenido calibrados lineales para las
dos especies que no quedan retenidas en el cartucho, AsB y AsC, en el intervalo de
concentración comprendido entre 50 - 250 ~g 12’ de arsénico. Al igual que en los casos
anteriores, cada punto del calibrado ha sido medido por triplicado y la señal analítica
considerada ha sido la altura de pico. Los valores de la pendiente, ordenada en el origen
y coeficiente de correlación de los calibrados obtenidos para ambas especies se recogen
en la Tabla XXV.
Tabla XXV.- Parámetros de las curvas de calibrado obtenidas para AsC y AsB en el intervalo de
concentración de 50 - 250 pg U’ de arsénica, empleando cromatografia de cambio
aniónico (columna Hamilton PRP-X100)-MO-HG-AAS, inyectando la muestra a
través de un cartucho aniónico. Pase móvil: tampón fosfato 5 mmol ~ a pH 6.0.
Caudal: 1.0 mt miii”’.
Especie Pendiente, u.A. ¡sg”1 L(x 10~)
Ordenada en el Coeficiente de
origen, u.A. correlación
AsC 9.0±0.1 0.002±0.001
AsE 7.1±0.1 0.010±0.002
Además, se ha calculado el R.S.D. y el L.D. para las dos especies de arsénico que
atraviesan el cartucho, tal como se describe en el Apartado V.3.2.4. Los resultados
obtenidos se muestran en la Tabla XXVI.
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Tabla XXVI.- Características analíticas del método para la determinación dc las dos especies no
retenidas en el cartucho mediante cromatografía de cambio aniónico (columna
Hamilton)-MO-HG-AAS, inyectando la muestra a través de un cartucho aniónico.
Fase móvil: tampón fosfatos inmol U’ a pH 6.0. Caudal de fase móvil: 1.0 mL ruin”’.
Especie tr (mm.) RS.D.(%) LD. (pg L”1)
AsC 2.20
AsB 3.00
V.3.4.- Estudio comparativo de las condiciones óptimas encontradas con cada una
de las columnas cromatográficas
La Tabla XXVII muestra, comparativamente, un resumen de las condiciones
óptimas encontradas con cada una de las columnas cromatográficas ensayadas, para la
determinación individualizada de las seis especies del arsénico, que son objeto de
nuestro estudio.
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Tabla XXVII.- Resumen de las condiciones óptimas obtenidas en la separación de seis especies de
arsénico, empleando cromatografía de fase reversa modificada (columna spherisorb
5ODS1) y cambio aniónico (columna IC PAK A y Hamilton PRP-X 100)
PARÁMETROS I-IPLC
FASE
REVERSA
HPLC-IC
PAKA
I-IPLC-I-IAMILTON PRP-X 100
COLUMNA
Sílice en base
octadecil
(splicrisorb
50D51)
Polimetacrijato
con grupos
NH$ (10
gm)
Poli(cstircno
dibutilbenceno)
trimetilamonio
(10 pm)
DIMENSIONES
COLUMNA
150 x 4.6 mm 50 x 4.5 mm 250 x 4.1 mm
FASE MÓVIL
TBAP
2.5 mmol U’
a pH 5.2
Tampón
fosfato
1.0 mmol II’
a pH 10.7
Tampón fosfato
17.0 mmol L”’
a pH 6.0
Tampón
fosfato
17.0 mmol 12’
a pH 10,7
VELOCIDAD
PUJO FASE MÓVIL
1.0 mL mm -‘ 1.0 mL mlii -I 2.0 mL mlii’ 2.0 mL miii’
DETERMINACIONES
INDIVIDUALIZADAS
(LD, pg L’)
As(III) (97)
DMA (122)
MMA (128)
As(V) (143)
As(III) (16)
DMA (8)
MMA (16)
As(V) (20)
AsC (4)
DMA (6)
MMA (6)
As(V) (11)
As(III) (8)
DMA (6)
MMA (7)
As(V) <12)
DETERMINACIÓN
CONJUNTA
(LD, pg L”’)
AsI3 + AsC
(100)
AsE -¡- AsC
(9)
AsE + As(III)
(7)
AsE + AsC
(6)
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VI.1.- INTRODUCCIÓN
Las aplicaciones analíticas a que han dado lugar los métodos establecidos en el
anterior capítulo, están directamente relacionadas con la bondad de los mismos. Así, los
principales inconvenientes que presenta la cromatografía líquida en fase reversa
(columna Spherisorb 5ODS1, reactivo iónico TBAP 2.5 mmol L’ a pH 5.2) son: a) el
solapamiento de las especies AsB y AsC en todos los casos, lo que no permite la
cuantificación individualizada de las seis especies, b) altos límites de detección como
consecuencia de la presencia del tensoactivo en la etapa de la generación del hidruro,
y c) el agente formador del par iónico, que afecta permanentemente a la selectividad
de la columna, lo que dificulta la reproducibilidad. Sin embargo, el método propuesto
puede aplicarse directamente a muestras acuosas con altos contenidos en las especies
inorgánicas, así como a la determinación conjunta de las especies no tóxicas, AsB y AsC.
La colum.na aniónica IC-PA.K A no mejora, en ningán caso, las condiciones de
separación de especies con respecto a la columna de fase reversa modificada, ya que al
igual que aquella, sólo se obtiene separación de las especies aniónicas, solapando las
especies catiónicas, hecho que no permite su determinación individualizada. Sin
embargo, se mejoran extraordinariamente las prestaciones analíticas en cuanto a la
reproducibilidad y límites de detección, lo que ya permite abordar la especiación de
arsénico en muestras medioambientales con bajos contenidos en las di.ferntes especies
estudiadas.
APLICACIONES ANALÍTICAS DIRECTAS EMPLEANDO LOS
MÉTODOS DESARROLLADOS CON LAS DIFERENTES
COLUMNAS CROMATOGRÁFICAS.
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La columna aniónica Hamilton PRP-X 100 ha proporcionado las mejores
condiciones cromatográficas, aunque tampoco es posible la separación de las seis
especies en un solo cromatograma. Con esta columna se han propuesto tres métodos
para la determinación de las especies de arsénico en muestras medioambientales.
El primero se basa en el hecho de que la separación cromatográfica es distinta
si se emplea como eluyente tampón fosfato 17 mmol L4 a pH 10.7 o a pH 6.0, ya que
a ambos pH se produce un solapamiento en el que están involucradas diferentes especies
(a pH 10.7, AsE y AsC, y a pH 6.0, As(II) y AsB). Se puede así, determinar la
concentración de AsG, As(III), DMA, MMA y As(V) individualmente y calcular por
diferencia la de AsE.
El segundo método se basa en que AsB y AsC no generan ningún hidruro de
arsénico si no se aplica el procedimiento de termo-oxidación. Así, en presencia del
agente oxidante se obtendrán los picos correspondientes a As(V), MMA, DMA, AsC y
un pico conjunto de As(IJI) y AsB, mientras que en ausencia del agente oxidante se
obtendrán los picos correspondientes a As(III), MMA, DMA y As(V). La concentración
de AsE se calcula por diferencia entre ambos cromatogramas.
El tercer método se basa en el empleo o no de un cartucho aniónico acoplado al
sistema HPLC-MO-I-IG-AAS. Así, en presencia del cartucho se cuantificarán las especies
catiónicas, AsB y AsC, y en ausencia del mismo y omitiendo el reactivo oxidante,
As(III), As(V), MMA y DMA.
Por otra parte, los límites de detección y la reproducibilidad alcanzados en los
tres métodos, permiten abordar la determinación directa de muestras medioambientales
sin necesidad de pretratamientos especiales.
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VL.2- ESPECIACIÓN DE ARSÉNICO EN AGUA RESIDUAL EMPLEANDO
LA CROMATOGRAFÍA DE FASE REVERSA MODIFICADA Y
DETECCIÓN MO-I-IG-AAS.
Los altos límites de detección del método propuesto hacen que no sea adecuado
para su aplicación en la mayoría de las muestras medioambientales. Los niveles de
arsénico en un agua de sondeo y en un extracto de sedimentos obtenidos del Programa
de Ensayos, Medidas y Pruebas (M&T), se encuentran por debajo de los límites de
determinación del método. Sin embargo, el método se ha aplicado a la determinación
de las seis especies en un agua residual (de cloaca), cuyo contenido en arsénico total era
extraordinariamente elevado. La concentración de cada compuesto de arsénico en la
muestra se calculó por lectura directa de la señal obtenida, en cada caso, en el calibrado
correspondiente a cada una de las especies.
Los resultados obtenidos para cinco determinaciones se resumen en la
Tabla XXVIII.
Tabla XXVIII.- Especiación de arsénico en un agua residnal empleando cromatografía de fase
reversa modificada-MO-HG-AAS. Fase móvil: TBAP 2.5 rumol fi’ a pl-l 5.2.
Caudal de la fase móvil: 1.0 mL mm”’
Especie Concentración de As
(mg Li)
AsB+AsC 9.7±0.6
DMA
As(III)
MMA
As(V)
n,d = no detectado
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En esta muestra de agua sólo se ha obtenido señal correspondiente a la mezcla
de compuestos no tóxicos, AsC y AsB, con el inconveniente de que este método no
permite distinguir entre ambas especies. El nivel de concentración obtenido, del orden
de mg 12’, puede ser atribuido a la alta actividad biológica que se registra en este tipo
de aguas.
V.3.- ESPECIACIÓN DE AS EN AGUAS Y EXTRACTOS DE SEDIMENTOS
POR CROMATOGRAFÍA DE CAMBIO ANIÓNICO EN COLUMNA IC-
PAK A Y DETECCIÓN POR MO - HG - AAS.
El método desarrollado con esta columna se aplicó a la determinación de las seis
especies de arsénico estudiadas en agua de sondeo del Cabril (Córdoba), en un agua
residual (de cloaca) y en un extracto sintético de sedimentos suministrado por el
Programa de Ensayos, Medidas y Pruebas (M&T). La concentración de cada compuesto
de arsénico en la muestra se calculó por lectura directa de la señal obtenida en cada
caso, en el calibrado correspondiente a cada una de las especies. Los resultados
obtenidos para cinco determinaciones de cada muestra se recogen en la Tabla XXIX.
Tabla XXIX.- Especiación de arsénico en aguas y extracto de sedimentos, por cromatografía de
cambio aniónico (columna IC-PAK A)-MO-HG-AAS. Resultados expresados en
concentración de arsénico. Fase móvil: tampón fosfato 1.0 unmol U’ a pH 10.7.
Caudal: 1.0 mL mlii”’
Especie Agua sondeo
(,ug 12’)
Agua residual
(mg 12’)
Extrac. sedim.
(pg L”’)
AsB-s-AsC n,d. 10.3±0.5 n.d.
DMA n.d. n.d. 51±2
As(IIJ) n.d. n.d. n.d.
MMA n.d. n.d. 181±6
As(V) 86±9 n.d. 113±8
n,d. = no detectado
162
Resultados y Discusión
Como se puede observar, en el agua de sondeo sólo se ha detectado la presencia
de As(V), como cabía esperar, ya que, al ser aguas subterráneas, no existe la suficiente
actividad biológica necesaria para transformar el arsénico inorgánico en los distintos
derivados orgánicos. En el agua residual, al igual que en el método anterior, sólo
aparece la señal correspondiente a las especies no tóxicas, AsB y/o AsC, no siendo
posible, mediante este método, distinguir cuál de ellas está presente. Sin embargo, en
el extracto sintético de sedimento se han encontrado DMA, MMA y As(V). El resto de
las especies, en cada caso, si se encuentran presentes, están a niveles de concentración
por debajo del límite de detección de este método.
Con el fin de evaluar la exactitud del método propuesto, se han realizado estudios
de recuperación en la muestra de extracto sintético de sedimento, añadiendo 60 ¡¿g 121
de arsénico, en cada especie, a una alícuota de dicho extracto. Los resultados obtenidos
se encuentran recogidos en la Tabla XXX.
Tabla XXX.- Recuperación de las seis especies de arsénico en el extracto sintético de sedimento,
empleando cromatografía de cambio aniónico (columna IC-PAK A)-MO-HG-AAS.
Fase móvil: tampón fosfato LO rumol U’ a pH 10.7. Caudal: 1.0 mL mm”0.
Especie pg L”’ totales yg L”1
encontrados
% recuperación
AsB+AsG 60 61±3 102±3
DMA 111 114±2 102±2
As(III) 60 59±2 99±2
MMA 241 237±2 98±2
As(V) 173 179±8 103±8
Se observa que, para todas las especies, la recuperación está próxima al 100%,
lo que confirma la validez del método propuesto para la determinación de los
compuestos de arsénico estudiados en este tipo de muestras.
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VI.4.- ESPECIACIÓN DE AS EN DISTINTOS TIPOS DE MUESTRAS
MEDIOAMBIENTALES POR CROMATOGRAFIA DE INTERCAMBIO
AMÓNICO EN COLUMNA HAMWTON PRP-X 100 Y DETECCIÓN POR
MO-HG-AAS
En base a los resultados obtenidos en la separación de las especies utilizando la
cromatografía de cambio aniónico con columna Hamilton PRP-X 100 y en las
conclusiones extraídas de los estudios realizados sobre la transformación de las especies,
tanto en microondas como en termo-oxidación, se proponen diferentes métodos para la
deteríninación de las seis especies de arsénico estudiadas.
VI.4.1.- Determinación de las especies de arsénico por HPLC (columna Ilamilton
PRP-X 100)-MO-HG-AAS en base al diferente comportamiento de estas
especies en función del pH
El método desarrollado se aplicó a la determinación de las seis especies de
arsénico en agua de sondeo del Cabril, en un agua residual y en el extracto sintético de
sedimentos suministrado por el Programda de Ensayos, Medidas y Pruebas (M&T). La
concentración de cada compuesto de arsénico en la muestra se calculó por interpolación
directa de la señal obtenida, en cada caso, en el calibrado correspondiente a cada una
de las especies.
Los resultados obtenidos para cinco determinaciones en cada muestra, se resumen
en las Tablas XXX1 y XXXII, que corresponden a las medidas realizadas a pH 10.7 y
a pI-1 6.0, respectivamente.
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Tabla XXXI.-Especiación de arsénico en aguas y extracto de sedimento empleando cromatografía
de cambio aniónico (columna Hamilton PRP-X 100)-MO..HG.AAS. Fase móvil:
tampón fosfato 17 mmcl L”’ a pH 10.7. caudal de fase móvil: 2.0 ¡nL mili”’.
Resultados expresados en concentración de arsénico.
Agua sondeo
(~g L”’)
n.d.
n.d.
n.d.
n,d.
86±4
Agua residual
(mg L~’)
9.4±0.4
n,d.
n,d.
n.d.
n,d.
Extrac. sedim.
(yg Li
)
n.d,
53±7
n.d.
179 ±4
K 105±9
n.d. = no detectado
Tabla XXXII.- Especiación de arsénico en aguas y extracto de sedimento empleando cromatografía
de cambio aniónico (columna Hamilton PRP-X 1aO)-MO-HG~”AAS. Pase móvil:
tampón fosfato 17 mmol fi1 a pH 6.0. Caudal de fase móvil: 2.0 mL mu”0.Resultados expresados en concentración de arsénico.
Especie Agua sondeo
(pg L”’)
Agua residual
(mg 12’)
Extrac, sedim.
{gg L’)
AsB±As(Ill) n.d. 9.6 ±0.4 n.d.
DMA n.d. md. 54±3
AsC n.d, n,d. n,d.
MMA n.d. n.d. 183 ±3
As(V) 80±4 n,d. 111±4
n.d. = no detectado
Especie
AsB+AsC
DMA
As(III)
MMA
As(V)
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Comparando los datos de las Tablas XXXI y XXXII, se puede deducir que en
el agua residual, la concentración suma de AsB y AsC, obtenida a pH 10.7, (9.4 mg L’),
corresponde exclusivamente a AsB ya que la concentración de AsC detectada a pH 6.0
es nula. Este dato concuerda con los que se obtienen si se considera la concentración
suma de AsE y As(III) (9.6 mg L”’), obtenida a pH 6.0, y la de As(III) medida a pH 10.7
(no detectada). Para el extracto de sedimento sólo se detecta contenido en arsénico, a
ambos valores de pI-1, en forma de las especies DMA, MMA y As(V), y los resultados
obtenidos son similares a ambos pH. Por otro lado, estos resultados coinciden con los
obtenidos en el método cromatográfico desarrollado con la columna IC-PAK A.
Con el fin de comprobar la exactitud del método, se han realizado estudios de
recuperación añadiendo 60 yg L”’ de arsénico, en cada especie, a una alícuota del
extracto sintético de sedimento. Los resultados obtenidos a pH 10.7 y 6.0 se muestran
en las Tablas XXXJíI y XXXIV, respectivamente.
Tabla XXXJII.- Recuperación de las seis especies de arsénico en el extracto sintético de sedimento
empleando cromatografía de cambio aniónico (columna ¡-lamilton PRP-X 100)-
MO-HG-AAS. Fase móvil: tampón fosfato 17 mmoíU’ a pH 10.7. Caudal de fase
móvil: 2.0 mL mlii’.
Especie pg ~ totales pg L”’ encontrados % recuperación
AsB±AsC 60 58±4 97±4
DMA 113 109±7 96±7
As(III) 60 61±3 102±3
MMA 239 229±4 96±4
As(V) 165 176±4 107±4
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Tabla XXXIV.- Recuperación de lasseis especies de arsénico en el extracto sintético de sedimento,
empleando cromatografía de cambio aniónico (columna Hamilton PRP-X 100)-
MO-HG-AAS. Fase móvil: tampón fosfato 17 mmol U’ a pH 6.0. Caudal de fase
móvil: 2.0 mL miii’.
Especie pg L’ totales ~g Ii’ encontrados % recuperación
AsB+As(III) 60 59±2 98±2
DMA 114 113±5 99±5
AsC 60 63±6 105±6
MMA 243 238±5 98±5
As(V) 171 165±8 96±8
Se observa que, para todas las especies de arsénico y, a ambos valores de pH, las
recuperaciones están próximas al 100%, lo que confirma la validez del método propuesto
para llevar a cabo la especiación de arsénico en este tipo de muestras.
VI.4.2.- Determinación de las especies de arsénico por H¿PLC
PRP-X 100) - termo-oxidación - HG - AAS en
comportamiento de estas especies en el proceso de
presencia y ausencia de K2S208
(columna Hamilton
base al diferente
termo-oxidación en
El método desarrollado se aplicó a la determinación de las seis especies de
arsénico en agua mineral, en un agua de desecho (alcantarilla) y en el extracto sintético
de pescado suministrado por el Programa Ensayos, Medidas y Pruebas (M&T). La
concentración de cada compuesto de arsénico en la muestra se calculó por lectura
directa de la señal obtenida, en cada caso, en el calibrado correspondiente a cada una
de las especies. La concentración de AsB se obtiene por diferencia entre la
concentración suma de AsB y As(III), obtenida empleando agente oxidante, y la
concentración de As(III), medida cuando se sustituye dicho reactivo por agua.
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Los resultados obtenidos para cinco determinaciones en cada muestra se resumen
en la Tabla XXXV.
Tabla XXXV.- Especiación de arsénica en aguas y extracto de pescado empleando cromatografía
de cambio aniónico (columna Hamilton PRP-X 100) - termo-oxidación - HG - AAS.
Resultados expresados en concentración dc arsénico. Fase móvil: tampón fosfato
17 zumo! U’ a pl-I 6.0. Caudal de fase móvil: 2.0 mL miii’.
Especie Agua mineral
(yg 12’)
Agua de desecho
(mg 12’)
Extrac. pescado
(pg L”’)
AsC n.d. n.d. 76±7
As(III) n.d. 7.4±0.2 n.d.
DMA n.d. n.d. 157±9
MMA n.d. n.d. 108±9
As(V) 51±6 n.d. 350±20
AsB n.d. 33±1 500±20
ud. = no detectado
Como era de esperar, y según lo comentado en el método anterior, en la muestra
de agua mineral sólo se ha detectado arsénico inorgánico, en forma de As(V). Sin
embargo, en el agua de desecho se han encontrado tanto formas inorgánicas (As(III))
como orgánicas (AsB). Esta última especie puede aparecer como resultado de
biotransformaciones o bien puede haber sido introducida por la acción del hombre
<herbicidas, etc,.).
Por último, los resultados obtenidos en la muestra de pescado demuestran que la
mayor parte del contenido de arsénico se encuentra en forma de derivados orgánicos,
aunque también es posible encontrar cantidades de As(V>.
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Con el fin de evaluar la exactitud del método propuesto, se han realizado estudios
de recuperación en el extracto de pescado añadiendo una cantidad de arsénico de 60 pg
E’, en cada especie, a una alícuota de dicho extracto. Los resultados obtenidos se
muestran en la Tabla XXXVI.
Tabla XXXVI.- Recuperación de las seis especies de arsénico en el extracto de pescado empleando
cromatografía de cambio aniónico (columna Hamilton PRP-X 100)- t e r m o -
oxidación - HG - AAS. Fase móvil: tampón fosfato 17 mmol U’ a pH 6.0. ~ál
de fase móvil: 2.0 mL miii’.
Especie yg ~ totales gg L”’ encontrados % recuperación
AsC 133 135±5 102±5
As(III) 60 64±4 107±4
DMA 217 230±9 106±9
MMA 168 163±5 97±5
As(V) 410 394±9 96±9
AsB 560 560±6 100±6
Se observa que, para todas las especies de arsénico, los valores de recuperación
están próximos al 100%, lo que confirma la validez del método propuesto para la
determinación de las especies estudiadas en este tipo de muestras.
VI.4.3.- Determinación de las especies de arsénico por HPLC (columna Hamilton
PRP-X 100)-MO-HG-AAS en base a la exclusión selectiva de especies con
cartucho aniónico (IC-OH) conectadas a la válvula de inyección
El método desarrollado se aplicó a la determinación de las seis especies de
arsénico en agua mineral, en un agua de desecho (alcantarilla), en agua de mar (puerto),
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en el extracto sintético de pescado (suministrado por el Programa de Ensayos, Medidas
y Pruebas (M&T)) y en el extracto sintético de sedimento (suministrado por el Programa
de Ensayos, Medidas y Pruebas (M&T)). La concentración de cada compuesto de
arsénico en la muestra se calculó por lectura directa de la señal obtenida, en cada caso,
en el calibrado correspondiente a cada tina de las especies.
Los resultados obtenidos para cinco determinaciones en cada muestra se resumen
en la Tabla XXXVIJ.
Tabla XXXVII.- Especiación de ars6nico en aguas y extracto de pescado y sedimento empleando
cromatografía decambio aniónico (columna Hamilton PRP-X100)-MO-HG-AAS
a pH 6.0, con y sin cartucho aniónico. Resultados expresados en concentración
de arsénico.
Especie Agua
mineral
(yg 12”’)
Agua de
desecho
(mg E’)
Agua de
mar (puerto)
(pg 12’)
Extrac.
sedimento
(¡cg 12’)
Extrac.
pescado
(¡cg L”’)
AsC n.d. n.d. md. n.d. 106±7
As(III) n.d. 7.4±0.2 n.d. n.d. n.d.
DMA n.d. md, md. 83±3 140±10
MMA n.d. n.d. n.d. 182±8 110±8
As(V) 51±6 n.d, n.d. 340±10 347±20
AsB n.d. 30±2 47±1 n.d. 450±30
n.d. = no detectado
Al igual que en e] caso anterior, en la muestra de agua mineral sólo se ha
detectado la presencia de As(V), debido a la ausencia de actividad biológica. Sin
embargo, en el agua de desecho aparecen, de nuevo, tanto especies inorgánicas (As(IIJ))
como orgánicas (AsB), por las mismas razones comentadas anteriormente.
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Por otro lado, el análisis de agua de mar portuaria muestra que la mayor parte
del arsénico presente se encuentra en forma de AsB, hecho que puede deberse a una
gran actividad biólogica. El resto de las especies, si existen, están en concentraciones que
quedan por debajo del límite de detección del método.
Como se puede observar en la Tabla XXXVII, el extracto de sedimento contiene
principalmente arsénico inorgánico, en forma de As(V), si bien aparecen también las
especies metiladas, MMA y DMA, aunque en menor proporción.
Por último, las especies encontradas en el extracto de pescado son, esencialmente,
los derivados orgánicos, a excepción del As(V), cuyo contenido es también considerable.
Además, con el fin de evaluar la exactitud del método propuesto, se han realizado
estudios de recuperación, añadiendo una cantidad de arsénico de 60 ¡cg L’, en cada
especie, a una alícuota del extracto sintético de pescado. Los resultados obtenidos se
muestran en la Tabla XXXVIII.
Tabla XXXVIII.- Recuperación de las seis especies de arsénico en el extracto sintético de pescado
empleando cromatografía de cambio aniónico (columna Ilamilton PRI’-X 100)-
MO-HG-AAS, con y sin cartucho aniónico, a pH 6.0.
Especie ¡cg L”’ totales ¡cg L”’ encontrados % recuperación
AsC 166 158±6 95±6
As(III) 60 66±5 110±5
DMA 200 216±9 108±9
MMA 170 178±8 105±8
As(V) 407 391±10 96±10
AsE 510 551±12 108±12
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Se observa que, para todas las especies de arsénico, los valores de recuperación
están próximos al 100%, lo que confirma la validez del método propuesto para la
determinación de las especies estudiadas en este tipo de muestra.
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VII.1.- INTRODUCCIÓN
El daño producido por la ingestión o exposición a una cantidad relativamente alta
de arsénico depende de las especies químicas que se encuentren presentes en los
alimentos o en las muestras medioambientales. Como ya se ha comentado, las especies
cíe arsénico tóxicas son las especies inorgánicas, As(III) y As(V), y las orgánicas MMA
y DMA, mientras que las especies no tóxicas o prácticamente inocuas son AsB y AsC.
Por tanto, es importante cuantificar la concentración total de arsénico tóxico y, por otro
lado, es esencial poder determinar individualmente cada especie tóxica, ya que el grado
dc toxicidad varía dc una a otra.
En los Cltimos años, el desarrollo de la metodología para la diferenciación de las
especies de arsénico ha sido el proyecto principal de algunos grupos de investigación, y
se ha centrado en el acoplamiento de técnicas de separación con diversas técnicas de
detección. Sin embargo, incluso con las técnicas más desarrolladas, los limites de
detección se encuentran por encima de la concentración de estas especies en la mayoría
tic las muestras reales. Esta limitación se esta intentando superar mediante una etapa
previa de preconcentración de las especies, como paso previo a la separación y detección
de las mismas. Este estudio se ha centrado en el desarrollo de un método capaz de
preconcentrar las especies tóxicas de arsénico y cuantificar, tanto su contenido total,
como la concentración de cada una de las especies, mediante los métodos anteriormente
desarrollados, FI-I-IG-AAS y I-IPLC-HG-AAS, respectivamente.
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En el apartado VL4.3 se mostró la capacidad de la extracción en fase sólida,
empleando cartuchos aniónicos (IC-OH) a través de los cuales se inyectaba la muestra
en el sistema HPLC-MO-HG-AAS para eliminar las especies aniónicas de arsénico (que
quedaban retenidas en la fase sólida) y así, poder determinar las especies catiónicas AsB
y AsC. Basándose en los resultados obtenidos en dicho capítulo, se ha investigado la
posibilidad de emplear este tipo de cartuchos aniónicos con objeto de preconcentrar las
especies de arsénico tóxicas, antes de su cuantificación.
La extracción en fase sólida utiliza el mismo principio de retención selectiva que
caracteriza la técnica de separación en HPLC. Los cartuchos de extracción se asemejan
al cuerpo de una jeringuilla cíe plástico y están rellenos con cierta variedad de
absorbente de sílice, químicamente ligada a determinados grupos funcionales. En este
trabajo se han empleado cartuchos Accelí Plus QMA (Sep-pak VAC ácc de 500 mg) con
grupos funcionales: -C(O)NH(CH2)3N(CH3)3~ CV. Mediante esta fase ligada es posible
retener compuestos con grupos funcionales que tengan carga negativa, a partir de una
disolución de reducida fuerza iónica. El procedimiento se muestra esquematizado en la
Figura 35.
u
eA
E E A u.
A
Acondicionamiento Retención Lavado
Figura 35.- Representación esquemática de un procedimiento de preconcentración en cartuchos.
Elución
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Laprimera etapa consisteen el ACONDICIONAMIENTO de la fase estacionaria,
con el fin de asegurar una retención reproducible de los componentes de interés. A
continuación se procede a la RETENCIÓN de los analitos de interés, haciendo pasar
ía muestra a través del cartucho. Esta etapa, además de servir para la preconcentración
de los compuestos que se van a analizar, puede aprovecharse para eliminar algún otro
componente de la muestra no deseado que atraviese la fase estacionaria sin quedar
retenido. Sin embargo, si alguno de los compuestos que no son de interés quedaran
retenidos en el cartucho, puede introducirse una etapa de LAVADO, con algún
disolvente capaz de extraerlos sin arrastrar los analitos. Por último, se procede a la
JILUCs’ÓN de los componentes de interés, utilizando la mínima cantidad necesaria de
eluyente con el fin de obtener el mayor factor de preconcentración posible.
Por tanto, los parámetros a optimizar son: en el proceso de preconcentración,
naturaleza y concentración de la disolución acondicionadora y pH de la muestra y en el
proceso de elución, naturaleza, concentración y pH del eluyente.
VII.2..- MÉTODOS EMPLEADOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL
CONTENIDO TOTAL DE ARSÉNICO TÓXICO E INDIVIDUAL DE
CADA ESPECIE TÓXICA
Como ya se estudio en el apartado V.1.<6), la eficiencia de la generación de
hidruros a partir de las especies tóxicas de arsénico, As(III), As(V), DMA y MMA, es
idéntica cuando se utiliza 1-ICI 1 mol L”>. Por lo tanto, el contenido total de las especies
tóxicas de arsénico se ha determinado trabajando con una concentración de HCl 1 mol
12’ y NaBH4 al 3% (m/v). El sistema empleado para este fin es un acoplamiento en
línea FI-HG-AAS, que se representa esquemáticamente en la Figura 36A.
Para determinar individualmente las especies de arsénico tóxicas, se ha empleado
el sistema iHPLC-HG-AAS y se encuentra representado en la Figura 368.
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a)
A
b)
F Extracto
Figura 36.- Representación esquemática del sistema
arsénico tóxico total y B) HPLC-HG-AAS
inorgánico, MMA y DMA.
A) FI-HG-AAS para la determinación del
para la determinación individual de arsénico
A- Bomba peristáltica de 4 canales
II- Válvula de inyección de 6 vías, con un bucle de 100 pL
C- Bucles de mezcla y reacción
D- Separador gas-líquido
E- Espectrofotémetro de absorción atómica
4t Bomba de HPLC
O- Columna Aniónica (Hamilton PRP-X100, 250 mm x 4.1 mm i.d.)
Ext xa eto
Hp
1.9 mL
Arc
ED
NaBH4 3% 1.9 ‘nL mhi”1
NaBH
43%
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Como se puede observar en el esquema, la concentración de HCI empleada no
es la misma en ambos sistemas ya que, como se ha comentado anteriormente, para
poder cuantificar el contenido total de arsénico tóxico es necesario obtener la misma
eficiencia de formación del hidruro a partir de todas las especies consideradas como
tóxicas, y esto se cumple cuando se emplea una concentración de HCl 1 mol 12’. Sin
embargo, para realizar la determinación individual de estas especies, mediante el sistema
HPLC-I-IG-AAS, no es necesario obtener la misma sensibilidad para todas ellas y,
además, la eficiencia de generación del hidruro a partir de As(V) y MMA es mayor
empleando una concentración de HCI 4 mol L~1. Este efecto se puede observar en los
crornatogramas que se muestran en la Figura 37, obtenidos a partir de una mezcla de
As(V), MMA y DMA que contiene 150 ¡cg L”’ de cada especie, empleando ambas
concentraciones de 1-IGl. Con el fin de obtener la máxima sensibilidad para todas las
especies, se empleo una concentración de HCI 4 mol 12’ para la determinación de As(V)
y MMA y 1 mol Ji1 para DMA.
MMA
MMA DMA b)
a)
¿mm. 3 0 6min. 3 0
Figura 37.- Cromatogramas obtenidos a partir de una mezcla de As(V), MMA y DMA de
150 pg U’ de arsénico en cada especie, empleando el sistema HPLC-HG-AAS con una
concentración de UCI A) 1 mol U’ 8) 4 mol U’.
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VII.3- OPTIMIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS QUE AFECTAN A LA
RETENCIÓN DE LAS ESPECIES TÓXICAS DE ARSÉNICO.
Con el fin de conseguir una preconcentración eficiente, fue necesario acondicionar
estos cartuchos con una solución cuyo pH fuera superior al mayor pK, de las especies
a preconcentrar. Además, el anión de esta disolución acondicionador, que por otra parte
es el que se une al radical activo del cartucho, tenía que intercambiarse fácilmente por
el de las especies dc arsénico. Debido a que la fase móvil empleada para la separación
cromatográfica de las especies de arsénico es fosfato 17 mmol L’ de pH 6.0 y al gran
intervalo de pH con el que puede trabajarse con este eluyente, se estudiaron distintas
concentraciones de este eluyente como disolución acondicionadora, obteniéndose los
mejores resultados para una disolución de Na3PO4 20 mmol L’ de pH 12.
De forma similar, se ha estudiado el efecto que produce el pI-I de la muestra
sobre la preconcentración de estas especies de arsénico. Este estudio se llevó a cabo en
el intervalo de pH de 7 - 12, usando disoluciones reguladoras de fosfato. Los mejores
resultados se obtienen, como era de esperar, para pI-I superiores al mayor valor de pK8
de estas especies, que corresponde al As(llI) (pK8=9.3) y, por lo tanto, se ha
seleccionado pH 12.0 como óptimo para acondicionar la muestra, antes de proceder a
su retención cii el cartucho.
Se observó que cuando se emplean volúmenes de muestra superiores a 25 mL,
la retención de As(1lI), independientemente de la concentración de la disolución, oscila
entre 60-80%, probablemente debido a que el arsenito es una base débil y es eluido por
efecto lavado, lo que hace que el método no sea operativo para esta especie. Por lo
tanto, en lugar de cuantificar individualmente las dos especies de arsénico inorgánico,
se ha optado por realizar la determinación global de As(V) y As(III). Para ello es
necesario realizar una transformación previa del As(III), que pudiera encontrarse en la
muestra, a As(V). Esta oxidación se ha llevado a cabo empleando 1-1202 de 110
volúmenes en proporción 1:200 con respecto a la muestra (0.5 mt. de H202 de 110 vol.
por cada 100 mL de muestra). Como consecuencia, al no haber As(III), que es la especie
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que presenta el pK8 mas alto (9.3), no es necesario que el pH de la muestra sea tan
básico. Por tanto, para el resto de los experimentos el pH de la muestra se ha ajustado
a pH 10. En estas condiciones, se obtuvo una eficiencia de preconcentración del 98-
100% para el As(III), una vez oxidado a As(V), y del 96-100% para el As(V) original,
DMA y MMA. Se ha estudiado la capacidad de retención de estos cartuchos para As(V),
MMA y DMA variando, por un lado, el volumen de muestra, manteniendo constante la
concentración de las especies, y por otro, variando la concentración de arsénico a la vez
que se mantiene constante cl volumen de disolución que atraviesa el cartucho.
El primero de estos estudios se llevó a cabo variando el volumen de muestra en
el intervalo de 100 - 1000 mL para una concentración de 1 ¡cg L”’ de As en cada especie.
Las especies retenidas se eluyeron con 10 mL de ácido fosfórico de concentración 40
rnrnol 121 a pI-I 2.0. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 38.
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Figura 38.- Influencia del volumen de muestra sobre la capacidad de retención de estos cartuchos
para As(V), MMA y DMA. Concentración de arséncio: 1 pg 1S1 de cada especie.
Volumen de elución: 10 mL de ácido fosfórico 40 mmol U’ a pH 2.0.
Se observa un cambio brusco de pendiente alrededor de 500 mL. Con el fin de
comprobar si el cambio brusco de pendiente se debía a la saturación del cartucho o a
la saturación del detector, se realizarón la correspondiente dilución de los puntos que
no cumplían la linealidad, observando que la no linalidad se debe a la saturación del
179
Resultados y Iliscusián
detector. Por tanto, se obtuvieron recuperaciones próximas al 100% para todas las
especies, en todos los volúmenes estudiados.
De forma análoga se realizó el segundo estudio, variando la concentración de
cada una de las especies de arsénico en la muestra, entre 0.1 - 1.0 ¡cg L”’, manteniendo
el volumen constante en 500 mL. En todos los casos se observan eficiencias de retención
(leí 100%. No se ensayaron cantidades de arsénico superiores porque carece de interés
analítico para el fin que pretende esta investigación, que es aplicarlo a muestras
medioambientales.
VJL4.- OPTIMIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS QUE AFECTAN A LA
ELUCIÓN DE LAS ESPECIES TÓXICAS DE ARSÉNICO
Los parámetros de elución mas importantes son el pH, el volumen y la naturaleza
de la disolución eluyente.
Para que se liberen del cartucho los compuestos aniónicos de arsénico, retenidos
previamente, es necesario que se produzca una protonación de los mismos y a su vez,
que los centros activos del cartucho queden ocupados por otro anión. Un pH de 2.0
asegura la protonación del As(V) que es el ácido más fuerte en su última protonación.
Por otra parte y considerando que la fase móvil del módulo cromatográfico es fosfato
17 rumol LA de pH 6.0, y que el eluyente del cartucho ha de ser compatible con la
posterior separación cromatográfica, se ha estudiado para la elución una disolución
reguladora de fosfato 17 mmol L’, variando el pH entre 2.0 - 7.0. Para ello, se hace
pasar a través del cartucho 100 ¡nL de una disolución mezcla que contiene 100 ng de
arsénico en cada especie. Los mejores resultados se obtuvieron trabajando con la
disolución de pH 2.0.
Por otro lado, se estudió el volumen y concentración de la disolución reguladora
de fosfato de pH 2,0 necesarios para obtener una recuperación cuantitativa de todas las
especies. Para ello, se hace pasar a través del cartucho 100 mL de una disolución mezcla
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que contiene lOO ng de arsénico en cada especie. Los volúmenes de elución estudiados
fueron dc 5, 10 y 20 mL de ácido fosfórico de concentraciones 10, 20 y 40 mrnol L’, a
un pH fijo (le 2.0. Los resultados obtenidos se representan en la Figura 39.
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Figura 39.- Influencia <leí volumen y concentración de ácido fosfórico a pH 2.0 sabre la eficiencIa
<le elución de As(V), MMA y DMA (100 ng de cada especie), empleando para su
determinación el sistema FI-HG-AAS.
Como sc puede observar, la eficiencia en la elución de las especies objeto de
estudio depende, tanto del volumen de elución como de la concentración (leí eluyente.
Para una concentración de fosfato de 10 mmol 12’, sólo se obtiene una eficiencia de
elución total cuando sc emplea un volumen de 20 mL. Por otro lado, cuando se utiliza
una concentración de fosfato de 20 mmol U’, la eficiencia es total con un volumen de
10 n-xL y dc 20 mL. Sin embargo, cuando se emplea fosfato 40 mmol 12’, la eficiencia es
total para un volumen dc 10 mL y de, aproximadamente, el 95% con 5 mL. Por tanto,
con el fin de emir con seguridad todas las especies estudiadas, se han escogido como
volumen de elución y concentración óptimos 10 mL de H3P04 de 40 mmol J1,
lO mt 20 mL
20 rnn,oI L H,PO. 40 romol ti i-i,po,
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VII.5.- CARACTERÍSTICAS ANALÍTICAS
Curvas de calibrado
Para un volumen de mtiestra de 100 mL y en las condiciones de trabajo
previamente optimizadas, se han obtenido calibrados lineales para las especies
estudiadas, en el intervalo de concentración comprendido entre 5 - 15 ng L~1 de arsénico
en la muestra original. Además, se han comparado las pendientes de estas curvas de
calibrado con las obtenidas a partir de disoluciones patrón, sin realizar la etapa de
preconcentración, de concentraciones de arsénico comprendidas en el intervalo de 50 -
150 ng L”’ en cada especie (concentración equivalente a la de la muestra tras la
preconcentración suponiendo una eficiencia en el proceso de preconcentración/elución
de] 100%). La determinación se ha realizado empleando el sistema I-IPLC-HG-AAS,
anteriormente expuesto, y trabajando con dos concentraciones de HCl, 1 y 4 mol 12.1. Las
medidas analíticas se han realizado en altura de pico. Los valores de la pendiente,
ordenada en el origen y coeficiente de correlación de las curvas de calibrado obtenidas,
con y sin preconcentración, para cada especie se recogen en la Tabla XXXJX.
Como se puede observar, las pendientes de las curvas de calibrado para cada
especie empleando preconcentración son similares a las obtenidas con los patrones sin
preconcentrar, lo que permite calcular la concentración de cada compuesto interpolando
las señal obtenida a partir del extracto del cartucho en la curva de calibrado sin
preconcentración correspondiente, lo cual hace el método más rápido para su aplicación
a muestras de agua (mineral o de río) reales.
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De la misma forma se compararon los parámetros de las curvas de calibrado con
y sin preconcentración para la determinación total de arsénico tóxico por FI-HG-AAS.
Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla XL.
Tabla XL.- Parámetros de las curvas de calibrado para la determinación global de las especies
tóxicas de arsénico en cl intervalo de concentración de 5 - 50 gg 121 dc arsénico,
empleando FI-HG-AAS.
Arsénico Tóxico
A B
Pendiente, u.A. ¡cg”’ L (x ion)
Ordenada en el origen, u,A.
Coeficiente de correlación
1.91 ±0.05
0.003 ±0.001
0.9994
1.87 ±0.07
0.005 ±0.003
0.9997
A: con preconcentración
3: sin preconcentración
A la vista de los resultados, se puede concluir que ambas pendientes son
prácticamente iguales, por lo que la concentración de arsénico tóxico total, tras la
preconcentración, puede calcularse, por interpolación directa de la señal medida
inyectando el extracto del cartucho, en la curva de calibrado de As(V) obtenida sin la
etapa previa de preconcentración.
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Reproducibilidad
Con el fin de evaluar la reproducibilidad dcl método propuesto para la
preconcentración y determinación de arséncio tóxico total empleando el sistema FI-NG-
AAS, se ha aplicado dicho método a cinco disoluciones de cada compuesto (As(V),
MMA ó DMA), a dos niveles de concentración, 3 y 10 ¡cg L”.
Por otro lado, se ha estudiado la reproducibilidad del método para la
determinación individual de las especies tóxicas, aplicándolo a cinco disoluciones mezcla
que contienen 10 ¡cg L”’ de cada compuesto, -empleando el sistema HPLC-HG-AAS, para
un volumen de muestra de 100 mL.
Los resultados de ambos estudios se recogen en la Tabla XLI.
Tabla XLI.- Reproducibilidad del método para la determinación del contenido global de arsénico
tóxico y de arsénico inorgánico, MMA y DMA individualmente, empleando
preconcentración y el sistema Fl-HG-AAS o IIPLC-HG-AAS, respectivamente.
(n=5)
Concentración As{V)
[%R.S.D.]
MMA
[%RS.D.]
DMA
[%R.S.D.]
FI-I-IG-AAS
3 ¡cg L”’
10 ¡cg L’
5,7
1.7
5.2
1.4
42
2.0
HPLC-HG-AAS 10 ¡cg L”’ 4.8 4.3 4.5
LES
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Se observa cíue, en todos los casos, el % R.S.D. está próximo al 5%, lo que indica
la buena reproducibilidad de los métodos propuestos para la preconcentración y
determinación de los compuestos tóxicos de arsénico, ya sea de manera global o
nd ivid ual.
Límites de detección
Se han calculado los límites de detección para cada una de las tres especies de
arsénico preconcentradas y detectadas mediante HPLC-HG-AAS, y para la
determinación del contenido total de arsénico tóxico, para un volumen de muestra de
100 ¡nL y un volumen de elución de 10 mL, que corresponde a un factor de
preconcentración de 10. Los valores así obtenidos se recogen en la Tabla XLII.
Tabla XLII.- Limito dc detección de la determinación de arsénico total y arséncio inorgánico,
MMA y DMA, mediante FI-HG-AAS y HPL,C-HG-AAS, respectivamente.
L.D. (¡cg 12’)
Arsénico inorgánico 0.6
DMA 0.2
MMA 0.3
Arsénico total 0.1
Estudio de interferencias
Por último, se han estudiado las posibles interferencias que pueden presentarse
en el proceso de preconcentración. Los compuestos que pueden interferir en esta etapa
tienen que tener carácter aniónico, ya que son los que pueden competir con las especies
de arsénico por los centros activos de la resma de intercambio. Las especies aniónicas
que pueden aparecer en mayor concentración, normalmente, en muestras de agua son
NO3”, Cl” ó S04, por lo que estas han sido las interferencias estudiadas. Para ello, se
preconcentraron 100 mL de disoluciones que contenían 4 ¡cg L”’ de arsénico, en forma
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de As(V), y concentraciones variables del anión interferente, comprendidas en el
intervalo de 0- 100 mg L”. Estas disoluciones estan preparadas a partir de NaNO3, NaCí
y Na2SO4, respectivamente. Los resultados obtenidos se representan en la Figura 40.
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Figura 40.- Eficiencia <le la prcconccntración de
variables (le CL, SO¿ y NOI. 4 ~¿gL”’ de As(V) en presencia de cantidades
Como se puede observar, la eficiencia de la preconcentración de arsénico es del
100% en disoluciones de contenido salino no muy elevado, hasta 5 mg de NO; y CF,
preconcentrados en el cartucho, y de 1 mg para 804t Por tanto, el método propuesto
puede ser aplicado a la determinación de arsénico tóxico en agua mineral o agua dulce
natural, pero no puede utilizarse para preconcentrar arsénico tóxico a partir de agua de
mar, debido a la gran concentración de aniones que contiene este tipo de muestra.
0 0.01 0.2 í ío mg anic5n
l 00 100 lOO 99 98 78
1 00 100 101 100 100 80
1 00 99 100 100 78 54
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VII.6~. APLICACIONES ANALÍTICAS
El método desarrollado se aplicó a la determinación de arsénico tóxico total o de
las especies tóxicas individualmente, en agua mineral y agua de río. Corno era de
esperar, en este tipo de muestras no se encontró arsénico tóxico en concentraciones por
encima del límite de detección del método. Por tanto, con el fin de evaluar la exactitud
del método propuesto, sc han realizado estudios de recuperación en ambas muestras,
añadiendo 10 ¡cg L1 de cada especie de arsénico tóxico (As(V), MMA y DMA) a tres
alícuotas de cada muestra para realizar la determinación individual, y 1 ¡cg L’ (le cada
especie, a otras tres alícuotas, para la determinación de arsénico tóxico total. En ambos
casos se preconcentraron 100 mL de muestra. Los resultados obtenidos se encuentran
recogidos en la Tabla XLIII.
Tabla XLIII.- Recuperación de cada una de las especies de arsénico tóxicas y del contenido dc
arsénico tóxico total en agua mineral y agua de río, empleando preconcentración y
el sistema HPLC-HG-AAS y FI-HG-AAS, respectivamente.
% Recuperación
Agua de río Agua mineral
Arsénico total
MMA
DMA
Arsénico Inorgánico
98 ±3
101±2
99±3
96 ±5
99 ±2
100±2
97±4
97 ±4
Se observa que, para todas las especies, la recuperación está próxima al 100%,
lo que confirma la validez del método propuesto para la preconcentración y
determinación individual de las especies tóxicas de arsénico y de] contenido de arsénico
tóxico total, en este tipo de muestras.
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VIII.1.- ABSORCIÓN DE LAS ESPECIES DE ARSÉNICO EN HUMANOS
La ingesta de arsénico en humanos se puede producir a través del consumo de
alimentos y/o por exposición, principalmente en individuos dedicados a ciertos trabajos,
tales como la fabricación de vidrio, industrias del papel pintado, etc. Se sabe que la toma
dietética de derivados de arsénico proviene, fundamentalmente, de los alimentos de
origen marino (pescados y mariscos), como se puede deducir a partir de los datos
reflejados en la Tabla XLIV.
Numerosos estudios han mostrado que la principal especie de arsénico en
muestras biológicas marinas es la arsenobetaina (Maher y Butler, 1988), pero también
se han determinado otros compuestos en menor proporción, tales como el jón
tetrametilarsénico en pescados (Shibata y Monta, 1989>, arsenocolina en camarones
(Lawrence y col., 1986> y DMA (Shibata y Monta, 1989) y arsénico inorgánico
(Shinagawa y col., 1983) en músculo de pescado.
La absorción del arsénico proveniente de los alimentos depende de la especie
química en que se encuentre, y se sabe que las especies de arsénico como As(III) y
As(V) son bien absorbidas por el tracto gastro-intestinal (>95%). La velocidad de
absorción es función de la solubilidad de las especies administradas, por lo que un
compuesto de baja solubilidad, como el As,S3, no produce un aumento de arsénico en
orina, mientras que la velocidad de absorción de las formas metiladas, MMA y DMA
DESARROLLO DE MÉTODOS ANALITICOS
PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS ESPECIES DE
ARSÉNICO EN MUESTRAS BIOLÓGICAS COMPLEJAS.
APLICACIONES ANAL TICAS
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es alta (>75%) y la AsB es absorbida completamente. Esta velocidad de absorción ha
sido estimada estudiando el grado de excreción o por medida de 74AsB marcado en orina
(Brown y col., 1990).
‘rabia XLIV.- Concentración media de arsénico ingerido en la
(National Food Agency of Oenmark, 1990).
dieta de la población danesa
Grupo de
alimentos
Consumo
((g día’)
Arsénico
(¡cg g”’)
Arsénico ingerido
(¡cg día”’) 0/o del total
Leche y productos lácteos 426 0.007 2.8 2.4
Queso y derivados 50 0.021 1.1 0.9
Cereales y derivados 227 0.037 8.3 7.0
Vegetales y derivados 270 0.019 5.1 4.3
Frutas y derivados 154 0.007 2.2 0.9
Carnes 107 0.024 2.6 2.2
Pescados y derivados 26 3.3 86 72
Aves de corral 13 0.090 1.2 1.0
Bebidas 1653 0.006 9.7 8.2
Total 118
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VIIL2.- METABOLISMO DEL ARSÉNICO
El metabolismo del arsénico en mamíferos, incluido el hombre, depende de las
especies en cuestión. Los principales procesos implicados son dos:
(a) reacciones redox que interconvierten As(III) y As(V) y (b) procesos de metilación
que conducen a la formación de MMA, DMA y TMAO.
En la Figura 41 se presenta un esquema del metabolismo para arsenito y
arseniato en humanos (Vahter y Marafante, 1988). Éste muestra que el arsénico
inorgánico ingerido es transportado por la sangre al hígado, donde tiene lugar la
metilación y el As(V) es, probablemente, reducido a As(III) en la sangre. El mecanismo
de metilación sugerido es el de Challenger (1945), descrito en el Apartado L2.3.
Eocracl¿n e. orl, a
de As(IiI), A,jV),
MMA, OMA, TMAO
Figura 41.- Iliotransformación y retención de arsenito y arseniato en tejidos de mamíferos (Vahtcr
y Marafante, 1988).
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Por otro lado, el DMA absorbido es excretado en la orina casi en su totalidad,
sin transformación, como se muestra en la Figura 42 (Marafante y Vahter, 1989). Una
pequeña fracción del DMA (<5%)) puede ser metilada para formar TMAO.
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Figura 42.- Biotransformación y retención de DMA en tejidos de mamíferos.
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No se ha encontrado ningún trabajo en el que se demuestre que la AsB sufra
algún tipo de transformación en mamíferos. Sin embargo, la AsC ingerida es oxidada a
AsB, tal y como se muestra en la Figura 43 (Marafante y Vahter, 1989). Además, la AsC
se incorpora a los arsenofosfolípidos y estos son retenidos en los tejidos grasos.
As-PL en bilis Oxidad4” y
fqrforldlaelófl de Asc
Figura 43.- l3iotransformación y retención de AsB y AsC en tejidos de mamíferos.
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VIII.3.- ELIMINACIÓN DE ARSÉNICO
Los diagramas de las Figuras 41, 42 y 43 muestran que la eliminación de las
especies de arsénico se produce a través de la orina, mientras que la eliminación en las
heces fecales sólo es significativa para compuestos de arsénico dc baja solubilidad, que
por otra parte, no han sido detectadas como componentes de alimentos. Del 45-85% del
arsénico inorgánico ingerido es excretado en la orina entre cl primer y el tercer día a
partir de su ingestión, con un tiempo medio de 40-60 horas en la especie humana. Las
formas metiladas sufren una eliminación similar a la de las formas inorgánicas. Como
ya se ha dicho, el estudio de la eliminación de AsB en humanos ha sido llevado a cabo
empleando 74AsB marcada <Brown y col,, 1990). Estos estudios dieron como resultado
que, pasado un día, quedaba un 33% de la cantidad administrada en el cuerpo humano
y, después de 24 días, sólo permanecía el 1%. En este caso, no se indica la forma
química bajo la que se elimina el arsénico marcado ingerido, pero otros estudios
(Cannon y col., 1979) sugieren que la AsB no sufre ninguna transformación en e]
organismo humano. Sin embargo, la AsC se incorpora a los arsenofosfolípidos y éstos
son retenidos en los tejidos grasos. La forma de eliminación de estos compuestos en el
hombre no es aún conocida.
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VILLA.- DETERMINACIÓN DE ARSÉNICO TOTAL Y TÓXICO EN ORINA.
Como se ha mostrado anteriormente, el arséncio inorgánico se convierte
parcialmente en el organismo en las especies menos tóxicas MMA y DMA mediante
mecanismos destoxificadores de metilación, previamente a su eliminacón. Mientras que
las especies consideradas no tóxicas (AsB y AsC) procedentes de pescados y mariscos
sufren la transformación de AsC en AsB, sin embargo, el contenido de especies no
tóxicas permanece constante.
Considerando que la orina es la principal vía de eliminación de los compuestos
de arsénico para el hombre, y que no se produce transformación en el organismo entre
los compuestos tóxicos (As(III), As(V), MMA y DMA) y los no tóxicos (AsE y AsC), la
determinación por separado de estos dos grupos de compuestos podría revelar la fuente
del arsénico, por exposición (compuestos tóxicos) o por la dieta (compuestos no tóxicos).
Considerando los resultados obtenidos al trabajar con el sistema en línea FI-MO-
HG-AAS para efectuar la descomposición cuantitativa y determinación de los
organoarsenicales AsB y AsC en aguas (Apartado V.2.2), se investigó la conveniencia
de emplear este sistema para la determinación por separado de arsénico total y tóxico
(As(III), As(V), MMA y DMA) en muestras de orina de individuos que hubieran
ingerido pescado y marisco. El sistema empleado para llevar a cabo este estudio está
representado en la Figura 44.
5%
Figura 44.- Representación esquemática de un sistema FI-MO-TJO-AAS para la determinación de
arsénico total y tóxico en orina.
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Los procedimientos seguidos para realizar ambas determinaciones se describen
a continuación.
A) Sistema para la determinación de arsénico total en orina
Se inyectan lIJO pL de muestra en una corriente de agua que fluye a 0.7 mM
mm”1 y se hace reaccionar con el reactivo oxidante, 5% (m/v) K2S205 en 5%
(m/v) NaOI-L a una velocidad de flujo de 4.6 mL mini, en un reactor de 1.5 m
que se encuentra situado dentro de un horno microondas encendido a la máxima
potencia (700 W). Una vez completada la reacción, la mezcla se enfría haciéndola
pasar a través de un tubo sumergido en un baño de hielo, y se procede a la
reacción de formación del hidruro (por reacción con 1-ICí 4 mol L”’ y NaBI-14 al
3% (m/v)). A continuación se hace pasar la mezcla a través de un separador gas-
líquido, donde la fase líquida es desechada y la fase gas, que contiene la arsina,
se introduce en una célula de cuarzo (17cm x 12 mm), donde se atomiza, a una
temperatura de 900
0C, con una llama de aire-acetileno.
B) Determinación de arsénico tóxico (As(¡¡J), As(V» MMA y DMA) en
orina
Este sistema es el mismo que el descrito anteriormente para la determinación
de arsénico total, y debido a que las cuatro especies a determinar son capaces de
formar hidruros, rio es necesario introducir el agente oxidante por lo que, en este
caso, ha sido sustituido por una corriente de HCI 1 mol L”’ que, como se
demostro en el Apartado V.1.(6), es la necesaria para que la eficiencia cíe
generación de hidruros a partir de las cuatro especies tóxicas sea la misma.
Además, se cierra el canal de HCI 4 mol L”’, ya que la acidez necesaria para la
derivatización a la forma de hidruros ha sido suministrada anteriormente.
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VIII.4.1.- Optimización de los parámetros que afectan a la descomposición de los
compuestos orgánicos de arsénico en muestras de arma
Se realizó la descomposición de los compuestos organoarsenicales AsB, AsC y
DMA, en muestras blanco de orina enriquecidas con estas especies, empleando las
condiciones establecidas en el Apanado V.22 como óptimas para muestras acuosas (5%
K25208 en 2.5% NaOH a una velocidad de flujo de 0.6 mL mm”’, longitud del reactor
de 1.5 m y potencia del microondas de 700 W). Los resultados obtenidos mostraron que
la descomposición de estas especies era incompleta, observándose una eficiencia de
generación del 48% para una muestra de orina enriquecida con AsB, con respecto a la
que se obtiene empleando una muestra de la misma orina a la que se ha adicionado
As(V>. Esto nos lleva a sugerir que son necesarias condiciones mas drásticas para
transformar la AsB y demás compuestos organoarsenicales cuando se trabaja con
matrices complejas, tal como la orina, que contiene cantidades significativas de
proteínas, sales minerales, etc.
La concentración del agente oxidante, 5% (m/v) de K25208 en 2.5% (m/v) de
NaOH, empleada en los estudios anteriores, está próxima a la saturación, por lo que no
puede considerarse este parámetro en la optiinización, ya que se podrían producir
problemas de obturación de tubos con partículas sólidas.
Por consiguiente, se ha llevado a cabo un estudio de la eficiencia de
transformación de AsB en muestras de orina, variando la longitud del bucle del reactor
desde 1.5 m hasta 5 ni. Sin embargo, el 20% de aumento de la eficiencia de generación
con respecto al menor tamaño del bucle está lejos de la transformación cuantitativa de
la AsB a una especie formadora del hidruro, además, el ruido de fondo aumenta
extraordinariamente y el perfil de las señales empeora. A la vista de estos resultados,
se estudió el efecto de la velocidad de flujo del reactivo oxidante sobre la eficiencia de
descomposición de las especies de arsénico, por lo que se varió dicha velocidad de
flujo en el intervalo comprendido entre 1.6 y 4.6 mL mm”’. Los resultados obtenidos
en muestras de orina enriquecidas individualmente con AsE, AsC, DMA o As(V) se
representan en la Figura 45.
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Figura 45.- Influencia del caudal del persulfato potAsico, en medio alcalino, sobre la eficiencia de
la oxidación asistida por microondas en muestras de orina enriquecidas individualmente
con Asl3, AsC, DMA 6 As(V). Concentración de As: 100 pg 12’. Caudal en mL miff’
dc: (A) 1.6; (13) 2.2; (C) 3.1; (0) 4.0 y (E) 4.6.
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Como se puede observar, al aumentar la velocidad de flujo del agente oxidante
aumenta la eficiencia de transformación de todas las especies hasta obtener, a un caudal
de 4.6 mL mm”’, la misma señal de absorbancia para todas ellas. La señal obtenida a
partir del DMA, en estas condiciones, es la misma que la que se obtiene a partir de
As(V), lo cual es debido a que al aumentar el caudal del agente oxidante disminuye la
acidez del medio, comprobándose, una vez más, que cuando la concentración de HCl se
mantiene entre 1 y 2 mL L”’, la eficiencia de formación del hidruro se iguala para todas
las especies.
VIII.4.2.- Características analíticas del método para la determinación de arsénico
total en muestras de arma
Trabajando en las condiciones citadas anteriormente, se han obtenido calibrados
lineales para la determinación de arsénico total en blancos de arma enriquecidos con
cada una de las seis especies individualmente, en el intervalo de concentración
comprendido entre 20 - 200 ¡cg L”’ de arsénico. Cada punto del calibrado se ha medido
por triplicado y la señal analítica considerada ha sido la altura de pico. Los valores de
la pendiente, ordenada en el origen y coeficiente de correlación de los calibrados
obtenidos para cada especie se recogen en la Tabla XLV.
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Tabla XLV.- Parámetros de las curvas de calibrada obtenidas para las seis especies de arsénico,
en el intervalo de concentración de 20 - 2a0 gg U’ de arsénico, empleando FI-MO
HG-AAS baje las condiciones descritas para la determinación de arsénico total.
Especie Pendiente, u,A, ¡cg”’ L Ordenada en el Coeficiente de
x l0~) origen, u.A. correlación
As(IIl) 7.4±0.3 0.014±0.007 0.995
As(V) 7.3±0.5 0.02±0.01 0.994
AsE 7.4±0.3 0.018±0.008 0.99990
DMA 7.6±0.3 0.007±0.004 0.9998
AsC 7.5±0.7 0.03±0.01 0.994
MMA 7.5±0.2 0.023±0.005 0.998
Se realizó un estudio estadístico para ver si había diferencias significativas entre
las pendientes de las curvas de calibrado correspondientes a cada una de las especies
transformadas a As(V) y la pendiente del calibrado de As(V). Este estudio se llevo a
cabo mediante la comparación de la tealcuInda de student con la ttabu¡»da de student (t«, nl +
n2 - 4, b¡l). La tenículúda se calculó utilizando la siguiente expresion:
=
(Sb,2 +
donde b
1 es la pendiente correspondiente a la curva de As(V), b2 la pendiente de la
curva de la especie a comparar y Sb, y Sb2 son las desviaciones estándar de dichas
pendientes.
Si se cumple que: t,,, < t« nl + n2 .4, bU se puede decir que las pendientes no
difieren significativamente.
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Los resultados obtenidos (para un nivel de significación de 0.05) permiten concluir
que no existen diferencias significativas entre la pendiente de la curva correspondiente
a As(V) y las pendientes de las curvas de cada una de las restantes especies de arsénico
estudiadas. Por consiguiente, se puede decir que, en estas condiciones, todas las especies
se transforman y generan el hidruro con tina eficiencia próxima al 100%, por lo que
mediante este método es posible determinar la concentración de arsénico total en orina.
Al igual que en los métodos anteriores, se han calculado la desviación estándar
relativa y el límite de detección a partir de las medidas correspondientes a 10 muestras
de orina, con un contenido de arsénico total de 100 ¡cg U’. Para ello, se han empleado
los mismos criterios que en el Apartado V.3.2.4, obteniéndose una precisión (R.S.D) de
un 7% y un límite de detección de 4 ¡cg U’.
El tiempo total requerido para realizar un análisis, empleando FI-MO-HG-AAS
para la determinación de arsénico total en muestras de orina, es aproximadamente de
20 s, por lo que se puede decir que la frecuencia de muestreo es elevada.
VIII.4.3.- Características analíticas del método para la determinación de arsénico
tóxico en muestras de orina
En las condiciones citadas anteriormente, se han obtenido calibrados lineales para
la determinación de arsénico tóxico en muestras de orina, enriquecidas con cada una de
las seis especies individualmente, en el intervalo de concentración comprendido entre
20 - 200 ¡cg L”’ de arsénico. Todas las medidas se han realizado por triplicado y la señal
analítica considerada ha sido la altura de pico. Los valores de la pendiente, ordenada
en el origen y coeficiente de correlación de los calibrados obtenidos para cada especie
se recogen en la Tabla XLVI.
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Tabla XLVI.- Parámetros de las curvas de calibrado obtenidas para las especies tóxicas de
arsénico, en el intervalo de concentración de 20-200 pg 121 de arsénico, empleando
FI-HG-AAS bajo las condiciones descritas para la determinación dc arsénico tóxico.
Especie Pendiente, u.A. ¡cg~’ L
x iO~)
Ordenada en el
origen, u.A.
Coeficiente de
correlación
As(V) 4.7±0.2 0.015±0.004 0.99995
As(III) 4.5±0.5 0.020±0.007 0.9991
DMA 4.4±0.6 0.030±0.009 0.997
MMA 4.5±0.4 0.02±0.01 0.9990
Se realizó un estudio estadístico para ver si había diferencias significativas entre
las pendientes de las curvas de calibrado correspondientes a cada una de las especies
transformadas a As(V) y la pendiente del calibrado de As(V), tal y como sc describe en
el apartado anterior. Se puede concluir que, para un nivel de significación dc 0.05, en
ningún caso existen diferencias significativas entre las pendientes comparadas. Por
consiguiente, ya que, en estas condiciones, todas las especies tóxicas generan el hidruro
con la misma eficiencia, es posible determinar, mediante la aplicación de este método,
la concentración global de arsénico tóxico en orina.
Se han calculado la desviación estándar relativa y el límite de detección a partir
de las medidas correspondientes a 10 muestras de orina con un contenido de arsénico
de 100 ¡cg U’, empleando los mismos criterios que en el Apartado V.3.2.4, obteniéndose
una precisión (R.S.D) de un 4% y un límite de detección de 6 ¡cg L”’.
VIII.4.4.- Aplicaciones analíticas
El método desarrollado se aplicó a la determinación de arsénico total y tóxico en
muestras de orina de individuos que habían ingerido previamente algunos alimentos de
origen marino. Las muestras de orina fueron aportadas por dos voluntarios que durante
tres días siguieron una dieta que excluía todo tipo de alimentos procedentes del mar. La
204
Resultados y Discusión
muestra considerada como blanco de orina era recogida en la mañana del cuarto día.
Ese mismo día se consumió una dieta rica en alimentos marinos que consistió en:
voluntario 1) cena de 1 Kg de mejillones; y voluntario 2) almuerzo de 300 g de atún
enlatado y 150 g de lenguado, y cena de 500 g de mejillones. La muestra de orina para
el análisis se recogió en la mañana del quinto día. Tanto las muestra de orina, como los
blancos fueron almacenados en la oscuridad a 40C, sin adición de ningún tipo de
conservante, y se analizaron transcurridas entre 2-3 horas a partir de la recogida.
Para la determinación del arsénico total en la orina del voluntario 2, fue necesario
hacer diluciones de 1:1 y 1:9 para el blanco y la muestra respectivamente, mientras que,
en el caso del voluntario 1, no se realizó dilución en el blanco y fue necesaria una
dilución 1:1 para la muestra. Sin embargo, para la determinación del contenido de
arsénico tóxico, las medidas se realizaron directamente a partir de las muestras, sin
diluciones previas, ya que la concentración global de especies tóxicas es
considerablemente menor que la de arsénico total, por lo que es posible la interpolación
directa de la señal obtenida en la curva de calibrado, Esto confirma, como se ha
comentado anteriormente, que la mayor parte del arsénico ingerido a partir de alimentos
de origen marino, se encuentra principalmente en forma de las especies no tóxicas, AsB
y AsC, que son detectadas en el análisis de arsénico total, pero no en la determinación
de arsénico tóxico.
Los resultados obtenidos para cinco determinaciones en cada muestrase resumen
en la Tabla XLVII. Las concentraciones de arsénico no tóxico, AsE y AsO, han sido
calculadas por diferencia entre la concentración total y la <le arsénico tóxico.
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Tabla XLVII.- Determinación de arsénico total, tóxico y no tóxico sn mnestra~ de arma. Los
resultados se expresan en concentración de arsénico” X + s(t/V’n). (n = 5)
Contenido de arsénico , /~tg L”’
Blanco de orina Muestra de orina
53±4 38±3 15±5 144±7 49±3 95±6
IL2~ntario2 91±6 41±2 50±6 707±18 ¡ 77±5 630±21
total tóxico no tóxico total tóxico ¡ no tóxico
Como se puede observar en la Tabla XLVII, el arsénico total en orina aumenta
drásticamente después de hacer una dieta rica en alimentos procedentes del mar,
especlaimente en el voluntario 2, que consumió más variedad y cantidad de este tipo de
alimentos, mientras que la concentración de arsénico tóxico se ha incrementado sólo
ligeramente del blanco a la muestra. Por tanto, como era de esperar, el aumento se debe
principalmente a la ingestión de compuestos de arsénico no tóxico, como AsB y AsC, lo
cual concuerda con las especies encontradas en los análisis realizados en muestras de
alimentos procedentes del mar (Larsen y col., 1993). Las concentraciones de arsénico en
los blancos están próximas a las obtenidas por otros autores (Foa y col., 1984), que
observan cantidades traza de compuestos organoarsenicales en muestras de orina de
individuos que no ingieren regularmente alimentos procedentes del mar.
206
Resuttados y Discusión
VIII.5.- DETERMINACIÓN INDIVIDUALIZADA DE LAS ESPECIES DE
ARSÉNICO EN ORINA
Se han descrito algunos métodos en la bibliografía para determinar las especies
de arsénico en ¡nuestras de orina empleando acoplamientos tales como HPLC-HG-AAS
(Chana y Smith, 1987) o HPLC-ICP-MS (I-leitkemper y col., 1989). Sin embargo, como
ya se ha dicho, la técnica basada en la generación de hidruros no puede ser usada para
la detección de AsB o AsC (Morer y col., 1992), siendo necesaria una transformación
previa de estas especies a otras formadoras de hidruros. El sistema HPLC-MO-FIG-AAS,
descrito anteriormente para la determinación de seis especies de arsénico en muestras
acuosas (Apanado V.3.1), se ha empleado en el análisis de estos mismos compuestos en
muestras reales de orina.
VA.- Pretratamiento de la muestra (“Clean-up”)
La orina contiene gran cantidad de sales minerales y materia orgánica, por lo que
no es recomendable, para la columna cromatográfica, inyectarías directamente en el
sistema de separación, siendo necesario, por tanto, una limpieza’ previa de la muestra
con el fin dc poder preservar la columna, no provocar aumentos de presión por
ensuciamiento de la cabeza y mantener constante la resolución cromatográfica.
Las muestras que se han empleado en la determinación de las especies de
arsénico proceden de cuatro voluntarios que, al igual que en el caso anterior, se han
sometido a una dieta con y sin alimentos de origen marino. Los voluntarios 1 y 2
ingirieron gambas, almejas, boquerones y navajas, mientras que el voluntario 3 y 4
ingirieron pescados variados, gambas y almejas.
Tanto los blancos de orina, recogidos a la mañana del cuarto día, como las
muestras, recogidas en la mañana del quinto día, se sometieron a un proceso de ‘clean-
up. El procedimiento experimental utilizado es una versión modificada del descrito por
Kraus y col., en 1985, y se representa en la Figura 46.
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Enfriamiento hielo-acetona, 20 ruin
Centrifugación (-150C), 4000 rpm, 15 ruin
EXTRACTO RESIDUO
.1~
DESECHO
RESIDUO SÓLIDO
10 mL eluyente
INVECCION, 100 ,aL
Figura 46.- Representación esquemasica del proccdimiento experimental de “clean-up” cíe orina
para el análisis de especies de arsénico por HPLC-MO-I-IGAAS.
Con objeto de optimizar las condiciones del proceso de clean.uph se efectuaron
estudios sobre la relación muestra/etanol y el volumen de eluyente necesario para poder
disolver el residuo y obtener una resolución adecuada en la separación. El estudio de
la proporción de muestra/etanol se realizó manteniendo constante el volumen de orina
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(2 mL) y variando la cantidad de etanol en el intervalo de 4 a 20 mL, obteniéndose una
extracción constante y prácticamente total a partir de la relación volumen de muestra:
volumen de etanol 2:20. Por lo tanto, esta es la proporción considerada como óptima y
es la que se ha utilizado para llevar a cabo la aplicación del método.
Por otro lado se efectuó un estudio del volumen de eluyente (tampón fosfato de
concentración 17 mmol L’ a pH 6.1) necesario para disolver el residuo, variando dicho
volumen entre 1 - 110 mL. En todos los casos el residuo se disuelve totalmente, pero
aparece un acusado efecto matriz que impide una buena resolución en la separación de
las especies, cuando se utiliza un volumen inferior a 5 mL. Por consiguiente este es el
volumen de eluyente escogido para disolver el residuo de todas las muestras sometidas
al proceso de ‘clean-up”, antes de realizar el análisis correspondiente.
Las condiciones de trabajo empleadas en el sistema HPLC-MO-HG-AAS son:
- Volumen de inyección en el sistema HPLC-MO-HG-AAS: 100 pL
- Eluyente: Tampón fosfato 17 mmol L’ a pH 6.0 con un caudal de 2.0 mL min~’
- Agente oxidante: 5% (m/v) K2S208 en 5% (m/v) NaOH con un caudal de 4.6
mL mii?
- Longitud del reactor de oxidación asistida con microondas: 1.5 m
- Medio ácido: 1-ICí 4 mol L”’ con un caudal de 1.9 mL mli?
- Agente reductor: 3% <m/v) NaBK en 1% (m/v) NaOH con un caudal de 1.9
mL mm”’
VIIJ.52.- Características analíticas del método
Se han realizado curvas de calibrado para las seis especies en medio acuoso, en
el intervalo de concentración comprendido entre 25 - 150 ¡cg U’ de arsénico. Los valores
de las pendientes, ordenadas en el origen y coeficientes de correlación de las curvas de
calibrado en medio acuoso y en muestras de orina pretratadas, para todas las especies,
se recogen en la Tabla XLVIII y Tabla IL, respectivamente.
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Tabla XLVIII.- Parámetros de las curvas de calibrado obtenidas para las seis especies de arsénico
estudiadas, en medio acuoso, en el intervalo de concentración 25 - 150 pg L”1 de
arsénico, empleando HPLC-MO-}IG-AAS.
Especie Pendiente, u,A. ¡cg’ L Ordenada en el Coeficiente de
x 10~) origen, u.A. correlación
AsC 8.9±0.6 0.01±0.01 0.994
AsB+As(III) 6.1±0.5 0.01 ±0.01 0.991
DMA 6.17±0.05 0.010±0.001 0.9998
MIvIA 6.7±0.3 0.016±0.007 0.998
As(V) 3.8±0.2 0,009±0.001 0.9998
Tabla It.- Parámetros de las curvas de calibrado del método de adiciones estándar obtenidas para
las seis especies de arsénico estudiadas, en muestras de orina pretratadas, en el intervalo
de concentración 25-150 pg L”’ de arsénico, empleando HPLC-MO-HG-AAS.
Especie Pendiente, u.A. ¡cg1 L Ordenada en el Coeficiente de
( x 10~) origen, u.A. correlación
AsC 9.0±0.2 0.015±0.005 0.9992
AsB+As(III) 6.4±0.4 0.032±0.008 0.998
DMA 6.1±0.3 0.018±0.007 0.996
MMA 6.67±0.04 0,020±0.001 0.99996
As(V) 3.3±0.3 0,018±0.006 0.995
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Con el fin de determinar si existe efecto matriz en las muestras sometidas a este
procedimiento, se realizó un estudio estadístico comparativo entre las pendientes de las
curvas (le calibrado correspondientes a cada una de las especies de arsénico, en medio
acuoso, y las pendientes de las curvas de calibrado del método de adiciones estándar,
en las muestras de orina sometidas al proceso de “clean-up”, tal y como se describe en
el Apartado VIII.4.2 de este Capítulo. De los resultados obtenidos se puede concluir que,
para un nivel de significación del 0.05, en ningún caso existen diferencias significativas
entre las pendientes comparadas. Por consiguiente, empleando el pretratamiento de la
muestra y realizando la determinación en las condiciones mencionadas, no es necesario
utilizar el método de adiciones estándar porque se puede considerar que no existe efecto
matriz. Por tanto, la concentración de cada especie de arsénico puede calcularse por
interpolación directa de la medida de absorbancia en la curva de calibrado
correspondiente, obtenida en medio acuoso.
Con objeto de evaluar la exactitud del método propuesto para realizar el
pretratamiento de la muestra y determinación mediante 1-IPLC-MO-HG-AAS, se han
llevado a cabo estudios de recuperación tras añadir una cantidad conocida de cada
especie de arsénico a la muestra antes de realizar el proceso de clean-up”. Así, 2 mL
de una muestra de orina se enriquecieron con 100 p¿g Ii de arsénico en cada especie,
aplicándose a continuación el procedimiento de ‘clean-up” descrito anteriormente.
Obviamente , para determinar la cantidad recuperada de cada especie de arsénico, se
ha interporlado la absorbancía medida en la correspondiente curva de calibrado en
medio acuoso. Los resultados obtenidos para cinco recuperaciones se encuentran
recogidos en la Tabla L.
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Tabla L,- Recuperación de las seis especies de arsénico en orina, empleando pretratamiento de la
muestra y determinación mediante HPLC-MO-HG-AAS. Fase móvil: tampón fosfato 17
mmol U’, a pH 6.0 y a un caudal de 2.0 mL min’. Concentración de 100 gg U’ de
arsénico en cada especie.
Especie Cteórie, de As,
¡cgL’
Cexperim de As, % recuperación
AsC
100
97 97±8
AsB+As(III) 103 103±5
DMA 99 99±8
MMA 102 102±4
As(V) 98 98±5
Se observa que, para todas las especies, la recuperación está próxima al 100%,
lo que confirma la validez del método propuesto para llevar a cabo la determinación de
las seis especies de arsénico estudiadas, en este tipo de muestras.
Por otro lado, se han realizado estudios de la reproducibilidad del método para
cada una de las seis especies de arsénico estudiadas. Dicha reproducibilidad se expresa
en términos de la desviación estandar relativa. Los valores del tanto por ciento del
R.S.D. se han calculado a partir de las medidas obtenidas con 5 muestras de orina
enriquecidas con 100 ¡cg L”’ de arsénico en cada especie.
Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla LI.
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Tabla LI.- Reproducibilidad (% R.S.D.) dcl método analítico para la determinación dc las especies
de arsénico objeto de estudio en muestras de orina. Concentración de LOO pg J1 de
arsénico en cada especie. (n = 5).
Especie % R,S.D.
AsC 2,5
AsB + As(III) 3,2
DMA 5,3
MMA 2,7
As(V) 4,8
Como se puede observar, los coeficientes de variación obtenidos para las seis
especies de arsénico son, en todos los casos, menores del 5%, lo que indica la buena
reproducibilidad del método desarrollado.
VflI.5.3.- APLICACION
Como se ha reseñado previamente, las muestras de orina fueron aportadas por
cuatro voluntarios que durante tres días siguieron una dieta que excluía todo tipo de
alimentos de origen marino. La muestra blanco de orina era recogida en la mañana del
cuarto día. Ese mismo día se consumió una dieta rica en alimentos marinos que consistió
en: voluntario 1) gambas, almejas, navajas y boquerones; voluntario 2) gambas, almejas
y pescado; voluntario 3) pescado, gambas y almejas; voluntario 4) pescado y gambas. La
muestra de orina para el análisis se recogió en la mañana del quinto día y se almaceno
durante 2- 3 horas en la oscuridad a 40C, sin adición de ningún tipo de conservante,
antes de proceder al pretratamiento de la muestra (clean-up), El método desarrollado
permite obtener las señales correspondientes a las especies: AsC, DMA, MMA y As(V)
individualmente y la de AsB y As(III) conjuntamente. Para poder diferenciar entre
As(III) y MB se sustituyó, como ya se ha explicado anteriormente en el Apartado
V.3.3.2.4, el agente oxidante por agua, de forma que sólo se obtienen las señales
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correspondientes a las especies formadoras de hidruros, As(IIl), DMA, MMA y As(V),
y no se observa ninguna señal debido a la presencia de AsB y/o AsC. La concentración
de AsB se determina por diferencia entre la concentración de arsénico correspondiente
a la mezcla de AsB y As(III), obtenida empleando oxidación asistida con microondas,
y la concentración de As(III) medida cuando se trabaja en ausencia de agente oxidante.
El análisis del blanco de orina se llevo a cabo empleando el mismo sistema, con
y sin agente oxidante, sin obtener señal en ningún caso, por lo que sc puede concluir que
las especies de arsénico objeto de estudio no se encuentran en el blanco de orina por
encima del límite de detección de este método. Además, tampoco se obtuvo señal alguna
en el análisis de las muestras de orina de los cuatro voluntarios cuando se empleaba el
sistema en ausencia de agente oxidante. Por tanto, en estas muestras, la concentración
de As(III), DMA, MMA y As(V>, si están presentes, se encuentran en concentraciones
que quedan por debajo del límite de detección del método.
Los cromatogramas obtenidos para cada una de las muestras, empleando el
sistema HPLC-MO-HG-AAS, se muestran en la Figura 47.
8
A
Figura 47.- Cromatogramas obtenidos a partir de las muestras de orina de los cuatro voluntarios,
empleando pretratamiento de la muestra y determinación mediante I-IPLC-MO-HG-
AAS.
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Como se puede apreciar en los cromatogramas, se obtuvieron dos picos bien
definidos correspondientes a dos compuestos distintos de arsénico. Con el fin de poder
identificar estas especies, se compararon los tiempos de retención de estos picos: pico
A, 1.20 mm y pico B, 1.70 mm, con los obtenidos para las seis especies objeto de estudio
a partir de una disolución patrón de 100 ~g 12’ de arsénico en cada especie. Los tiempos
de retención de los distintos compuestos en las disoluciones patrón se muestran en la
Tabla LII.
Tabla LII.- Tiempos de retención de las seis especies de arsénico obtenidos a partir de disoluciones
patrón, empleando el sistema HPLC-MO-HG-AAS.
Se observa que el tiempo de retención del pico B concuerda exactamente con el
correspondiente al obtenido para AsB, mientras que el tiempo de retención del pico A
no concuerda con ninguna especie, teniendo un tiempo de retención menor que el
obtenido para AsC. Además, se ha realizado un cromatograma enriqueciendo la muestra
de orina del voluntario 2 con 50 pg L’ de arsénico en cada especie, AsB y AsC, con
objeto de comprobar si, efectivamente, el pico E de las muestras corresponde a AsE y
si el pico A pudiera corresponder a AsC, El cromatograma obtenido se muestra en la
Figura 48.
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_____________________________________________ 1
Tiempo de retención, mm. ]
AsC AsB + As(III) DMA MMA As(V)
1.43 1.69 2.39 3.57 7.25
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Figura 48.- Croinatograma correspondiente a la muestra de orina del voluntario 2 enriquecida con
una concentración de 50 pg U’ de Arsénico en Asl3 y AsC.
A la vista de los resultados se puede deducir que el pico B corresponde, como era
de esperar, a AsB mientras que el pico A corresponde a una especie de arsénico que no
está incluida entre las estudiadas en este trabajo, por lo que no es posible realizar su
cuantificación.
La concentración de los compuestos de arsénico en las muestras se calculó por
lectura directa de la señal medida en cada caso, en las curvas de calibrado obtenidas
correspondiente a cada una de las especies en medio acuoso. Para realizar la
determinación de estas especies en las muestras de orina de los voluntarios 1 y 4, fue
necesario hacer diluciones 1:1.
Los resultados obtenidos para cinco determinaciones en cada muestra se recogen
en la Tabla LIII.
O*As6 As C
A
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Tabla LIII.- Especiación de arsénico en muestras de orina de cuatro individuos que ingirieron
aliIuentos4>roceden~s del mar. Los resultados sc expresan en concentración de
arsénico; X ± s (t/Vn). (n = 5)
Muestra
de
orina
Contenido de arsénico, ~gL”’
Compuesto X AsB
Voluntario 1 sin cuantificar 223±12
Voluntario 2 sin cuantificar 61±7
Voluntario 3 sin cuantificar 69±9
Voluntario 4 sin cuantificar 1157±10
Como se puede observar, en todas las muestras de orina se encontraron los
mismos compuestos, pero en distinta concentración. Teniendo en cuenta que el
voluntario 1 y el voluntario 2 habían seguido la misma dieta, igual que los voluntarios
3 y 4, esta diferencia podría atribuirse a la distinta dilución de las correspondientes
muestras de orina, que se debe, principalmente, a la cantidad de liquido ingerida
diariamente por cada individuo. Con el fin de comprobar esta hipótesis, se verifico el
volumen de agua ingerido cada día aproximadamente por todos los voluntarios,
encontrándose que los individuos 2 y 3 beben unos 3 L de agua al día, mientras que los
voluntarios 1 y 4 no llegan a los 2 L, lo cual concuerda con la menor concentración de
arsénico detectada en su orina,
Los resultados obtenidos confirman, además, que los compuestos encontrados
mayoritariamente en muestras de orina de individuos que han ingerido alimentos
procedentes del mar, son especies de arsénico no tóxicas, principalmente AsE.
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VLII.&- ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD DE LAS ESPECIES DE ARSÉNICO
EN AGUA Y ORINA
Uno cíe los principales problemas que inciden en la dificultad de validación de
los métodos analíticos propuestos por los distintos investigadores para la determinación
de especies metálicas en muestras medioambientales, es el desconocimiento existente de
la estabilidad de las distintas especies en función de la matriz que le acompaña. La
consecuencia inmediata de este hecho es la falta de patrones certificados y muestras
certificadas que hagan posible la validación de estos métodos analíticos. Este hecho se
agrava en el caso del arsénico, ya que posee una química muy complicada como
consecuencia de las reacciones espontaneas que ocurren en el medio ambiente y en
medios biológicos, dando lugar a muy diversas formas químicas.
Es un hecho normal que las muestras no se analicen inmediatamente después de
su recogida, sino que transcurran varios días hasta que se efectúa el análisis. Durante
este tiempo la naturaleza química de las especies puede cambiar, e incluso producirse
pérdidas bien por volatilidad o por adsorción en las paredes del recipiente. Por esta
razón, el material (leí recipiente debe ser elegido cuidadosamente para evitar efectos no
deseables, como la adsorción, Además, durante el almacenamiento se pueden producir
alteraciones significativas de las proporciones relativas de las diferentes especies de un
analito por diversos factores, tales como, la actividad microbiológica, la temperatura, la
luz, etc, Por ejemplo, la actividad microbiológica, producida por los microorganismos
presentes en las muestras, origina la inetilación del arsénico inorgánico, la cual está
fuertemente favorecida por el incremento de la temperatura. Por otro lado, la luz es una
de las principales causas de inestabilidad de los compuestos organometálicos ya que,
normalmente, el enlace metal-carbono es lo suficientemente débil como para ser
fotodegradado. Por este motivo las disoluciones deben conservarse en la oscuridad.
La mayor parte de los trabajos encontrados en la bibliografía tratan sobre la
estabilidad de la concentración total de arsénico o de las especies inorgánicas de este
elemento en agua, pero se han realizado pocos trabajos sobre la estabilidad de las
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especies orgánicas de arsénico en otros medios. Los medios ensayados para estabilizar
las especies inorgánicas del arsénico en muestras de agua son los ácidos nítrico,
perclórico, clorhídrico y acético, pero existen muchas discrepancias en cuanto a la
magnitud de las pérdidas de arsénico en las disoluciones almacenadas. Sin embargo, las
muestras de agua conservadas a temperaturas inferiores a -150C es la forma de
almacenamiento considerada como óptima por varios autores (Portmann y col., 1964;
Wagner, 1976 y 1-larrison y col., 1975).
El agua y la orina han sido las muestras sobre las que se han centrado la mayoría
de los métodos desarrollados en este Trabajo, por lo que se ha considerado de gran
interés realizar en estas matrices un estudio sobre la estabilidad de las especies de
arsénico estudiadas. Además, el procedimiento de limpieza (clean-up) propuesto para
aislar los analitos de la matriz, conduce a la obtención de un residuo seco en la orina
que, en principio, puede favorecer la estabilización de las especies. Con estas bases, en
este apartado se realiza un estudio comparativo sobre la influencia de los principales
parámetros físico-químicos que inciden en la estabilidad de As(V), MMA, DMA, AsB
y AsC, en las muestras no tratadas de agua bidestilada, orina y en el residuo seco de la
orina después del tratamiento de clean-up”.
VIII .6.1.- Preparación y conservación de las muestras
Para llevar a cabo el estudio de la estabilidad de dichas especies de arsénico, se
procedió a preparar dos disoluciones mezcla de As(llO, DMA, MMA, AsE y AsC (200
gg Li’ de arsénico en cada especie), una en medio acuoso y otra en orina humana. De
cada disolución se almacenaron el mismo día veintiuna alícuotas de 5 miL, en
contenedores de poliestireno y en la oscuridad, a tres temperaturas: Temperatura
ambiente, ¿WC (refrigerador) y -200C (congelador). Por otro lado, una muestra de orina
se ha enriquecido con una mezcla que contenía 500 ,ug U’ de arsénico en cada una de
las cinco especies objeto de estudio. De esta disolución y en el mismo día de su
preparación, se tomaron 14 alícuotas de 2 mL y se trataron mediante el procedimiento
de “clean-up”, descrito en el apartado anterior, para obtener los residuos secos de orina
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que se almacenaron a des temperaturas: Temperatura ambiente y 40C (refrigerador), en
contenedores de vidrio de borosilicato de bajo coeficiente de dilatación. En el momento
del analisís, las muestras se restituyeron con 5 mL del eluyente cromatográfico (Tampón
fosfato 17 mmol U’ a pH 6.0) empleado en el procedimiento analítico. La Tabla LIV
muestra, de manera resumida, las condiciones de conservación las muestras.
Tabla LT1t~ Condiciones de conservación de tas muestras almacenadas para realizar el estudio de
estabilidad de las especies dc arsénico.
Muestra de una mezcla de
As(V), MMA, DMA, AsE y AsC
Medio Condiciones de
Conservación
L-1 acuoso poliestireno
oscuridad
T~ ambiente
L-2 acuoso poliestireno
oscuridad
40C
L-3 acuoso poliestireno
ocurídad
-200C
L-4 orina poliestireno
oscuridad
T~ ambiente
L-5 orina poliestireno
ocnridad
40C
L-6 orina poliestireno
ocuridad
-200C
L-7 residuo seco
de orina
poliestireno
oscuridad
T~ ambiente
L-8 residuo seco
de orina
poliestireno
ocuridad
40C
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VIII.6.2.- Procedimiento analítico
El estudio de estabilidad se ha realizado cuantificando cada especie mediante el
sistema HPLC-MO-HG-AAS descrito en el apartado V.3.1, después de transcurridos 1,
3, 7, 35, 30 y 67 días a partir de la preparación de las disoluciones.
Las disoluciones almacenadas a
referencia en cada medio, excepto del
temperatura, ninguna muestra, por lo
acuosa a -200C, ya que tiene una matriz
up”.
-200C se han empleado como disoluciones de
residuo seco, del cual no se conservó, a dicha
que se empleó como referencia la disolución
más parecida a él, debido al proceso de “clean-
VI.3.- Tratamiento estadístico
La influencia de los parámetros físico-químicos se ha determinado por tratamiento
estadístico de los datos obtenidos, Por lo tanto, la estabilidad puede ser valorada
mediante la relación (RA ~~):
RAXY —
XAx.2oc
donde XAXY es el valor medio de las medidas realizadas para una especie A, en un
medio X y almacenada a una temperatura Y, y X4x..wc es el valor medio de las medidas
obtenidas para dicha especie A, en el medio X y a la temperatura de -200C. Ambas
medidas se realizaron en el mismo di a.
La incertidumbre (Uy) se ha calculado empleando la expresión:
RAXY
UAZY = (RSD.2A,X,Y + RSD2kx2
0c)H
loo
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donde RSDAKY y RSDAX.20.c son las desviaciones estándar relativas obtenidas al analizar
una especie A, en el medio X y almacenada a una temperatura Y ó -20
0C,
respectivamente.
La estabilidad se ha evaluado a partir de la representación de RAX,Y frente a los
distintos tiempos de almacenamiento. En el caso de que la estabilidad fuera total, RAXY
debería tener el valor de 1, pero en la práctica se pueden producir variaciones de este
valor debido a la incertidumbre de las medidas. Por lo tanto, RAXY deberá encontrarse
entre los límites (1 - UÁXY) y (1 + UÁXY) para poder concluir la estabilidad de la
especie correspondiente,
VIII.6.4.- Resultados y discusión
Los resultados obtenidos para las distintas especies se han representado en las
Figuras 49, 50, 51, 52 y 53, que corresponden a la representación estadística de las cinco
especies de estudio, en cada medio y temperatura. Cada punto representado en las
gráficas es el valor medio de tres medidas obtenidas a partir de una misma muestra, tras
un periodo de almacenamiento determinado.
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Influencia del tiempo de almacenaje dc la muestra, enriquecida con una mezcla do
As(V), DMA, MMA, MB y AsC (200 pg L” de arsénico en cada especie), sobre la
estabilidad de As(V). (A) acuoso, 40C; (13) acuoso, temperatura ambiente; (C> erina,40C; <O) orina, temperatura ambiente; (E) residuo seco, 4C y <F) residuo seco,
Lemperatura ambiente.
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Figura 50.- Influencia del tiempo de almacenaje de la muestra, enriquecida con una mezcla de
As(V), DMA, MMA, AsB y AsC (200 pg U5 de arsénico en cada especie), sobre la
estabilidad de DMA, (A) acuoso, 40C; (13) acuoso, temperatura ambiente; (C) orina,
40C; (D) orina, temperatura ambiente; (E) residuo seco, 40C y (E) residuo seco,
temperatura ambiente.
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As(V), DMA, MMA, AsE y AsC (200 pg U’ de arsénico en cada especie), sobre la
estabilidad de MMA. (A) acuoso, 4C; (B) acuoso, temperatura ambiente; (C) erina,
40C; (O) orina, temperatura ambiente; (E> residuo seco, 40C y <F) residuo seco,temperatura ambiente.
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Figura 53.- Influencia del tiempo de almacenaje de la muestra, enriquecida con una mezcla de
As(V>, DMA, MMA, AsB y AsC (200 pg U’ de arsénico en cada especie), sobre la
estabilidad de AsC. (A) acuoso, 4
0C; (B) acuoso, temperatura ambiente; (C) orina, 40C;
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Del estudio de las Figuras 49-53, se deduce que:
- El As(V) se mantiene en los diferentes medios y temperaturas dentro del
intervalo de incertidumbre, no haciéndose patente la pérdida o ganancia de esta
especie química a lo largo de los 67 días de almacenamiento (Figura 49). Esta
observación implica que ninguna especie se transforma en As(V), lo que daría
lugar a un aumento de su concentración, ni que el propio As(V) se transforma en
otra especie (pérdida de concentración). La permanencia de la concentración de
As(V) en su valor inicial también implica la falta de adsorción del analito en las
paredes del recipiente que lo contiene.
- El MMA (Figura Si) puede considerarse estable en las diferentes condiciones
de temperatura y medios, ya que no se hace patente la transformación de esta
especie en otras, ni que esta especie sea el producto final de la degradación de
otras más metiladas o de la metilación de especies inorgánicas. La fuerza del
único enlace C-As existente puede ser la causa de la estabilidad del MMA. Al
igual que el As(V) esta especie no parece ser adsorbida por las paredes del
recipiente que la contiene.
El DMA muestra un marcado aumento de la concentración en medio acuoso,
desde los primeros días del almacenamiento, siendo más acusado a temperatura
ambiente que a 40C. Por el contrario, su concentración se mantiene dentro del
intervalo de incertidumbre en la orina líquida y en el residuo seco de orina
(Figura SO). El aumento de la concentración observada en el medio acuoso sólo
puede achacarse al hecho de qu.e aparezca como subproducto de la degradación
de especies más metiladas, ya que el As(V) y el MMA permanecen en sus
concentraciones iniciales, lo que implica la falta de metilación hacia el DMA.
- Corno puede observarse en la Figura 53, la AsC no es estable en medio acuoso
desde el primer día, tanto a 40C como a temperatura ambiente. En orina líquida,
la tendencia es también a inestabilizarse aunque en menor proporción que en el
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medio acuoso. Además, debido a la naturaleza de la especie no parece probable
que la inestabilidad sea producto de la adsorción en las paredes del recipiente,
sino a la transformación a otra especie más estable en el medio. En el residuo
seco de orina tratada, la especie parece ser estable a las temperaturas ensayadas.
- Finalmente, del estudio de los diferentes gráficos que conforman la Figura 52,
se deduce que la AsB presenta el comportamiento más anómalo de todas las
especies de arsénico estudiadas, quedando manifiesta la permanencia de la
concentración a lo largo de los 67 días sólametite en el caso del residuo seco de
la orina. El habito anómalo que presenta la curva de estabilidad a 40C en el
medio acuoso, impide deducir conclusiones acerca de la estabilidad o inestabilidad
de la especie a temperatura ambiente, sin embargo, puede verse un incremento
de la concentración en los primeros días seguido de un decrecimiento paulatino
a partir de la primera semana y hasta el final del estudio. En el caso de la AsB
contenida directamente en la orina, puede observarse un incremento paulatino de
la concentración a ambas temperaturas> Este comportamiento opuesto de la
misma especie en los dos medios (acuoso y orina) sugiere mecanismos de
transformación diferentes en función del medio,
Tratando de correlacionar si, en los medios donde existe transformación de
especies para una misma temperatura, la disminución/aumento en la concentración de
una especie ocurre de forma paralela al aumento/disminución de otras especies
presentes en el medio, se han estudiado los correspondientes cromatogramas de las
disoluciones que contenían las cinco especies y para los casos en los que se ha observado
en alguna ellas resultados que conducen a pensar en su inestabilidad.
El primer caso que nos encontramos es el medio acuoso a 40C. Los
cromatogramas correspondientes a las especies contenidas en ese medio, al primer día
de preparada y después de los 67 días de almacenamiento, se han comparado con la
solución acuosa conservada a -200C, donde las especies resultan ser totalmente estables.
Como puede observarse, del estudio comparativo (Figura 54) parece deducirse una
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primera transformación de AsC a AsB y, posteriormente, la paulatina degradación de
AsB hacia la forma del DMA. Este resultado está en consonancia con los gráficos de
estabilidad en ese medio (y a esa temperatura) de la AsC, que desaparece desde el
primer momento de la disolución acuosa, Figura 53A y el aumento que desde los 30 días
ocurre para la especie DMA, Figura SOA.
A temperatura ambiente en medio acuoso se observa la misma transformación
de especies, lo que parece avalar la inestabilidad general de la AsC y AsB en medio
acuoso. Los resultados obtenidos en los cromatogramas de la Figura 55, parecen
confirmar la inicial transformación de la AsC (Figura 53B) en AsB (Figura 52B) y la
posterior degradación de ésta a la forma del DMA (Figura SOB).
La Figura 55 muestra la transformación de las especies en la orilla mantenida en
el refrigerador a 40G. Como puede observarse, y al igual que ocurre en el medio acuoso,
existe una paulatina transformación de la AsC en AsB, pero en este medio parece
estabilizarse la AsB, no ocurriendo la posterior transformación al DMA. Este hecho
vuelve a corroborar, en parte, los resultados obtenidos en el estudio de estabilidad de
la AsC (Figura 53C), que disminuye en proporción similar al aumento de la AsB (Figura
52C), mientras que el DMA (Figura SOC) mantiene su concentración dentro del
intervalo de incertidumbre en ese medio.
Finalmente, la Figura 57 confirma la estabilidad de todas las especies a
temperatura ambiente a lo largo de los 67 días en estudio, donde todas las especies
mantienen sus concentraciones al margen de la sensibilidad conseguida ese día para el
análisis.
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Figura 54.- Cromatogramas obtenidos a partir de una mezcla que contiene 200 pg L’de As como
As(V), MMA, DMA, AsIS y AsC, en medio acuoso y almacenada: (A) 1 día a -20
0C;
(13) 1 día a 40C; (C) 3 días a 40C y (D) 67 días a 40C.
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Figura 55. Cromatogranias obtenidos a partir de una mezcla que contiene 200 pg ¡ide As como
As(V), MMA, DMA, AsB y AsC, en medio acuoso y almacenada: (A) 1 día a -20C;
(13) 3 días a r ambiente y (C) 67 días a T
5 ambiente.
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Cromatogramas obtenidos a partir de una mezcla que contiene 200 pg U’ de As como
As(V), MMA, DMA, MB y AsC, en arma líquida y almacenada: (A) 3 dias a 4
0C;
(B) 7 dias a 40C y (C) 67 dias a 40C.
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Cromatogramas obtenidos a partir dc una mezcla que contiene 200 pg U’ de As coma
As(V), MMA, DMA, AsB y AsC, en el residuo seco de arma y almacenada a
temperatura ambiente durante: (A) 3 dias; (B) 7 dias y (C) 67 dias.
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CONCLUSIONES

1) El acoplamiento de una técnica de separación a un detector atómico es hoy en
día una herramienta imprescindible para la determinación de especies químicas orgánicas
e inorgánicas de elementos metálicos y metaloides a las bajas concentraciones que aparecen
en las muestras medioambientales. En el trabajo realizado se ha puesto a punto un
acoplamiento de estas técnicas para la determinación de las especies químicas del As:
As(III), As(V), MMA, DMA, AsE y AsC, en diferente tipo de muestras. El acoplamiento
comprende:
a) Un sistema cromatográfico para la separación de especies por cromatografía de
intercambio aniónico (HPLC).
b) Un módulo de descomposición por horno microondas (termoreactor) de las
diferentes especies orgánicas, a especies derivatizables (MO).
c) Un sistema de derivatización a la forma de hidruro volátil (HO) de las especies.
d) Un sistema detector atómico de gran versatilidad como es la Absorción Atómica.
El horno de microondas (termoreactor) y el generador de hidruros actdan de
interfase entre la técnica de separación (HPLC) y la técnica de detección (AAS). La
novedad del acoplamiento es el hecho de que por primera vez se ha acoplado el horno de
microondas a la salida del cromatógrafo y como parte integrante de la interfase de
generación de hidruros.
2) El sistema diseñado origina cinco picos cromatográficos para las seis especies en
estudio. Esto significa el solapamiento de dos especies en todos los métodos de separación
estudiados. Para poder determinar las seis especies de forma individualizada, se han
desarrollado procedimientos analíticos basados en lo siguiente:
a) Diferente comportamiento cromatográfico de las especies que solapan en función
del pH.
b) Diferente comportamiento de las especies que solapan en el proceso de
derivatización a la forma de hidruros.
c) Retención diferenciada de las especies que solapan en cartuchos que actúan de
atrapadores iónicos.
En los tres casos la determinación individual de las seis especies se realiza por
combinación de dos cromatogramas. En los dos primeros casos, la especie solapada se
determina por diferencia. En el tercer caso pueden determinarse de forma diferenciada las
seis especies.
3) El proceso de la termooxidación en el horno de microondas se lleva a cabo
introduciendo una corriente adicional de K2S20, como reactivo oxidante. Simultáneamente
a la termooxidación de las especies orgánicas del As ocurre la destrucción de la materia
orgánica de la muestra. De esta forma se minimizan los problemas de matriz y puede
abordarse el análisis de muestras orgánicas líquidas (orina, suero, etc.) sin pretratamiento
previo.
4) Mediante el simple acoplamiento del horno de MO al sistema HG-AAS,
trabajando en inyección en flujo es posible distinguir entre los contenidos en As tóxico
(As(III), As(V), MMA y DMA) y As no tóxico (AsB y AsC). Esta distinción es
extraordinariamente importante desde el punto de vista de la toxicidad.
5) Los métodos desarrollados con los acoplamientos HPLC-MO-HG-AAS o FI-MO-
HG-AAS se han aplicado a la determinación de las seis especies del As en muestras
medioanibientales, tales como aguas de distinta procedencia, extractos de sedimento y de
pescado y orina. Se ha observado que las aguas contienen fundamentalmente las especies
tóxicas del As, mientras que en la erina predominan las especies menos tóxicas. Este hecho
sugiere la posibilidad de un mecanismo de biometilación del organismo humano hacia las
formas menos perjudiciales.
6) La posibilidad de diferenciar las formas químicas del As permite abordar el
problema de la biodisponibilidad y asimilación del As por el organismo humano. Como
puede observarse en las aplicaciones desarrolladas, una dieta de pescado rica en AsB,
aumenta extraordinariamente los contenidos de AsB en orina, lo que parece indicar que la
inocuidad de la AsB en el organismo humano procede de que este As no es biodisponible
al no ser asimilada esta especie.
7) La determinación diferenciada de las especies del arsénico permite la posibilidad
de fabricar materiales de referencia con contenidos certificados en cada una de estas
especies, a fin de poder validar los métodos existentes que determinan alguna de estas
formas químicas. Como paso previo se ha estudiado la estabilidad de estas especies en agua,
orina y orina sometida a un procedimiento de limpieza (clean-up), por espacio de 70 días.
Los resultados obtenidos muestran que existe una tendencia de las especies orgánicas a la
degradación hacia especies más simples cuando se encuentran en disolución. Por el
contrario, todas las especies permanecen estables por espacio de los 70 días ensayados
cuando la orina se somete al tratamiento de “clean-up’.
